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Die Röntgenbildgebung stellt heutzutage eine der wichtigsten medizinischen 
Diagnosemethoden dar. Dabei wird bisher ausschließlich der Absorptions-
kontrast genutzt, der es ermöglicht Objekte mit stark unterschiedlichen 
Absorptionseigenschaften zu unterscheiden. Die Analyse der Phaseninfor-
mation der transmittierten Strahlung verspricht jedoch eine Optimierung für 
die Erzeugung von Weichteilkontrast. Im Gegensatz zur Intensität kann die 
Phasenverschiebung jedoch nur indirekt gemessen werden. Die 
vielversprechendste Methode für einen Transfer dieses Kontrastverfahrens 
zur klinischen Anwendung ist die Talbot-Lau Interferometrie. Besonders an 
die benötigten Röntgengitter, als Kernelement dieser Methode, werden sehr 
hohe Anforderungen gestellt. Um eine hohe Bildqualität bei begrenztem 
Bauraum zu erreichen, werden Gitterperioden im Bereich von wenigen 
Mikrometern gefordert. Gleichzeitig müssen Strukturhöhen von einigen 
hundert Mikrometern erreicht werden um bei hohen Photonenenergien 
eine ausreichende Absorption der Röntgenstrahlung zu gewährleisten. 
Solche Gitter können mit der LIGA-Technik (Lithographie, Galvanik und 
Abformung) hergestellt werden, wobei die strukturierbare Fläche heute auf 
wenige Zentimeter in der Diagonale (z. B. 10 cm) begrenzt ist. Die damit 
erreichbaren Sehfelder sind ausreichend um Kleintiere oder Teile des 
menschlichen Körpers zu untersuchen. Für die medizinische Ganzkörperdi-
agnostik werden jedoch Sehfelder und damit Gitterflächen im Bereich von 
400 mm × 400 mm gefordert. 
In dieser Arbeit wurden Möglichkeiten zur Vergrößerung von Röntgengit-
tern, wie sie für die Talbot-Lau Interferometrie mit großem Sehfeld benötigt 
werden, erarbeitet und analysiert. Dabei wurden zwei Ansätze verfolgt: die 
direkte Strukturierung von großen Flächen mittels bewegter Belichtung und 
das Montieren von vielen kleinen Gitterkacheln zu einem großen Gitter. 
Kurzfassung 
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Um die Flächenbegrenzung der LIGA-Technik zu umgehen und auf direktem 
Wege großflächige Röntgengitter herzustellen, wurde das Prinzip der 
bewegten Belichtung entwickelt. Erste Gitter mit einer Fläche von 
65 mm × 165 mm zeigen das große Potential dieses Ansatzes sowie 
mögliche zukünftige Optimierungen. 
Beim Kacheln von Gittern wurden zunächst die Anforderungen an die 
Positionierung der einzelnen Gitterkacheln untersucht. Ein mittels 
justierbaren Rahmen hergestelltes Liniengitter mit einer Breite von 380 mm 
wurde für einen scannenden Aufbau genutzt, womit erste Thoraxaufnah-
men von in vivo Schweinen sowie einem ex vivo Menschen erstellt werden 
konnten. Für die Fertigung von gekachelten, großflächigen Gittern wurde 
eine semiautomatische Montagehilfe entwickelt, die es gestattet, die 
Gitterkacheln mit der geforderten Präzision flächig zu montieren. Dadurch 
wurde es möglich, ein erstes Röntgengitter mit einer Fläche von 
200 mm × 200 mm herzustellen. Da die montierbare Fläche theoretisch 
nicht begrenzt ist, erlaubt die Methode, zukünftig auch größere 
Gitterflächen herzustellen. 
Um Bildartefakte zu vermeiden und damit das vergrößerte Sehfeld nutzbar 
zu machen, wurden Möglichkeiten untersucht um die gefertigten Gitter an 
den konischen Strahl einer Röntgenröhre anzupassen. Analysen zeigen die 
dominanten Effekte und wie diese durch das zylindrische Biegen der 
Gittersubstrate umgangen werden können. Verschiedene Methoden für das 
Biegen wurden untersucht und erfolgreich getestet. 
Die Resultate dieser Arbeit ebnen den Weg Objekte in der Größe eines 
menschlichen Torsos mit der Röntgen-Phasenkontrast-Bildgebung 




Nowadays X-ray imaging is one of the most important methods for medical 
diagnostic. Up to now, only the absorption contrast has been used, which 
enables to distinguish objects with strongly different absorption 
characteristics. However, the analysis of the phase information of the 
transmitted radiation promises an optimization for the generation of soft 
tissue contrast also. In contrast to the intensity, the phase shift can only be 
measured indirectly. The most promising method for transferring this type 
of contrast to clinical use is the Talbot-Lau Interferometry. Particularly high 
demands are placed on the required X-ray gratings, as the core element of 
this method. In order to achieve high image quality within limited space, 
grating periods in the range of a few microns are required. At the same 
time, structure heights of several hundred microns must be achieved in 
order to ensure a sufficient absorption of the X-ray radiation at high photon 
energies. Such gratings can be fabricated using LIGA-technology (German 
acronym for Lithographie, Galvanik, Abformung), where the structured area 
is currently limited to a few centimeters in the diagonal (e.g. 10 cm). The 
achievable field of view is sufficient to examine small animals or parts of the 
human body. For medical full body diagnostics, however, a field of view and 
therefore grating area in the range of 400 mm × 400 mm is required. 
In this work possibilities to enlarge the area of X-ray gratings were 
developed and analyzed. Two approaches were followed: direct structuring 
of large areas by means of dynamic exposure and assembly of many small 
grating tiles to a large grating. 
In order to overcome the area limitation of the LIGA technology and to 
produce large-area x-ray gratings directly, the principle of dynamic exposure 
has been developed. The first gratings with an area of 65 mm × 165 mm 




For tiled gratings, the requirements for positioning of the individual grating 
tiles were studied first. A 380 mm wide line grating was realized using an 
adjustable frame and was used for a scanning type system used for image 
acquisition. It allowed to produce first thorax images of in vivo pigs and an 
ex vivo human. For manufacturing large area gratings a semiautomatic 
mounting device was developed which allows the grating tiles to be 
mounted with the required precision. Therewith a first X-ray grid with an 
area of 200 mm × 200 mm was built. As the mountable area is, theoretically, 
not limited, the method allows creating larger grating surfaces in the future. 
In order to avoid image artifacts and to make use of the enlarged field of 
view, possibilities have been investigated to adapt the manufactured 
gratings to the conical beam of an X-ray tube. A systematic analysis showed 
the dominating effect and how they can be overcome by cylindrical bending 
of the gratings. Different methods for bending were successfully analyzed 
and tested. 
The results of this work pave the way to investigate large objects with the 
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Seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen im 
Jahre 1895 [1] avancierte die Röntgenbildgebung zu einer der wichtigsten 
medizinischen Diagnosemethoden. Bei den aktuellen Verfahren zur 
klinischen Bildgebung, wie zum Beispiel Radiografie oder Computertomo-
graphie, wird bisher ausschließlich der Absorptionskontrast genutzt [2]. 
Hierbei werden die Patienten mithilfe von Röntgenstrahlung durchleuchtet 
und die Intensität der transmittierten Strahlung gemessen. Dieses Verfahren 
ermöglicht es jedoch lediglich, Objekte mit stark unterschiedlichen 
Absorptionseigenschaften zu unterscheiden. Im medizinischen Bereich 
können somit vor allem stark absorbierende Knochen von niedrig 
absorbierendem Weichteilgewebe unterschieden werden. Um Proben-
eigenschaften auch bei geringen Absorptionsunterschieden besser sichtbar 
zu machen, wie zum Beispiel Blutgefäße, wird die Probe zusätzlich mithilfe 
von Kontrastmittel präpariert [3]. Diese Substanzen haben jedoch oft 
Nebenwirkungen und können nicht für alle Anwendungsfälle eingesetzt 
werden. Wird der Absorptionskontrast bei z. B. der Brustkrebs- oder der 
Lungendiagnose eingesetzt, kommt es häufig zu Fehldiagnosen [4], da kein 
ausreichender Absorptionskontrast im Weichteilgewebe wie der Brust oder 
der Lunge vorhanden ist. Dabei haben sowohl falsch positive als auch falsch 
negative Diagnosen für die Patienten große Konsequenzen. 
Eine weitere Möglichkeit der Kontrastierung verspricht die Analyse der 
Phaseninformation der transmittierten Strahlung. Die Phasengeschwindig-
keit einer elektromagnetischen Welle ist abhängig von der Brechzahl des 
jeweiligen Mediums. Unterschiedliche Medien mit verschiedenen 
Brechungsindizes führen somit zu einer charakteristischen Phasenmodulati-
on. Durch die Analyse dieser Phasenverschiebung ist die Abbildung von 
Strukturen möglich, die im Absorptionskontrast nicht sichtbar sind. Das 
Prinzip des Phasenkontrastes [5] ist in Lichtmikroskopen bereits seit den 
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40er Jahren des letzten Jahrhunderts kommerziell erhältlich und entwickelte 
sich seither zu einem der wichtigsten Kontrastverfahren. 
Besonders vielversprechend ist die Röntgen-Phasenkontrast Bildgebung zur 
Diagnose von Brustkrebs (Mammographie) [6]–[9] oder Lungenkrankheiten 
[10]–[13]. Im Gegensatz zur Intensität der Röntgenstrahlung kann die 
Phasenverschiebung jedoch nur über Umwege gemessen werden. In der 
Forschung finden hierfür bereites verschiedene Methoden Anwendung 
[14]–[17]. Die vielversprechendste Methode für einen Transfer zur 
klinischen Anwendung ist die Talbot-Lau Interferometrie. Damit können 
zusätzlich auch Informationen über das Absorptionsverhalten und über die 
Streueigenschafen (Dunkelfeld) [18] eines Objektes erhalten werden. 
Begünstigt durch die Fortschritte in der Mikrostrukturtechnik, wurde dieses 
Prinzip erstmals 2006 [19] mit einer konventionellen Röntgenröhre als 
Strahlungsquelle gezeigt. Bis zum heutigen Tag findet das Prinzip jedoch 
keine Anwendung in der klinischen Bildgebung, da noch eine ganze Reihe 
technischer Probleme gelöst werden muss. 
Insbesondere an die verwendeten Gitter, als Kernelement dieser Methode, 
werden sehr hohe Anforderungen gestellt. Um eine hohe Bildqualität bei 
begrenztem Bauraum zu erreichen, werden Perioden im Bereich von 
wenigen Mikrometern gefordert. Gleichzeitig müssen Strukturhöhen von 
einigen 100 µm erreicht werden, um bei hohen Photonenenergien, bis zu 
100 Kiloelektronenvolt, eine ausreichende Absorption der Röntgenstrahlung 
zu gewährleisten. 
Röntgengitter, die diesen Anforderungen genügen, können am Institut für 
Mikrostrukturtechnik (IMT) des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
mithilfe des LIGA-Prozesses (Lithographie, Galvanik und Abformung) [20] mit 
einer minimalen Periode von 2,4 µm und einer Höhe von 120 µm hergestellt 
[21], [22] werden. Dies entspricht einem Aspektverhältnis von 100/1. Die 
maximale Gittergröße ist dabei bisher durch die maximale Maskengröße zur 
Belichtung des Fotolackes auf 50 × 50 mm² beschränkt, wobei an der 
Etablierung von Masken mit einer Fläche von 100 x 100 mm² gearbeitet 
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wird. Es gibt bereits Ansätze um die Gitterfläche durch das Kacheln 
mehrerer kleiner Gitter zu erhöhen [23], jedoch kann die notwendige 
Positioniergenauigkeit der mikrostrukturierten Bauteile noch nicht 
zuverlässig erreicht werden. Für medizinische Anwendungen ist ein großes 
Bildfeld von besonderer Bedeutung um eine schnelle und artefaktfreie 
Abbildung von Teilen des menschlichen Körpers zu ermöglichen. So werden, 
z. B. für eine Aufnahme des menschlichen Torsos, Sehfelder und damit 
Gittergrößen von bis zu 400 × 400 mm² gefordert. 
Da die Röntgenstrahlung gesundheitsschädlich ist, muss zudem eine hohe 
Dosiseffizienz erreicht werden. Dies schränkt die Auswahl der im Strahl 
befindlichen Materialien (z. B. Substrate) und die verwendbaren Methoden 
zum Aufbau großflächiger Gitter ein. Zusätzlich kann es bei großem Sehfeld 
auch zu Randeffekten kommen, die das Signal zu Rauschverhältnis 
reduzieren können. Die Vergrößerung der Gitter erfordert deshalb zusätzlich 
eine Anpassung der Gitterstruktur bzw. Gitterform an den konischen Strahl 
einer Röntgenröhre. 
Im Rahmen dieser Arbeit sollen Methoden gefunden werden um 
Röntgengitter, die eine Anwendung der Röntgen-Phasenkontrast-
Bildgebung im klinischen Einsatz ermöglichen, herzustellen. Dafür ist es 
notwendig, die Anforderungen die an die Gitter gestellt werden, speziell in 
Hinblick auf die Vergrößerung des Sehfeldes, zu untersuchen. Zudem sollen 
Lösungen erarbeitet werden, mit denen die Randeffekte unterdrückt 
werden können. Um großflächigen Röntgengitter mit hoher Qualität und 
größtmöglicher Zuverlässigkeit zu produzieren, müssen Prozesse und die 
dafür notwendigen Vorrichtungen entwickelt werden. Mithilfe von ersten 
Prototypengittern soll deren Machbarkeit geprüft werden, und erste Talbot-
Lau Interferometer mit großem Sehfeld sollen entstehen. Anhand der 
daraus gewonnenen Daten soll analysiert werden, inwieweit die 
hergestellten Gitter den Anforderungen genügen. Die zur Flächenvergröße-
rung erarbeiteten Prozesse sollen den Bau von Demonstratoren für erste 




Röntgenstrahlung ist, genauso wie sichtbares Licht, ein Teil des 
elektromagnetischen Spektrums und somit als elektromagnetische Welle zu 
verstehen. Per Definition wurde das elektromagnetische Spektrum auf Basis 
der Wellenlänge in verschiedene Bereiche unterteilt. Während sich die 
Wellenlänge des sichtbaren Teiles des Lichts im Bereich von mehreren 
hundert Nanometern bewegt, ist die Wellenlänge der Röntgenstrahlung um 
den Faktor 1000 kürzer und beträgt lediglich wenige Ångström. Die 
Eigenschaften der Strahlung sind stark abhängig von der Wellenlänge bzw. 
der Quantenenergie, wodurch sich das unterschiedliche Verhalten bei der 
Wechselwirkung mit Materie ergibt. 
Aufgrund des Welle-Teilchen-Dualismus kann die Wellenlänge auch einer 
Photonenenergie/Quantenenergie zugeordnet werden. Es gilt, je kürzer die 
Wellenlänge, desto höher die Frequenz und damit auch die Quantenenergie. 
Die Umrechnung zwischen Wellenlänge 𝜆 und Frequenz 𝑓 geschieht über die 
Lichtgeschwindigkeit 𝑐 durch 𝑓 = 𝑐/𝜆. Die Photonenenergie 𝐸 ergibt sich 
aus dem Produkt zwischen dem Planckschen Wirkungsquantum ℎ und der 
Frequenz (𝐸 = ℎ ∗ 𝑓). 
2.1.1 Entstehung von Röntgenstrahlung 
Röntgenstrahlung kann durch zwei Effekte entstehen und wird abhängig von 
der Entstehungsart [24] eingeteilt. Bremsstrahlung entsteht durch starkes 
Beschleunigen von geladenen Teilchen, z. B. das Beschleunigen bzw. 
Abbremsen von Elektronen. Das Spektrum der Bremsstrahlung ist 
kontinuierlich. Die charakteristische Strahlung wird durch den Übergang von 
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Elektronen zwischen zwei Energieniveaus der inneren Elektronenhülle von 
Atomen erzeugt. Hierbei entsteht ein Linienspektrum, das charakteristisch 
für das jeweilige Element ist. 
Reine Bremsstrahlung kann in einem Teilchenbeschleuniger, wie zum 
Beispiel einem Synchrotron, erzeugt werden. Diese wird tangential zur 
Bewegungsrichtung geladener Teilchen, wie z. B. Elektronen, abgegeben, 
wenn sie sich mit relativistischer Geschwindigkeit bewegen und durch ein 
Magnetfeld (z. B. durch Ablenkmagnet, Undulator oder Wiggler) quer zur 
Bewegungsrichtung abgelenkt werden (Abbildung 2-1 a). Das hierbei 
entstehende Spektrum ist bis zu einer gewissen Grenzfrequenz kontinu-
ierlich und wird als Synchrotronstrahlung bezeichnet. 
Weitere Quellen für Röntgenstrahlung sind unter anderem Betatron, 
Zyklotron oder Linearbeschleuniger. Die hiermit erzeugte Röntgenstrahlung 
ist jedoch sehr hart (hochenergetisch) und weist Photonenenergien von bis 
zu mehreren hundert Megaelektronenvolt (MeV) auf. Deshalb werden diese 
Strahlungsquellen hauptsächlich im Bereich der Strahlentherapie oder für 
das Durchleuchten von extrem massiven Bauteilen verwendet. 
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Abbildung 2-1:  Schematische Darstellung der Erzeugung von Röntgenstrahlen:(a) Brems-
strahlung durch das Beschleunigen eines Elektrons im magnetischen Feld, z. B. 
in einem Synchrotron; (b) durch die Erzeugung charakteristischer Strahlung 
beim Auftreffen eines Elektrons auf ein Atom (angepasst von [25]). 
Als Strahlungsquelle für die medizinische Bildgebung kommen lediglich 
Röntgenröhren infrage. Hierbei treten sowohl Bremsstrahlung, als auch 
charakteristische Strahlung gleichzeitig auf. Zunächst werden Elektronen 
mithilfe einer Glühwendel erzeugt und mittels eines elektrischen Feldes 
beschleunigt. Anschließend trifft der Elektronenstrahl auf die Anode und 
wird dabei stark abgebremst, wodurch die Bremsstrahlung erzeugt wird. Das 
Maximum des entstehenden Spektrums ist von der anliegenden Beschleu-
nigungsspannung abhängig. Gleichzeitig werden durch die Elektronenstöße 
Elektronen aus der Schale der Anodenatome herausgeschlagen. Beim 
Auffüllen der Löcher in der Schale durch andere Elektronen wird die 
charakteristische Röntgenstrahlung emittiert (Abbildung 2-1 b). Werden 
Leerstellen der K-Schale durch Elektronen aus der L-Schale besetzt, dann 
entsteht eine 𝐾𝛼-Linie. Bei der Besetzung aus der M-Schale entsteht eine 
𝐾𝛽-Linie. Das von Röntgenröhren erzeugte Spektrum ist somit eine 
Überlagerung der Bremsstrahlung mit der charakteristischen Strahlung 
(Abbildung 2-2). 
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Abbildung 2-2: Qualitative Darstellung eines Röntgenspektrums bestehend aus der Über-
lagerung von Bremsstrahlung mit charakteristischer Strahlung. 
Die in der medizinischen Bildgebung verwendeten Energien bewegen sich im 
Bereich von 30 keV für Aufnahmen von kleinen Objekten, wie Kleintieren 
[22], [26] oder bei der Mammographien [27], und gehen bis in den Bereich 
von 80 keV für die Untersuchung von großen Objekten wie dem 
menschlichen Torso. Bei Materialuntersuchungen reicht das Spektrum von 
wenigen zehn keV für Kleinteile bis hin zu mehreren hundert keV für die 
Durchleuchtung von großen Maschinen oder Fahrzeugen. 
2.1.2 Wechselwirkung von Röntgenstrahlung mit Materie 
Im Vakuum kann sich Röntgenstrahlung ungehindert ausbreiten. Im 
Vergleich dazu kommt es bei dem Durchgang durch Materie zu einer 
Wechselwirkung. Zum einen ändert sich die Phasengeschwindigkeit der 
Welle, wodurch es zu einer Phasenverschiebung kommt. Auf diesen Effekt 
lassen sich Brechung und Beugung zurückführen. Zum anderen kommt es 
zur Dämpfung der Amplitude durch Absorption. In Abbildung 2-3 ist das 
Prinzip von Phasenverschiebung und Abschwächung grafisch dargestellt. 
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Abbildung 2-3: Vergleich der (a) unbeeinflussten Ausbreitung einer elektromagnetischen 
Welle im Vakuum und (b) beim Durchgang durch Materie. Beim Durchgang 
durch Materie wird die Welle gedämpft und in der Phase verschoben. 
Die Wechselwirkung einer elektromagnetischen Welle mit Materie lässt sich 
durch den komplexen Brechungsindex 𝑛 beschreiben [28]. 
𝑛 = 1 − 𝛿 + 𝑖𝛽 (2-1) 
Der Realteil 𝛿 des Brechungsindex gibt an um welchen Faktor sich die 
Wellenlänge und damit die Phasengeschwindigkeit der elektromagnetischen 
Welle, im Verhältnis zum Vakuum ändert. Der Extinktionskoeffizient 𝛽 im 
Imaginärteil gibt an, wie stark die Welle durch Absorption abgeschwächt 
wird. Beide Kennzahlen sind für ein gegebenes Material von der 
Wellenlänge und damit der Photonenenergie abhängig. 
Zur Absorption von elektromagnetischen Wellen, in einem für die 
medizinische Bildgebung relevanten Bereich des Röntgenspektrums, tragen 
hauptsächlich drei Effekte bei: 
 Elastische Streuung 
 Photoelektrischer Effekt 
 Unelastische Streuung 
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Zur elastischen Streuung kommt es hauptsächlich bei sehr niedrigen 
Photonenenergien, wenn ein Photon auf ein Elektron trifft. Dabei erfolgt 
kein Energieübertrag, lediglich die Ausbreitungsrichtung des Photons ändert 
sich. Bei freien Elektronen oder Elektronen mit einer sehr kleinen Bindungs-
energie im Vergleich zur Photonenenergie kommt es zur Thomson-Streuung. 
Bei stärker gebundenen Elektronen entsteht Rayleigh-Streuung. 
Bei kleinen bis mittleren Energien und leichten Elementen dominiert der 
photoelektrische Effekt. Dabei wird ein Photon komplett absorbiert, indem 
seine kinetische Energie direkt auf ein Elektron in der Atomhülle übergeht. 
Das Elektron kann dadurch in ein Band höherer Energie angehoben werden 
(Kapitel 2.2.1, Abbildung 2-1). Übersteigt die Photonenenergie die 
Bindungsenergie des Elektrons, kann das Elektron aus dem Atom 
herausgelöst werden, wodurch materialspezifische Absorptionskanten 
entstehen. Der Photoeffekt nimmt proportional zur dritten Potenz der 
Energie E
3
 ab und proportional zur vierten Potenz der Kernladungszahl Z
4
 zu. 
Aus diesem Grund ist der Massenabsorptionskoeffizient im mittleren 
Energiebereich näherungsweise proportional zur Kernladungszahl. 
Bei mittleren und hohen Energien tritt zunehmend unelastische Streuung 
auf. Hierbei wird lediglich ein Teil der Energie eines Photons auf ein Elektron 
übertragen, welches dadurch aus seiner Bindung gelöst werden kann. Mit 
der verbleibenden Energie breitet sich das Photon in eine andere Richtung 
weiter aus. 
Aus der Superposition aller Effekte ergibt sich der Massenabsorptionskoeffi-
zient, der in Abbildung 2-4 für verschiedene Elemente dargestellt ist. Leichte 
Elemente, wie C, O, Si, zeigen im dargestellten Energiebereich kontinuierli-
che Kurven, während schwere Elemente wie Gold charakteristische 
Absorptionskanten zeigen. 
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Abbildung 2-4:  Massenabsorptionskoeffizient über der Photonenenergie für verschiedene 
Elemente (basierend auf Daten von [29]). 
2.2 Stand der Technik 
2.2.1 Röntgen-Phasenkontrast-Bildgebung 
Bei der konventionellen Radiographie werden lediglich die Absorptionsei-
genschaften des Objektes untersucht, indem die Intensität der 
transmittierten Röntgenstrahlung gemessen wird. Objekte mit homogenen 
Absorptionseigenschaften, wie zum Beispiel Weichteilgewebe, erzeugen 
dabei einen schlechten Kontrast. Untersucht man jedoch nicht nur die 
Abschwächung der Röntgenstrahlung, sondern auch deren relative Phase, so 
ist es möglich, einen bis zu einem Faktor 1000 höheren Kontrast zu 
erreichen [30]. Im Gegensatz zur Intensität der Röntgenstrahlung, kann die 
relative Phase nicht direkt gemessen werden. Abhilfe schaffen hierbei 
Methoden, welche die Phasenverschiebung in eine Intensitätsänderung 
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umwandeln können, die wiederum mit konventionellen Detektoren messbar 
ist. Im Laufe der Zeit wurden hierfür verschiedene Methoden entwickelt. 
Zum ersten Mal wurde die Phasenkontrast-Bildgebung mit Röntgenlicht im 
Jahre 1965 [14] mittels Einkristall-basiertem Interferometer durchgeführt. 
Hierbei wird die Röntgenstrahlung aufgrund der Bragg-Beugung am Gitter 
eines Einkristalls aufgespalten. Während in einem der beiden aufgespalte-
nen Strahlengänge das zu untersuchende Objekt positioniert wird, ist der 
Referenzstrahlengang frei. Am Ende der Messstrecke werden beide 
Strahlengänge wieder vereint, und mittels Detektor wird das entstandene 
Interferenzmuster analysiert. Bei der Analysator-basierten Methode [15], 
[31] wird ein Objekt zwischen mindestens zwei Einkristallen positioniert. Der 
erste Kristall dient als Monochromator und der zweite als Analysator. Die 
propagationsbasierten Methoden [16] funktionieren gänzlich ohne optische 
Elemente. Große Distanzen zwischen Objekt und Quelle führen dazu, dass 
das Objekt lediglich im Fernfeld betrachtet wird, wodurch auf die 
Phaseneigenschaften rückgeschlossen werden kann. Die „Coded Aperture“ 
oder auch „Edge Illumination“-Methode [17], [32] verwendet Gitter mit 
großen Perioden, die einen Schattenwurf erzeugen. Der Detektor ist mit 
einer Maske abgedeckt, sodass der Schattenwurf abgerastert werden kann. 
Phasenobjekte verzerren die Schatten, wodurch auf sie geschlussfolgert 
werden kann. 
Alle Methoden, mit Ausnahme der „Edge Illumination“-Methode setzen eine 
sehr hohe Kohärenz voraus, wie sie nur an Synchrotronstrahlungsquellen 
verfügbar ist. Für die medizinische Diagnostik stehen jedoch lediglich 
Röntgenröhren mit geringer Kohärenz zur Verfügung, weshalb diese 
Methoden nur für Forschungszwecke verwendet werden. Der hauptsächli-
che Nachteil der „Edge Illumination“-Methode besteht in ihrer geringen 
Sensitivität für den auflösbaren Winkel im Verhältnis zum Platzbedarf des 
Aufbaus. Bislang konnte noch nicht nachgewiesen werden, dass bei einem 
klinisch bedingten Platzbedarf die erforderliche Sensitivität für die 
medizinische Bildgebung ausreicht. 
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Die Methode mit dem größten Potenzial für die Anwendung in der 
klinischen Diagnostik stellt nach aktuellem Kenntnisstand die Talbot-Lau 
Interferometrie dar, wie sie im folgenden Kapitel beschrieben wird. 
2.2.2 Aufbau und Funktion eines  
Talbot-Lau Interferometers 
Die Grundlage für die Talbot-Lau Interferometrie wurde mit der Entdeckung 
des Talbot-Effekts im Jahr 1836 [33] und des Lau-Effekts im Jahr 1948 [34] 
geschaffen. Begünstigt durch die Fortschritte in der Mikrostrukturtechnik, 
gelang es erst im Jahr 2006 [19], diese Prinzipien zu kombinieren und für die 
Bildgebung mit der Strahlung einer Röntgenröhre zu nutzen. 
Bei einem Talbot-Lau Interferometer (Abbildung 2-5) wird mithilfe eines 
Phasengitters (G1) ein definierter, periodischer Phasenhub auf die von der 
Röntgenquelle emittierte Röntgenstrahlung gegeben. Bei kohärenter 
Strahlung reproduziert sich dieses Phasenmuster aufgrund des Talbot-






Dabei steht 𝑝 für die Gitterperiode und 𝜆 für die Wellenlänge.  
Zwischen den Talbot-Abständen entsteht ein, aus dem Phasenhub resul-
tierendes Interferenzmuster mit Bereichen von vollständiger Auslöschung 
oder vollständiger Verstärkung der Welle. In einen Abstand mit diesem 
Intensitätsmuster wird ein Analysatorgitter (G2) eingebracht, das auf die 
Periode des Interferenzmusters angepasst ist und die Strahlung, abhängig 
von der Gitterposition, entweder absorbiert oder durchlässt. Mithilfe eines 
Pixel-Detektors kann die Intensität der durchgelassenen Strahlung, aufgelöst 
über das gesamte Sehfeld, gemessen werden. Wird nun ein Objekt mit 
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inhomogener Brechkraft zwischen Röntgenquelle und Phasengitter einge-
bracht, so wird die zunächst ebene Wellenfront deformiert. Diese 
Deformation hat Auswirkungen auf das durch das Phasengitter erzeugte 
Interferenzmuster. Bei der anschließenden Analyse des Interferenzmusters 
durch das Analysatorgitter können im Vergleich zu dem Muster ohne Objekt 
Rückschlüsse auf den Gradienten der Brechkraft des Objektes sowie auf 
dessen Streueigenschaften orthogonal zur Gitterlamellenrichtung gezogen 
werden. 
Aufgrund der Quellfleckgröße üblicher Röntgenröhren verfügt die damit 
erzeugte Röntgenstrahlung meist nicht über eine hinreichende Kohärenz um 
Beugungserscheinungen, wie einen Talbot-Teppich, zu erzeugen. Der Lau-
Effekt beschreibt, wie ein großer Quellfleck mittels Anordnung von Schlitz-
blenden in einzelne, räumlich hinreichend kohärente Quellflecken unterteilt 
werden kann. Die Blenden müssen in einem definierten Abstand zueinander 
stehen, damit sich die unabhängig voneinander entstehenden Beugungsbil-
der inkohärent überlagern können. Eine solche Anordnung von Schlitz-
blenden kann wiederum als Gitter gesehen werden und bildet somit das 
Quellgitter (G0). 
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Abbildung 2-5:  Schematisch Darstellung eines Talbot-Lau Interferometers bestehend aus 
Quelle, Quellgitter (G0), Phasengitter (G1), Analysatorgitter (G2) und  
Detektor: (a) ohne Objekt, (b) mit Objekt. 
2.2.3 Berechnung der Bildinformationen eines 
Talbot-Lau Interferometers 
Um alle optischen Eigenschaften eines Objektes zu errechnen, muss eine 
sogenannte Phasenverschiebungskurve („phase stepping curve“) aufge-
nommen werden (Abbildung 2-6). Hierfür wird das Intensitätsmuster, das 
durch den Talbot-Effekt erzeugt wird, durch das Analysatorgitter abge-
rastert, indem dieses orthogonal zur Lamellenrichtung verschoben wird. 
Abhängig davon, ob das Intensitätsprofil zum Analysatorgitter passt oder 
genau um π phasenverschoben ist, wird entweder der Großteil der 
Strahlung geblockt oder durchgelassen. Für die Phasenverschiebungskurve 
wird die gemessene Intensität über die Position des Analysatorgitters 
aufgetragen. Generell ist es egal, welches der drei Gitter dabei verschoben 
wird, da die Bewegung eines jeden Gitters zu einer relativen Bewegung 
zwischen Intensitätsmuster und Analysatorgitter führt. 
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Abbildung 2-6:  Qualitative Darstellung einer Phasenverschiebungskurve. 
Eine Phasenverschiebungskurve wird für jeden Detektorpixel einzeln erstellt. 
Hierbei muss zunächst eine Kalibrierung des Aufbaus durch die Aufnahme 
einer Referenzmessung ohne Objekt, das sogenannte Flat-Field Bild, durch-
geführt werden, anschließend erfolgt die Objektmessung. Alle Abweichun-
gen der Objektmessung von der Referenzmessung sind durch das Objekt 
begründet, wodurch auf dieses geschlussfolgert werden kann. 
Da die Messpunkte nicht beliebig fein gesetzt werden können und, wie bei 
jeder Messung, Rauschen die Messwerte überlagert, ist es notwendig, die 
Phasenverschiebungskurve durch die Messwerte anzupassen. Im Idealfall 
geht man von einer sinusförmigen Phasenverschiebungskurve [35] aus, bei 
der sowohl die Phase als auch die Amplitude und der Mittelwert ermittelt 
werden müssen: 
𝐼(𝑥) = 𝐼0 + 𝐴 𝑠𝑖𝑛 (2𝜋
𝑥
𝑝2
+ 𝜙) (2-3) 
𝐼0 ist die mittlere Intensität und damit der Versatz der Sinuskurve, 𝐴 die 
Amplitude, 𝑥 die Position und 𝑝2 die Periode des gesteppten Analysatorgit-
ters sowie 𝜙 die Phase. 
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Die Referenzmessung gibt zudem Aufschlüsse über die Qualität des 
Interferometers. Bei einem idealen Interferometer kommt es zur totalen 
Auslöschung, wenn Intensitätsmuster und Analysatorgitter genau um 𝜋 
phasenverschoben sind, und zum idealen Durchlass, wenn beide 
phasengleich sind. Die Visibilität 𝑉 gibt das Verhältnis dieser beiden 





Dabei stellen 𝐼𝑚𝑎𝑥  die maximale und 𝐼𝑚𝑖𝑛  die minimale Pixelintensität der 
Referenzmessung dar. Der Transmissionskontrast, der analog zur 





𝑟  (2-5) 
errechnet werden, wobei 𝐼0
𝑟 den Mittelwert der Referenzkurve und 𝐼0
𝑜 den 
Mittelwert der Objektkurve darstellt. Die Phasenverschiebung wird durch 
𝛥𝜙 = 𝜙𝑟 − 𝜙𝑜 (2-6) 
ermittelt, wobei 𝜙𝑟 die Phase der Referenzmessung und 𝜙𝑜 die Phase der 








beschreiben, wobei 𝑑 den Abstand zwischen Phasengitter und Analysator-
gitter beschreibt. Der durch die Phasendifferenz aus der Probe erzeugte 
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Der minimal auflösbare Ablenkwinkel 𝛼𝑚𝑖𝑛 wird auch als Sensitivität 









Dabei ist 𝑁 die Anzahl der detektierten Photonen. Das Dunkelfeldsignal 𝐷 
resultiert aus der Kleinwinkelstreuung, die zu einer Reduktion der Amplitude 





Zur Berechnung von 𝐷 wird dabei das Verhältnis der Visibilität der 
Objektmessung 𝑉𝑜  und der Visibilität der Referenzmessung 𝑉𝑟  gebildet. 
2.2.4 Herstellung von Röntgengittern 
Das Herzstück eines Talbot-Lau Interferometers sind die Röntgengitter. Für 
die medizinische Bildgebung müssen deren Strukturen grundsätzlich zwei 
Aspekte erfüllen. Die Gitterperiode muss klein genug sein, sodass der 
resultierende Talbot-Abstand (Formel (2-1)) im Bereich von wenigen Metern 
liegt und der Aufbau in ein übliches Behandlungszimmer passt. Da die 
Wellenlänge durch die Verwendung von Röntgenstrahlung auf wenige 
Ångström festgelegt ist, muss sich die Gitterperiode im Bereich von wenigen 
Mikrometern bewegen. Je kleiner die Gitterperiode gewählt wird, umso 
größer wird die Sensitivität des Aufbaus bei gleicher Länge. 
Für Phasengitter (G1) reichen Strukturen aus Metallen wie z. B. Nickel oder 
Gold mit Strukturhöhen von wenigen zehn Mikrometern aus, um einen 
Phasenhub von 𝜋 oder 𝜋/2 zu erreichen. Um eine ausreichende Absorption 
von mehr als 90 % in den Lamellen der Absorptionsgitter G0 und G2 zu 
erreichen, sind jedoch Strukturhöhen von über hundert Mikrometern 
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notwendig, selbst wenn die Strukturen aus sehr dichten Materialien mit 
hoher Ordnungszahl wie Gold hergestellt werden. 
Die beiden Forderungen, kleine Gitterperiode und große Strukturhöhe, was 
ein hohes Aspektverhältnis der Strukturen erfordert, stellen eine große 
Herausforderung an die Herstellung der Gitter dar. Für eine hohe Bild-
qualität und damit gute Dosiseffizienz ist zusätzlich eine gute Strukturtreue 
essenziell. Da für die Analyse der Phasenverschiebungskurve eines Talbot-
Lau Interferometers über die Fläche eines Detektorpixels integriert wird, ist 
es notwendig, dass sich die Strukturen aller drei Gitter mindestens über die 
projizierte Fläche eines Detektorpixels gut überlagern. Aus diesem Grund ist 
es wichtig, dass globale Strukturfehler (z. B. Welligkeit der Lamellen) eine 
Periodizität größer als eine Pixelgröße haben. 
Bei der Röntgenstrahlung handelt es sich um ionisierende elektromagneti-
sche Strahlung. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Photonen 
genügend Energie besitzen um Moleküle im menschlichen Körper zu 
ionisieren [40]. Die ionisierten Moleküle sind meist instabil und können 
leicht mit anderen Molekülen innerhalb der Zelle reagieren. In den meisten 
Fällen sind diese Reaktionen reversibel oder unkritisch, da die Moleküle von 
der Zelle ersetzt werden können. Kritisch ist jedoch, wenn es zur Zerstörung 
der Erbinformation (DNS) kommt und diese nicht repariert werden kann. Als 
Folge kann es zu Krebserkrankungen oder Erbschäden kommen. Aufgrund 
dieses statistischen Effektes kann eine unbedenkliche Dosis an Röntgen-
strahlung nicht definiert werden, da man von einer linearen Steigerung der 
Gefährdung ausgeht. Daher muss der medizinische Nutzen jeder Strahlen-
dosis die Risiken überwiegen. 
Die Dosis, die für eine Röntgenaufnahme verwendet wird, sollte demnach so 
gering wie möglich gehalten werden. Um mit dieser begrenzten Dosis 
dennoch einen optimalen Informationsgewinn zu erzielen, müssen Geräte 
für die medizinische Bildgebung dosiseffizient konstruiert sein. Strahlung, 
die nach der Propagation durch das Objekt von einem Bauteil absorbiert 
wird, kann nicht zur Diagnose verwendet werden und reduziert die 
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Dosiseffizienz. Es ist daher besonders wichtig, dass eine Absorption in den 
Gittern nur dort auftritt, wo sie auch tatsächlich für die Analyse benötigt 
wird. Ein ideales Röntgengitter beeinflusst die Röntgenstrahlung lediglich im 
Bereich der Strukturen. Bei einem realen Röntgengitter kommt es jedoch 
auch zum Verlust von Photonen durch das Substratmaterial, das als Träger 
für die Gitterstrukturen benötigt wird. Insofern können nur Materialien mit 
geringer Absorption oder geringer Dicke als Gittersubstrate zum Einsatz 
kommen. 
Es gibt lediglich eine überschaubare Anzahl von Fertigungsverfahren, die 
eine Herstellung von Mikrostrukturen mit hohen Aspektverhältnissen 
ermöglichen [41]. Dazu zählen das reaktive Ionentiefenätzen (engl. „deep 
reactive ion etching” DRIE) [42], Prägen von metallischen Gläsern [43], 
Fertigung der Gitter durch das Aufschichten von einzelnen Folien [44] sowie 
das metall-unterstützte chemische Ätzen [45]. 
All diese Verfahren haben jedoch Grenzen hinsichtlich der herstellbaren 
Aspektverhältnisse oder der strukturierbaren Fläche. Das aktuell verbrei-
tetste Verfahren für die Herstellung von Röntgengittern mit Perioden im 
Mikrometer-Bereich und hohem Aspektverhältnis stellt das LIGA-Verfahren 
(Kombination aus Lithographie, Galvanik und Abformung) dar [21]. 
Das LIGA-Verfahren wurde in den 1980er Jahren im damaligen 
Kernforschungszentrum Karlsruhe entwickelt um Mikrostrukturen mit 
hohen Aspektverhältnissen herstellen zu können [46]. Basis des Verfahrens 
bildet ein leitfähiges Substrat, das entweder intrinsisch leitend ist oder mit 
einer leitfähigen Startschicht beschichtet wird (Abbildung 2-7 a). In den 
meisten Fällen handelt es sich um Siliziumwafer, die mit Titan oder Chrom-
Gold beschichtet sind. Der Wafer wird anschließend mit einem Fotolack, 
z. B. SU-8 oder PMMA, rotationsbeschichtet (Abbildung 2-7 b). Durch eine 
Röntgenmaske wird der Fotolack anschließend mittels Synchrotronstrahlung 
belichtet (Abbildung 2-7 c). Abhängig vom Fotolacktyp können danach 
entweder die belichteten (Positivlack) oder unbelichteten (Negativlack) 
Bereiche des Lackes mittels Lösungsmittel entwickelt (herausgelöst) werden 
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(Abbildung 2-7 d). Die so entstandene Kunststoffform kann galvanisch mit 
Metall gefüllt werden (Abbildung 2-7 e). Zumeist handelt es sich dabei um 
Gold oder Nickel, aber auch andere Metalle sind denkbar. Um freistehende 
Metallstrukturen zu erzeugen, kann der verbliebene Fotolack durch Strippen 
entfernt werden (Abbildung 2-7 f). Für Röntgengitter, die mittels direkt-LIGA 
hergestellt werden, endet der Prozess an dieser Stelle, da mit dem 
Abformprozess [47], dem letzten Schritt des LIGA-Verfahrens, es nicht 
möglich ist Strukturen mit einem Aspektverhältnis von 100 herzustellen. 
Nach heutigem Stand können mit diesem Prozess Metallstrukturen mit einer 
minimalen Periode von 2,4 µm bis zu einem Aspektverhältnis von 100 [48] 
hergestellt werden. Die maximale strukturierbare Fläche ist aktuell durch die 
Maskengröße auf 50 mm × 50 mm begrenzt, wobei an der Vergrößerung auf 
100 mm × 100 mm gearbeitet wird. 
 
Abbildung 2-7: Schematische Darstellung der Prozessschritte des direkt LIGA Verfahrens: 
(a) Substrat mit leitfähiger Startschicht; (b) Beschichtung mit negativ Fotolack; 
(c) Belichtung; (d) Entwicklung; (e) Galvanik; (f) Strippen. 
Da für die Röntgen-Phasenkontrast-Bildgebung Gittersubstrate mit niedriger 
Absorption essenziell sind, wurden neben dem Standardsubstratmaterial 
Silizium, noch weitere Materialien als Substrate für die Röntgenlithographie 
untersucht. Besonders Graphit und Polyimid (Kapton oder Vespel SEK-3000, 
DuPont) konnten hierbei als geeignet identifiziert und durch geringe 
Anpassungen des Prozesses etabliert werden [49] . 
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3 Ebene Gitter in sphärischer 
Wellenfront 
Bei der Verwendung von ebenen optischen Elementen in der sphärischen 
Wellenfront einer Röntgenröhre kommt es bei einem großen Sehfeld zu 
Randeffekten. Diese Randeffekte führen zu einer Reduktion der Bildqualität. 
Zwei Effekte sind bei einem Talbot-Lau Interferometer besonders kritisch: 
Der projizierte Zwischengitterabstand ändert sich mit zunehmendem 
Winkel zur optischen Achse. Dadurch kommt es zu Abweichungen vom 
idealen Zwischengitterabstand. Dieser Effekt betrifft alle Gitter und ist 
unabhängig davon, ob das Sehfeld entlang der Gitterlamellen oder 
orthogonal dazu ausgedehnt ist. 
Die Abschattungseffekte, auch Schattenartefakte genannt, treten bei 
Gitterstrukturen mit hohen Aspektverhältnissen auf, wie sie in Abbildung 
3-1 dargestellt sind. In erster Linie führt dieser Effekt zur virtuellen Zunahme 
des Gitter-Tastverhältnisses und damit zum Intensitätsverlust, bevor es zur 
kompletten Abschattung und zum totalen Informationsverlust kommt. 
Dieser Effekt tritt lediglich bei einem großen Sehfeld orthogonal zur 
Lamellenrichtung auf. 
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Abbildung 3-1: Abschattungseffekte bei konischem Strahlprofil eines ebenen Gitters (a) und 
mit angepasstem Gitter (b). 
Beide Effekte werden mit zunehmender Winkelabweichung der Hauptpro-
pagationsrichtung zur Gitternormalen kritischer. Dies tritt bei zunehmender 
Sehfeldgröße und kurzen Interferometern auf. In den meisten Anwendun-
gen dominiert der Effekt der Schattenartefakte, der bereits deutlich bei 
Versuchsaufbauten mit Sehfeldern von 50 mm Breite vorkommen kann. Bei 
sehr großen Sehfeldern kann aber auch der Effekt des projizierten 
Zwischengitterabstandes relevant werden. 
Um Randeffekte vollständig zu verhindern, sollten Röntgengitter der 
Wellenfront folgen und somit eine sphärische Krümmung aufweisen. Da 
jedoch Schattenartefakte den dominierenden Effekt darstellen und dieser 
Effekt lediglich orthogonal zur Lamellenrichtung auftritt, bietet das 
zylindrische Biegen der Substrate [50], [51] eine technisch einfache 
Methode um Schattenartefakte zu vermeiden. 
Weitere Ansätze, wie die Strukturierung von nicht ebenen Substraten, das 
Belichten von gekippten Strukturen oder die Montage von mosaikartigen 
sphärischen Gittern, stellen einen deutlich größeren Aufwand dar. Daher 
werden diese Ansätze im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter 
behandelt. 
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3.1 Simulation von Randeffekten 
Um allgemeingültige Aussagen über den Einfluss von Randeffekten zu 
treffen, wurde ein Simulationsprogramm erstellt, dass es ermöglicht ein 
komplettes Talbot-Lau Interferometer mit großem Sehfeld und ebenem 
Gitter zu simulieren. 
Hierfür wurde ein hybrides Konzept aus Wellenoptik und geometrischer 
Optik für eine möglichst realistische Simulation umgesetzt. Dabei wurde die 
Propagation zwischen den Gittern nach der Fresnel-Näherung [52] 
berücksichtigt, während die Propagation durch die Gitter durch eine 
Strahlverfolgung (Raytracing) durchgeführt wurde. Als Schnittstelle zwischen 
beiden Prinzipen dienten Bezugsflächen vor- bzw. hinter den Gittern, bei 
denen die Amplitude und die Phase der elektromagnetischen Welle nach 
dem Huygensschen Prinzip ermittelt wurde. Als Quelle wird ein 
teilkohärenter und ausgedehnter, polychromatischer Quellfleck ange-
nommen, welcher eine Abstrahlcharakteristik nach dem Lambertschen 
Gesetz besitzt. Alle Berechnungen finden hierbei im dreidimensionalen 
Raum statt, wodurch ein komplettes Sehfeld simuliert werden kann. Die 
einzelnen Elemente der Simulation sind in Abbildung 3-2 dargestellt und in 
Tabelle 3-1 aufgelistet. 
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Abbildung 3-2: Schematische Darstellung eines Talbot-Lau Interferometers mit den 
Elementen, die für die Simulation verwendet wurden. 
Tabelle 3-1: Zusammenfassung der Elemente der Simulation des Talbot-Lau Interferometers 
und deren Funktion sowie der getroffenen Annahmen. 
Nr. Element Eigenschaften Ergebnis 
1. Quelle Erzeugung eines elektrischen Feldes 
nach dem Vorbild einer 
Röntgenröhre: 
 Ausgedehnter Quellfleck mit 
sphärischer Wellenfront 
 Abstrahlcharakteristik nach 
Lambertschem Gesetz 
 Polychromatisches Spektrum 





Feldes vor G0 
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2. G0 Strahlverfolgung nach geometrischer 
Optik durch G0 unter 
Berücksichtigung von: 






Feldes nach G0 





Feldes vor G1 
4. G1 Strahlverfolgung nach geometrischer 




Feldes nach G1 
5. G1 – G2 Wellenoptische Propagation nach der 




Feldes vor G2 
6. G2 Strahlverfolgung nach geometrischer 




Feldes nach G2 





skurve durch Verschiebung von G2 




Die Simulation wurde mit der Software Matlab (MathWorks) erstellt. Der 
Bedarf nach einer hohen Präzision für die Berücksichtigung der kurzen 
Wellenlänge von Röntgenstrahlung bei der Interaktion mit Strukturen im 
Mikrometerbereich und der gleichzeitigen Ausdehnungen der Gitter und 
Zwischengitterabstände im Bereich von Metern, erfordert einen großen 
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Speicherbedarf. Um die Hardware-Anforderungen gering zu halten, wurde 
jeder Pixel separat simuliert. Da die Strahlverfolgung aufgrund der Vielzahl 
der verfolgten Strahlen und Grenzflächen sehr rechenintensiv ist, wurde 
diese Berechnung auf den Grafikprozessor (GPU) der Grafikkarte 
ausgelagert. Somit konnte die benötigte Rechenzeit pro Pixel auf einem 
handelsüblichen Computer durchgeführt und auf unter eine Minute 
reduziert werden. Die Berechnung großer Sehfelder wurde damit 
ermöglicht. Eine detaillierte Dokumentation der Simulation kann der 
Bachelorarbeit Schwarzenberger 2017 [53] entnommen werden. 
In einer ersten Simulation wurde das Talbot-Lau Interferometer „Miriam“ 
der TU München [38] nachempfunden. Hierbei handelt es sich um ein 
Interferometer mit symmetrischer Geometrie, das in der Regel bei einer 
mittleren Energie von 27 keV betrieben wird. Die Komponenten des 
Interferometers lassen sich Tabelle 3-2 entnehmen. Für die Simulation 
wurden alle bekannten Systemparameter in das Simulationsprogramm, 
inklusive des Gitterlayouts, übertragen. Um Rechenzeit zu sparen, wurde 
lediglich jeder 15. Pixel simuliert. 
Tabelle 3-2: Konfiguration des Röntgenaufbaus für den Versuch des großen Sehfelds. 
Gitter Abstand zur 
Quelle 
Gitterperiode Gitterhöhe 
G0 563 mm 5,4 µm (DC=0,5) 70 µm Gold 
G1 1420 mm 5,4 µm (DC=0,5) 5,2 µm Gold 
G2 2277 mm 5,4 µm (DC=0,5) 70 µm Gold 
 
Als Maß für das Sehfeld wurde der Sehfeldwinkel eingeführt, da Randeffekte 
maßgeblich von diesem abhängen. Bei dem Sehfeldwinkel handelt es sich 
um den Winkel, der von der Quelle aus gesehen zwischen dem betrachteten 
Pixel und der optischen Achse aufgespannt wird. Ein Sehfeldwinkel von 
±43 mrad entspricht bei dem betrachteten Interferometer in etwa einem 
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Sehfeld mit einer Ausdehnung von 200 mm. Die Ergebnisse der Simulation 
lassen sich Abbildung 3-3 entnehmen, wobei die Gitterlamellen vertikal 
ausgerichtet sind. 
 
Abbildung 3-3: Simuliertes Sehfeld eines Talbot-Lau Interferometer mit ebenen Gittern in 
sphärischer Wellenfront bei einer vertikalen Ausrichtung der Lamellen:  
(a) Intensität, (b) Visibilität, (c) Sensitivität. 
Die Ergebnisse in Abbildung 3-3 a zeigen, dass es aufgrund der Abschattung 
mit steigendem Sehfeldwinkel zu einem schnellen Abfall der transmittierten 
Intensität orthogonal zu den Gitterlamellen kommt. Bei der Visibilität 
(Abbildung 3-3 b) kann hingegen zunächst ein leichter Anstiegt, gefolgt von 
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einem starken Abfall beobachtet werden. Die leichte Zunahme lässt sich 
durch das projizierte Tastverhältnis des Gitters erklären, das sich bei 
Entfernung von der optischen Achse erhöht. Das Tastverhältnis und hat, in 
Bezug auf die Visibilität, ein Optimum bei leicht über 50 % [54], [55]. Ein 
Effekt entlang der Gitterlamellen kann hingegen weder bei der Transmission 
noch bei der Visibilität beobachtet werden. Die resultierende Winkelsensiti-
vität (Abbildung 3-3 c) ist im mittleren Bereich hoch und nimmt an den 
Rändern orthogonal zu den Gitterlamellen stark ab. Die Simulationswerte 
zeigen ein erhöhtes Rauschen, das auf die endliche Präzision bei der 
Abtastung der Gitterstrukturen zurückzuführen ist. Unter Inkaufnahme von 
längeren Rechenzeiten können diese Schwankungen reduziert werden. Ob 
die niederfrequente Inhomogenität in der Visibilität (Abbildung 3-3 b) auch 
auf mangelnde Präzision zurückzuführen ist, oder ob eine Besonderheit des 
Gitterlayouts (Brücken-Layout) Schwebungen mit den simulierten Pixeln 
erzeugen, konnte bislang noch nicht vollständig geklärt werden. 
Um die Simulationsergebnisse mit experimentell ermittelten Daten zu 
verifizieren, wurden Ergebnisse aus Meiser 2016 [56] verwendet. Hier wurde 
am Talbot-Lau Interferometer „Miriam“ an der TU München [38] das 
Sehfeld durch das laterale Verschieben von G1 und G2 sowie der Detektors 
orthogonal zur optischen Achse vergrößert. Die aufgenommenen Bilder 
wurden im Anschluss, abhängig von der Position des Detektors, 
zusammengesetzt. Somit konnte mit der kleinen Fläche konventioneller 
Gitter ein großes Sehfeld simuliert werden. 
In Abbildung 3-4 a-c ist das Sehfeld dargestellt, das sich aus den 
zusammengesetzten Einzelbildern ergibt. Das so simulierte Bildfeld besitzt 
eine Breite von 184 mm und eine Höhe von 240 mm. Dabei sind die 
Intensität (a), die Visibilität (b) und die errechnete Sensitivität (c) dargestellt. 
Zusätzlich wurden Intensitätsprofile (d-f) jeweils orthogonal zur 
Lamellenrichtung über den Sehfeldwinkel geplottet. Da entlang der 
Lamellenrichtung keine Effekte beobachtet werden konnten, wurde auf eine 
Darstellung der Profile verzichtet. 
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Die Messergebnisse wurden in Abbildung 3-4 d-f zudem mit Resultaten aus 
der Simulation überlagert. Die Visibilitätswerte konnten in der Simulation 
direkt ermittelt werden, während die Intensität auf die Messwerte normiert 
werden musste. Die Charakteristik der simulierten Intensität entspricht 
dabei den Messergebnissen. Die simulierte Visibilität liegt ca. 5 % über der 
gemessenen Visibilität. Dies kann auf Strukturfehler der real hergestellten 
Gitter zurückzuführen sein, die so bisher nicht in der Simulation 
berücksichtig werden können. 
Bei großem Sehfeldwinkel wird die Abschattung zunehmend stärker. 
Aufgrund der Schattenartefakte fällt die Visibilität ab ca. 20 mrad stark ab. 
Bei einem festen Aspektverhältnis 𝐴𝑅 ergibt sich bei einem Sehfeldwinkel 
𝛼𝑆𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = atan(𝐴𝑅
−1) der Fall, bei dem die Röntgenstrahlung an keiner 
Stelle mehr frei durch das Gitter propagieren kann. Für die, in diesem 
Experiment verwendeten Gitter, gilt dies ab einem Winkel von 37 mrad. Wie 
in Abbildung 3-4 c zu erkennen ist, kommt es jedoch bereits bei halbem 
Winkel (ca. 18 mrad) zu einer Erhöhung des minimal auflösbaren Winkels 
(𝑎min) um 36 %. Eine Anpassung an den konischen Strahl orthogonal zur 
Lamellenrichtung ist daher essenziell um einen Abfall in der Sensitivität zu 
vermeiden. Die Aussagen aus diesem Experiment lassen sich nur bedingt 
quantitativ verallgemeinern, da das Experiment lediglich mit einem 
symmetrischen Gitteraufbau durchgeführt wurde, bei dem das G0 und das 
G2 das gleiche Aspektverhältnis haben. Das genaue Verhalten für spezifische 
Gitterinterferometer muss deshalb im Einzelfall betrachtet werden. 
Mit dem Simulationsprogramm ist es somit zukünftig möglich Abschätzun-
gen über die Auswirkungen von Randeffekten zu treffen, wenn ebene Gitter 
in einer sphärischen Wellenfront verwendet werden. Weitere Simulationen 
sollen zeigen, ob eine allgemeine Aussage über den Einfluss von 
Randeffekten getroffen werden kann. Durch die Verwendung der Strahl-
verfolgung ist es auch möglich den Einfluss neuer Gitterlayouts auf die 
Bildgebung zu simulieren. 
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Abbildung 3-4: Gemessene Intensität (a, d), Visibilität (b, e) und Sensitivität (c, f) in 
Abhängigkeit vom Sehfeldwinkel. Die Profile (d-f) sind jeweils orthogonal zu 
der Lamellenrichtung geplottet und die Messwerte mit den Werten aus der 
Simulation überlagert. 
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3.2 Zylindrisches Biegen ebener Platten 
Ein Ansatz zur Anpassung der ebenen Röntgengitter an den konischen 
Strahl, in zumindest einer Dimension, ist das zylindrische Biegen. Dabei muss 
geklärt werden, ob das Substratmaterial, zumeist sprödbrechendes Silizium, 
den Spannungen standhält, und ob die Gitterstrukturen die Biegung 
schadlos überstehen. 
Um eine optimale Anpassung zu erreichen, sind Kenntnisse über die 
Substrateigenschaften sowie den Kräfte- und Momentenverlauf im Substrat 
notwendig. Grundlegend wird beim zylindrischen Biegen ein einachsiger 
Spannungszustand erzeugt. Für eine ideale zylindrische Anpassung ist ein 
Substrat mit homogenem Flächenträgheitsmoment 𝐼𝑦  orthogonal zur Biege-
richtung und homogenen Materialeigenschaften notwendig, das mit einem 
konstanten Momentenverlauf beaufschlagt wird. In Abbildung 3-5 ist eine 
ideale Einspannung dargestellt, mithilfe derer sich der konstante 
Momentenverlauf erreichen lässt. Sie besteht aus einem Fest- und einem 
Loslager an jeweils einem Ende des Biegebalkens bzw. des Substrates. Bei 
einem Substrat, dessen Ausdehnung größer als seine Dicke ist, kann in der 
Theorie von einem Euler-Bernoulli-Balken ausgegangen werden [57]–[60]. 
 
Abbildung 3-5: Ersatzschaltbild eines beidseitig eingespannten Biegebalkens mit 
eingetragenen Momenten an den Lagerpunkten sowie den Schnittreaktionen. 
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An beiden Enden des Substrates werden Drehmomente mit gegenläufigem 
Drehsinn (𝑀1 und 𝑀2) aufgebracht. Der resultierende Momentenverlauf 
𝑀𝑦(𝑥) um die Querachse (y-Achse) ergibt sich aus der Schnittreaktion zu 
𝑀𝑦(𝑥) = 𝑀1 = −𝑀2 (3-1) 
und ist damit konstant über den kompletten Balken. Die Krümmung 𝜔′′ 






Dabei ist 𝐸 der Elastizitätsmodul des Balkenmaterials und 𝐼𝑦(𝑥) das 
Flächenträgheitsmoment um die Querachse. Durch Integration kann die 
Neigung 𝜔′ sowie die Auslenkung 𝜔 ermittelt werden. Setzt man die 
Randbedingungen und die Schnittkräfte in die Gleichungen ein, so können 
die Verformungen für spezifische Fälle ermittelt werden. Wenn das Profil 
des Substrates über seine Länge konstant ist, dann ist auch das 
Flächenträgheitsmoment konstant, und es ergibt sich 𝐼𝑦(𝑥) = 𝐼𝑦 . Für den 










Wird also eine Biegung mit einem spezifischen Radius benötigt, so muss ein 
Biegemoment an der Einspannung aufgebracht werden: 
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Der minimale Biegeradius ist durch die maximal ertragbare Spannung des 
Materials limitiert. Bei einer elastischen Verformung tritt die maximale 





Dabei stellt 𝑊𝑦 das Widerstandsmoment dar, das für einen rechteckigen 
Querschnitt durch 𝑊𝑦 (𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑒𝑐𝑘) = 𝑏 ∗ ℎ
2/6 mit der Breite 𝑏 und der Höhe ℎ 
angegeben ist. Die auftretende Spannung kann dann mit der erträglichen 
Bruchspannung des Substrates verglichen werden um abzuschätzen, ob dies 
den Biegeradius erlaubt. Das Flächenträgheitsmoment für einen 
rechteckigen Balken ergibt sich zu 𝐼𝑦 = 𝑏 ∗ ℎ
3/12. Somit ist ein theoretisch 






Bei sprödbrechenden Werkstoffen wie Silizium ist die tatsächliche 
Bruchspannung 𝜎𝑏𝑟𝑢𝑐ℎ in hohem Maße von der Oberflächenqualität und der 
Güte der Kristallstruktur abhängig und kann um den Faktor 10 bis 100 
kleiner sein als die Tabellenwerte. Liegen Defekte wie Kratzer oder 
Ausbrüche vor, können Spannungsüberhöhungen nicht durch eine plastische 
Stützwirkung abgefangen werden. Daher können selbst kleine Defekte zu 
Spannungsspitzen und damit zum Bruch führen [61]. Da die Effekte 
statistisch auftreten, kann bei diesen Materialien nie eine 100 %ige 
Ausbeute erzielt werden. Je größer und höher die Bauteile sind, desto höher 
ist die Wahrscheinlichkeit von Defekten in der Kristallstruktur. Es können 
lediglich Maßnahmen ergriffen werden, die zu einer Reduzierung der 
Ausfallwahrscheinlichkeit führen. Mit der Verkleinerung des Biegeradius 
geht stets eine Reduzierung der Ausbeute einher. Ebenso kann der 
Sägeprozess bei der Herstellung von Gitterkacheln zu kleinen Rissen oder 
Ausbrüchen führen. Aus diesem Grund sollten besonders für kleine 
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Biegeradien, und damit hohe Spannungen, Prozessschritte wie Sägen 
vermieden werden. 
Nach Formel (3-7) ist aber auch eine Reduzierung der Substratdicke ℎ sowie 
die Wahl eines möglichst geringen Elastizitätsmodules von Vorteil. Bei 
monokristallinem Silizium ist der Elastizitätsmodul abhängig von der 
Kristallorientierung [62], [63]. Beim Biegen sollte somit darauf geachtet 
werden, dass die Kristalle mit 100 in Spannungsrichtung orientiert sind. 
In Tabelle 3-3 ist eine Zusammenstellung von Materialkonstanten und den 
damit errechneten minimalen Biegeradien für ausgewählte Substratmateria-
lien aufgelistet. Bei Silizium wurde eine Bruchspannung von 10 % des 
nominalen Wertes angenommen. 
Bei Materialien, die eine plastische Stützwirkung zulassen, wie zum Beispiel 
Metalle oder Kunststoffe (Polyimid/Vespel SEK-3000), wurde die Streck-
grenze als Wert für die maximale Spannung angenommen. Somit ist 
sichergestellt, dass die Biegung noch im elastischen Bereich stattfindet. 
Tabelle 3-3: Zusammenstellung von Materialkonstanten und dem errechneten minimalen 
Biegeradius nach Formel (3-7) für ausgewählte Substratmaterialien aufgelistet. 
Material E-Modul [GPa] 𝜎𝑏𝑟𝑢𝑐ℎ [GPa] ℎ [µm] 𝑟𝑚𝑖𝑛 [mm] 
Silizium 
E100 ≈ 130 
E110 ≈ 170 
E111 ≈ 189 [62] 







E100 ≈ 130 
E110 ≈ 170 
E111 ≈ 189 [62] 






Graphit 10 [65] 0,07 [65] 1000 71 
Graphit 10 [65] 0,07 [65] 500 35 
Vespel SEK-
3000 
3,4 [DuPont] 0,1 [DuPont] 1000 17 
3.2  Zylindrisches Biegen ebener Platten 
37 
3.2.1 Biegerahmen für Einzelgitter 
Um einzelne ebene Siliziumgitter zylindrisch zu biegen, sodass der Radius 
des Zylinders dem Quellabstand entspricht, wurden Biegerahmen 
hergestellt. Diese Rahmen sollten es ermöglichen einen konstanten Radius 
auf die Gitter aufzuprägen, ohne dabei Spannungsüberhöhungen aufzu-
bauen, die zum Bruch des sprödhart brechenden Wafers führen würden. 
Dafür wurden die Rahmen zunächst aus einem monolithischen 
Aluminiumblock gefräst. Anschließend wurden die Blöcke mittels Draht-
erodieren in zwei Hälften mit der gleichen Rundung geschnitten. Zwischen 
die zwei Hälften wurde anschließend der Wafer gelegt und diese wieder 
miteinander verschraubt (Abbildung 3-6). Mithilfe der Rahmen konnten die 
typischen Siliziumwafer mit Stärken von 200 µm und 525 µm sowie 
Graphitwafer mit 1 mm Stärke getestet werden. Dabei ergaben sich die 
folgenden minimalen Radien für einen Testumfang von zehn getesteten 
Wafern, wobei keiner der getesteten Wafer brach. 
 200 µm Si  rmin ≈ 100 mm 
 525 µm Si  rmin ≈ 300 mm 
 1 mm Graphit  rmin ≈ 100 mm 
Kleinere Biegeradien sind zwar denkbar, jedoch mit einer reduzierten 
Ausbeute verbunden. Um genauere Werte zu ermitteln, wären Versuche mit 
großem Probenumfang notwendig. 
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Abbildung 3-6: Foto von zwei Biegerahmen mit Siliziumwafern: (a) 800 mm Biegeradius mit 
einem 525 µm Siliziumwafer, (b) 100 mm Biegeradius mit einem 200 µm  
Siliziumwafer. 
3.2.2 Bildgebung mit Biegerahmen für Einzelgitter 
Mithilfe der Biegerahmen wurden erste Experimente zur Effizienz dieser 
Methode durchgeführt. Des Weiteren sollte ermittelt werden, ob die 
Strukturqualität der Gitter durch das zylindrische Biegen Schaden nimmt. 
Die Versuche wurden ebenfalls an dem oben beschriebenen Röntgenaufbau 
„Miriam“ [38] an der TU München bei 27 keV mittlerer Energie durch-
geführt. Dabei wurde das Interferometer zuerst mit Gittern im ebenen 
Zustand bestückt und vermessen. Anschließend wurden die Gitter in die 
Biegerahmen eingebaut und der Test wiederholt. Es wurde jeweils die 
durchschnittliche Visibilität und die durchschnittliche Photonenzählrate 
bestimmt sowie die Sensitivität nach Formel (2-9) errechnet. Die Ergebnisse 
sind für das komplette Sehfeld in Abbildung 3-7 dargestellt. 
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Abbildung 3-7: Transmission, Visibilität und Sensitivität über das komplette Sehfeld für die 
Gitter im ebenen und gebogenen Zustand. 
Im Vergleich zu den ebenen Gittern, bei denen es orthogonal zur 
Lammellenrichtung zu Schattenartefakten kommt, zeigen die gebogenen 
Gitter, besonders am Rand des Sehfeldes, eine wesentlich höhere 
Transmission. Die Visibilität steigt hingegen bei den ebenen Gittern am 
Sehfeldrand. Dies ist auf eine Erhöhung des projizierten Tastverhältnisses 
und eine Aufhärtung der Strahlung zurückzuführen. Für die Berechnung der 
Sensitivität werden die Transmission und die Visibilität berücksichtigt, wobei 
sich diese beiden Effekte teilweise gegenseitig kompensieren. Dennoch ist, 
im Gegensatz zu den gebogenen Gittern, bei den ebenen Gittern am Rand 
des Sehfeldes ein Abfall der Sensitivität erkennbar. Diese Effekte sind bereits 
bei einem relativ kleinen Sehfeld und Gittern mit moderatem Aspektver-
hältnis deutlich sichtbar. Daher ist bei einem größeren Sehfeld und einem 
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höheren Aspektverhältnis eine Anpassung an den konischen Strahl essenziell 
um einen Totalausfall der Bildinformationen zu vermeiden. 
3.2.3 Rahmen für geknickte Gitter 
Die Biegerahmen eignen sich hauptsächlich für das Biegen von Substraten 
mit ähnlichen Seitenlängen. Für Gitter von scannenden Aufbauten, bei 
denen die Gitter eine große Ausdehnung in eine Richtung aufweisen und die 
Biegung entlang der langen Seite durchgeführt werden soll, sind 
Biegerahmen, wie sie in Kapitel 3.2.2 beschrieben sind, nur bedingt 
geeignet, da hier ein konstantes Drehmoment an den Lagerstellen nur mit 
hohem Aufwand eingebracht werden kann. Aus diesem Grund wurde ein 
weiterer Ansatz auf Basis der Ausknickung der Substrate entwickelt, der es 
erlaubt, auch Gitter für diesen Fall mit hinreichender Genauigkeit zu biegen. 
Ist das Gitter zweiseitig gelenkig eingespannt und wird eine Kraft 𝐹 in 
laterale Richtung aufgebracht, entsteht der „klassische“ Euler-Fall 2 [58] 
(Abbildung 3-8). 
 
Abbildung 3 -8: Knickung eines Stabes nach Euler -Fall 2 mit eingezeichneter Schnittreaktion. 
In der Gleichgewichtslage knickt der Stab bzw. die Platte um die 
Querschnittshauptachse y, wobei 𝐼𝑦  das kleinere Flächenträgheitsmoment 
ist. Für den Fall einer kleinen Auslenkung ergibt sich die Gleichgewichtsbe-
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dingung mit dem Elastizitätsmodul 𝐸 und dem Schnittmoment 𝑀𝑦(𝑥) sowie 
der Auslenkung 𝜔(𝑥) zu: 
𝐸𝐼𝑦𝜔
′′(𝑥) = −𝑀𝑦(𝑥) = −𝐹𝜔(𝑥) (3-8) 
beziehungsweise 




Die Differentialgleichung kann durch 
𝜔(𝑥) = 𝐶1 sin(𝛼𝑥) + 𝐶2cos (𝛼𝑥) (3-10) 
gelöst werden. Durch Einsetzen der Randbedingungen durch die 
Einspannung ergibt sich 
𝜔(0) = 0 → 𝐶2 = 0 (3-11) 




 ; 𝑛 = 1,2,3, … (Eigenwerte) (3-13) 
Dabei stellt 𝑛 = 1 die kleinste Knicklast und den einzigen stabilen Zustand 
dar. Es ergibt sich eine sinusförmige Biegelinie für den elastischen Bereich 
nach 




Eine genaue Aussage über die exakte Größe der Auslenkung lässt sich nur 
über eine näherungsweise Lösung einer nichtlinearen Differentialgleichung 
treffen. Dies ist jedoch für den aktuellen Anwendungsfall nicht von 
Interesse, da ein Zusammenhang zwischen wirkender Kraft und resul-
tierender Verformung nicht hergestellt werden muss. Die Aussage über die 
Form der Biegelinie ist ausreichend um eine Abschätzung über die Qualität 
der Biegung zu geben. Die ideale Verformung soll einem Kreisabschnitt nach 
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Abbildung 3-9 folgen, wobei der Kreismittelpunkt MP in der Substratmitte 
(𝑥𝐾𝑟𝑒𝑖𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 = 𝑙/2) liegen soll. 
 
Abbildung 3-9: Der Kreisabschnitt mit seinen Parametern. 
Als weitere Randbedingung soll die maximale Auslenkung in der 
Substratmitte der Kreissegmenthöhe h entsprechen (𝜔(𝑙/2) = ℎ). Daraus 
ergibt sich 𝐶1 = ℎ. Wobei sich die Segmenthöhe h wie folgt berechnet: 
ℎ = 𝑟 −
1
2
√4𝑟2 − 𝑏2 (3-15) 
Durch die Annahme einer kleinen Auslenkung ergibt sich 𝑏~𝑙, und man 
erhält durch Einsetzen der Gleichung (3-15) in (3-14) 
𝜔(𝑥) = (𝑟 −
1
2
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beschrieben werden. Der Fehler 𝑒(𝑥), der durch die Knickung im Vergleich 
zum idealen Kreis entsteht, ergibt sich aus der Differenz der beiden 
Verformungen: 
𝑒(𝑥) = 𝜔(𝑥) − 𝑦𝐾𝑟𝑒𝑖𝑠(𝑥) (3-18) 
𝑒(𝑥) = ( 𝑟 −
1
2












Für die Röntgenbildgebung in Form von Schattenartefakten ist jedoch nicht 
die eigentliche Abweichung von der Biegelinie relevant, sondern die 
Abweichung vom Winkel des Gitters, also dem Anstieg (1. Ableitung) der 
Kurven (𝑊𝑖𝑛𝑘𝑒𝑙𝑎𝑏𝑤𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔[𝑟𝑎𝑑] = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛(𝑒′(𝑥))). 
𝑒′(𝑥) = 𝜋 (𝑟 −
1
2







√4𝑟2 − (−𝑙 + 2𝑥)2
 (3-20) 
Um die maximale Winkelabweichung zu berechnen, muss erneut die 




√4𝑟2 − (−𝑘 + 2𝑥)2
+ 2 √4𝑟2 − (−𝑘 +  2𝑥)2











Die Nullstellen ergeben sich aus der numerischen Lösung zu: 
𝑒′′(𝑥) = 0 (3-22) 
𝑥1 ≈ 0,3 𝑙  ;  𝑥2 ≈ 0,7 𝑙 (𝑓ü𝑟 0 < 𝑥 < 𝑙 𝑢𝑛𝑑 𝑟 > 𝑙 (3-23) 
Da die Funktion symmetrisch ist, ergibt sich die absolute Abweichung an 
diesen Stellen zu: 
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Da die Winkelfehler sehr klein sind, kann die Kleinwinkelnäherung 
angewendet werden. In Abbildung 3-10 sind die Funktionen grafisch 
dargestellt. 
 
Abbildung 3-10: Grafische Darstellung der Funktionen mit beispielhaften Werten (l=1 und r=1). 
Innerhalb des Bereiches 0.1𝑙 − 0.9𝑙 ergibt sich die geringste Abweichung 
von der Krümmung. Die maximale Abweichung liegt im dargestellten 
Beispiel bei etwa 40 mrad, wobei das Verhältnis von 𝑙/𝑟 =  1 und damit 
relativ klein ist. In realen Fällen sind die Radien sehr groß und die 
Substratbreiten eher klein, wodurch gilt 𝑙 << 𝑟. Die realen Abweichungen 
sind daher wesentlich geringer. Ein realistisches Verhältnis mit r = 2 m und 
l = 10 cm ergibt einen Fehler von ca. 2 mrad. Bei einem Aspektverhältnis von 
100 (Gitter mit 4,8 µm Periode, 240 µm Höhe) würde dies lediglich zur 
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Abschattung von etwa 2/10 der Lamelle führen und wäre auch für den im 
Experiment in Kapitel 3.1 untersuchten Fall vernachlässigbar. 
Der Vorteil der vorliegenden Methode liegt vor allem in dem einfachen 
mechanischen Aufbau des Biegerahmens, der aus zwei Backen bestehen 
kann, die durch Schrauben einander angenähert werden. Ein nützlicher 
Nebeneffekt davon ist, dass sich der Biegeradius der Gitter nahezu stufenlos 
einstellen lässt. Der Nachteil ist, dass der maximal einstellbare Biegeradius 
durch eine minimale Kraft begrenzt ist, die benötigt wird, um das Substrat 
zum Ausknicken zu bringen. Bei kleineren Kräften kommt es lediglich zur 
Kompression des Substrates. Für realistische Anwendungen mit Biegeradien 
< 2 m stellt dies jedoch keine Beschränkung dar.  
Durch den Eintrag der Knickkraft werden zusätzliche Spannungen in das 
Substratmaterial eingebracht, was bei Materialien, die eine plastische 
Stützwirkung zulassen, z. B. Kunststoffe (Polyimid), jedoch nicht kritisch ist. 
Eine thermische Dehnung des Substrates führt zudem zur Änderung des 
Biegeradius. Dies kann jedoch durch die Wahl eines Rahmenwerkstoffes mit 
ähnlichem Ausdehnungskoeffizienten kompensiert werden. Für das 
Experiment zur Bildgebung mit Gittern aus bewegter Belichtung wurden 
testweise Knickrahmen hergestellt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in 
Kapitel 4.3.6 im Kontext der bewegten Belichtung dargestellt. 
3.2.4 Theorie des Biegens gekachelter Gitter 
Für die Herstellung von gekachelten Gittern ist ein Trägersubstrat 
notwendig, auf das die Gitterkacheln mittels Kleben montiert werden 
können. Polyimid (Vespel SEK-3000) konnte in Kapitel 4 als geeignetes 
Substratmaterial identifiziert werden. Die auf dem Trägersubstrat 
aufgebrachten Gitterkacheln können, durch die LIGA-Fertigung bedingt, aus 
unterschiedlichen Materialien, wie Silizium, Graphit oder Polyimid bestehen. 
Werden diese unterschiedlichen Materialien beim Kacheln kombiniert, 
kommt es zu einer unstetigen Steifigkeit, die einer genaueren Betrachtung 
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bedarf. Dort wo das Gittersubstrat auf das Trägersubstrat aufgeklebt wird 
kommt es zu einer lokalen Versteifung. In den Fugen zwischen den 
Gitterkacheln ist die Steifigkeit jedoch reduziert. Wird nun ein Drehmoment 
durch einen Biegerahmen in das Substrat eingebracht, so ist die resul-
tierende Verformung abhängig vom Verhältnis der Steifigkeit zwischen 
Trägersubstrat und Gitterkachel. Die Biegesteifigkeit ist definiert durch: 
𝐵𝑖𝑒𝑔𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖𝑓𝑖𝑔𝑘𝑒𝑖𝑡𝑛𝑜𝑟𝑚𝑖𝑒𝑟𝑡 = (𝐸 ∗ 𝐼)/𝑏 (3-25) 
Die Krümmung 𝜅 eines Körpers für den elastischen Bereich ist proportional 






Bei den gekachelten Gittern handelt es sich um ein Mehrschichtsystem, wie 
es in Abbildung 3-11 dargestellt ist. 
 
Abbildung 3-11: Schematische Darstellung eines Schichtsystems, bestehend aus Träger-
substrat, Klebstoff und Gitterkachel. 
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Im Falle eines Schichtsystems mit mehreren Schichten und unterschiedli-
chen Elastizitätsmodulen ergibt sich ein resultierendes 𝐸𝐼̅̅ ̅, das sich als 
Summe der einzelnen Elemente mit Bezug auf den ideellen Schwerpunkt 
bezieht.  




Dabei ist 𝐼?̅? das Flächenträgheitsmoment bezogen auf den ideellen 
Schwerpunkt 𝑆̅. Der ideelle Schwerpunkt befindet sich in der neutralen Faser 
des Schichtsystems. Allgemein ist das Flächenträgheitsmoment für ein 
beliebiges Profil definiert durch: 




Das Flächenträgheitsmoment in Bezug auf den Flächenschwerpunkt kann 




entnommen werden, wobei ℎ der Höhe der Struktur entspricht und 𝑏 deren 
Breite. Für ein zusammengesetztes Substrat aus Trägersubstrat, Klebe-
schicht und Gitterkachel mit jeweils einfachen rechteckigen Querschnitten 
kann der Steinersche Satz [59], [66] verwendet werden, um das 
Flächenträgheitsmoment der jeweiligen Schicht im Abstand zum ideellen 
Schwerpunkt zu ermitteln. 
𝐼?̅?𝑖 = 𝐼𝑦𝑖 + 𝑧?̅?𝑖
2 ∗ 𝐴𝑖  (3-29) 
Dabei ist 𝐼𝑦  das Flächenträgheitsmoment für eine bekannte Biegeachse und 
A stellt die Querschnittsfläche dar. Der Abstand 𝑧?̅?𝑖  ist der Abstand vom 
jeweiligen Teilflächenschwerpunkt 𝑆𝑖  (𝑆𝑔, 𝑆𝑘 , 𝑆𝑡) zum ideellen Flächen-
schwerpunkt 𝑆̅. Dieser errechnet sich aus dem Abstand des Teilflächen-
schwerpunktes 𝑆𝑖  zum Gesamtflächenschwerpunkt 𝑆, der um die 
Exzentrizität 𝑒 verschoben wird. 
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𝑧?̅?𝑖 = 𝑧𝑠𝑖 − 𝑒 (3-30) 
Die Exzentrizität 𝑒 ergibt sich aus der Summe der einzelnen Querschnittsflä-
chen 𝐴𝑖, gewichtet mit den Elastizitätsmoduln und dem Abstand vom 












































und der Wichtung 𝑛𝑖 = 𝐸𝑖/𝐸1 der Elastizitätsmoduln, wobei das 
Bezugselastizitätsmodul 𝐸1 beliebig zu wählen ist. 
In Tabelle 3-4 ist das Verhältnis der Biegesteifigkeit zwischen dem 
gekachelten Schichtsystem und der Gitterfuge für verschiedene Beispiele 
dargestellt. Hierbei wurde von einem Polyimidsubstrat (PI, z. B. Vespel SEK-
3000, DuPont) (𝐸𝑃𝑖 = 3,5 𝐺𝑃𝑎) mit aufgeklebten Siliziumkacheln 
(𝐸𝑆𝑖 = 150 𝐺𝑃𝑎) bzw. Graphitkacheln (𝐸𝐶 = 27 𝐺𝑃𝑎) und einer 200 µm 
dicken Klebeschicht (2𝐾;  𝐸2𝐾 = 3,5 𝐺𝑃𝑎) ausgegangen. Das Verhältnis der 
Biegesteifigkeit ist direkt proportional zum Verhältnis der resultierenden 
Substratkrümmung an der Position der Fuge zum Schichtsystem. Versuche 
haben gezeigt, dass beim Kapillarkleben der Klebstoff auch in die Fuge 
kriecht, sodass davon auszugehen ist, dass die Fugen komplett mit Klebstoff 
gefüllt sind. Die Biegesteifigkeit der Fugen ergibt sich somit aus einem 
Schichtsystem, bestehend aus dem Trägersubstrat und einer Klebstoff-
schicht, die bis zur Kacheloberseite reicht. Die Gitterstrukturen wurden bei 
dieser Betrachtung vernachlässigt. 
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Die resultierende Steifigkeit hängt vor allem von der Höhe des Schichtsys-
tems und des Elastizitätsmoduls ab. Die Höhe des Schichtsystems geht mit 
der dritten Potenz in das Flächenträgheitsmoment und damit in die Steifig-
keit ein. Der Elastizitätsmodul geht linear ein, unterscheidet sich allerdings 
zum Teil stark zwischen den Materialien. 
Tabelle 3-4: Verhältnis der Biegesteifigkeit zwischen Substrat und Schichtsystem für verschie-
dene Beispiele. Bei der Berechnung der Biegesteifigkeit des Substrates wird davon 






































3,5 3,0 2,1 5,0 1,0 
 
Eine ideale Verformung ergibt sich für die Verwendung von Polyimid als 
Gittersubstrat. Da dieses den gleichen Elastizitätsmodul wie das 
Trägersubstrat und der Klebstoff in den Gitterfugen hat, kommt es zu keiner 
Schwankung in der Steifigkeit. Für alle anderen Gittersubstrate ergibt sich 
eine Unstetigkeit in der Steifigkeit, die in einer unstetigen Krümmung 
resultiert. Die größte Abweichung bei einem Biegesteifigkeitsverhältnis von 
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fünf ergibt sich für ein Gittersubstrat aus 1 mm starkem Graphit. Auf Basis 
dieses Verhältnisses kann von drei Fällen der Verformung ausgegangen 
werden, wie sie in Abbildung 3-12 dargestellt sind: 
a. Die Biegesteifigkeit des Trägersubstrates ist sehr groß  
gegenüber der Biegesteifigkeit des Kachelmaterials 
 es ergibt sich eine ideale kreisförmige Biegung 
b. Die Biegesteifigkeit des Trägersubstrates und der 
Gitterkacheln ist ähnlich 
 es ergibt sich ein Polygonzug mit kreisförmigen Abschnitten 
und den Ecken an der Position der Kachelfugen 
c. Die Biegesteifigkeit der Gitterkachel ist sehr groß gegenüber 
der Biegesteifigkeit des Trägersubstrates 
 es ergibt sich ein Polygonzug mit den Ecken an der Position 
der Kachelfugen 
 
Abbildung 3-12: Durchbiegung eines gekachelten Substrates bei konstantem anliegenden 
Drehmoment, wenn: (a) Biegesteifigkeit des Trägersubstrates sehr hoch; 
(b) Biegesteifigkeit des Trägersubstrates vergleichbar mit der Biegesteifigkeit 
der Gitterkachel; (c) Biegesteifigkeit der Gitterkachel sehr hoch ist. 
Das Verhältnis der Krümmung der Flächen zur Fuge gibt jedoch lediglich an, 
wie gut das Substrat an die ideale Kreisform angepasst werden kann. Wie 
stark die tatsächlichen Winkelabweichungen bei der Anpassung letztendlich 
sind, hängt auch von der eigentlichen Kachelgröße sowie der Fugenbreite 
ab. Breite Fugen sowie sehr große Substrate führen zu größeren 
Unterschieden, weshalb jede Kombination im Einzelfall betrachtet werden 
muss. 
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3.2.5 Biegetest der gekachelten Gitter 
Um die Theorie aus Kapitel 3.2.4 mit Messwerten zu unterstützen, wurde 
ein Test zur Konturtreue bei der Einspannung der gekachelten Substrate in 
einen gebogenen Halter geprüft. Dafür wurde ein Testrahmen mit 1 m 
Biegeradius und einem 3 × 1 gekachelten Gitter angefertigt (Abbildung 
3-13). Es wurden drei unstrukturierte Siliziumkacheln mit den Abmaßen 
50 mm × 50 mm und einer Dicke von 525 µm mittels Kapillarkleben (200 µm 
Klebeschicht) auf ein 1 mm dickes Velspel SEK-3000 Substrat geklebt. Der 
relativ kleine Biegeradius und die steifen Siliziumkacheln stellen, hinsichtlich 
der Homogenität des resultierenden Biegeradius, den ungünstigsten Fall 
dar, der für realistische Aufbauten zu erwarten ist. Das Oberflächenprofil 
des angefertigten Substrats wurde mithilfe einer Koordinatenmessmaschine, 
entlang der in Abbildung 3-13 eingezeichneten Linie von der Rückseite, 
vermessen und ist in Abbildung 3-14 dargestellt. Um die genaue Winkel-
abweichung von der idealen Kreisform zu bestimmen, wurden die 
Positionsabweichungen abgeleitet und dargestellt. Es zeigen sich deutlich 
Sprünge der Winkel an den Kachelfugen. Als maximale Winkelabweichung 
zwischen zwei Gitterkacheln konnte ≈±7,5 mrad gemessen werden. Dieser 
Wert würde bei dem in Kapitel 3.1 durchgeführten Experiment zu einer 
Reduktion von lediglich 2 % Sensitivität führen und ist damit unkritisch. In 
den meisten realistischen Aufbauten sind zudem die Biegeradien der 
potenziell zu kachelnden Gitter (G2), größer als 1 m und damit auch 
unkritischer. 
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Abbildung 3-13: Foto des Biegerahmens mit 525 µm dicken Siliziumkacheln auf einem 1 mm 
dicken Trägersubstrat aus Vespel SEK-3000. Das Profil wurde rückseitig  
entlang der roten Linie gemessen. 
 
Abbildung 3-14: Messung der Durchbiegung des Substrates aus Abbildung 3-13 und der 
Abweichung von der idealen, kreisförmigen Durchbiegung sowie dem  
ermittelten Differenzwinkel.  
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4 Bewegte Belichtung 
Das begrenzende Element für die Fläche von Röntgengittern ist aktuell die 
maximale Maskengröße im LIGA-Prozess. Röntgenmasken werden zumeist 
auf Basis einer 2,7 µm dicken Titan- oder einer 7,5 µm dicken Polyimid-
membran hergestellt, welche bei großen Flächen unstabil werden. Da bei 
der konventionellen LIGA-Belichtung die Maske direkt mit dem Substrat 
verbunden ist, muss diese das komplette Strukturfeld überdecken, während 
das Paket aus Maske und Substrat durch den Synchrotronstrahl gescannt 
wird. Eine Möglichkeit, größere Flächen zu belichten, ohne dabei die 
Maskenfläche weiter zu vergrößern, besteht darin, eine Schlitzmaske zu 
verwenden, welche die Fläche des Synchrotronstrahls abdeckt und fixiert in 
Relation zu diesem steht [67]. Lediglich das Gittersubstrat wird 
kontinuierlich relativ zur feststehenden Maske bewegt (Abbildung 4-1) 
wodurch es möglich wird Gitterstrukturen mit theoretisch beliebig langen 
Lamellen in Scanrichtung zu belichten. 
 
Abbildung 4-1: Schematische Darstellung des Prozesses der bewegten Belichtung [67]. 
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Um die Eignung des Prinzips der bewegten Belichtung für die Herstellung 
von Strukturen im Mikrometerbereich mit hohen Aspektverhältnissen zu 
testen wurden Untersuchungen am Lithographie Strahlrohr LIGA 1 am 
ANKA-Synchrotron durchgeführt. Hierfür mussten verschiedene Teilauf-
gaben erfüllt werden die sich wie folgt aufgliedern und in den Folgekapiteln 
abgehandelt werden: 
 Instrumentierung am Lithographie-Scanner 
 Entwicklung der Messtechnik und Justierung zum 
Einrichten des Aufbaus 
 Versuchsdurchführung 
4.1 Instrumentierung am Lithographie-Scanner 
Um eine gute Strukturqualität bei der Belichtung von Mikrostrukturen zu 
garantieren, ist es notwendig, die Relativbewegung zwischen Maske und 
Substrat sowie die Stellung gegenüber dem Synchrotronstrahl zu kontrol-
lieren. Zunächst wurden die Randbedingungen mittels theoretischer 
Überlegungen ermittelt, bevor die mechanische Auslegung der Instrumente 
erfolgte. 
4.1.1 Toleranz für die Maskenpositionierung 
Ein wichtiges Kriterium für die Instrumentierung ist die geforderte Toleranz 
der Maskenpositionierung. Die Maske muss dabei in allen sechs Freiheits-
graden positioniert werden. Je nach Freiheitsgrad wird eine spezifische 
Genauigkeit gefordert wird: 
Horizontale Zentrierung der Maske (y-Translation): Aufgrund der 
horizontalen Strahlbreite von 105 mm ist die Positionierung in dieser 
Richtung relativ unkritisch. Eine Genauigkeit im Bereich von Millimetern ist 
ausreichend, wobei die Maskenbreite kleiner als die Strahlausdehnung sein 
muss. 
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Vertikale Zentrierung der Maske (x-Translation): Der Synchronstrahl hat ein 
Top-Hat-förmiges Profil mit einer Halbwertsbreite von 8 mm. Eine 
Submillimeter (< 0,5 mm) genaue Justierung ist notwendig, um den Teil des 
Strahls mit der höchsten Intensität zu nutzen und insbesondere die 
Dosisablagerung genau berechnen zu können. 
Abstand zwischen Maske und Substrat (z-Translation): Der konventionelle 
Prozess der lithographischen Belichtung beruht auf dem Prinzip des direkten 
Schattenwurfs der Maske. Dabei stellt der Proximity-Abstand einen der 
wichtigsten Parameter dar. Er ergibt sich aus dem Abstand der Maske zur 
Lackoberfläche. Bei der konventionellen LIGA-Belichtung wird mittels 
Polyimidfolie ein Proximity-Abstand von 7,5 µm eingestellt. Dieser ist nötig 
um Sekundärelektronen aufzufangen, die bei der Bestrahlung der 
Titanmaskenmembran bzw. der mit Gold bedampften Polyimidmembran 
entstehen. Um auftretende Beugungseffekte zu minimieren, darf der 
Proximity-Abstand eine gewisse Größe jedoch nicht überschreiten. Bei der 
bewegten Belichtung stellt die Relativbewegung zwischen Maske und 
Substrat hohe Anforderungen an die Genauigkeit der mechanischen 
Komponenten. Je größer der Proximity-Abstand werden darf, desto 
einfacher kann die konstruktive Umsetzung ausfallen. Der maximale 
Abstand kann mithilfe der Fresnel-Zahl abgeschätzt werden. Die Fresnel-Zahl 
gibt an, wie stark die Beugungseffekte von Licht nach einer Blende sind, und 
welche Form der Beugung dominiert. Grundsätzlich wird zwischen drei 
Szenarien unterschieden: 
𝐹 <<  1  Fraunhofer-Beugung 
𝐹  ≈  1  Fresnel-Beugung 
𝐹 >>  1  geometrische Optik 
Bei der Röntgenlithographie ist ein Schattenwurf ohne Beugungseffekte 
gewünscht, so dass ein Proximity-Abstand für eine Abbildung im Bereich der 
geometrischen Optik mit einer Fresnel-Zahl 𝐹 >>  1 erforderlich ist. Dies ist 
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spätestens dann erreicht, wenn der Wert um eine Größenordnung 





Dabei ist 𝑎 die Blendengröße, die sich im Falle eines Gitters aus der 
Spaltgröße ergibt. Der Schirmabstand 𝐿 stellt den Abstand zwischen Maske 
und Substratgrund dar und damit den Proximity-Abstand plus die Dicke des 
Fotolacks. Die Wellenlänge 𝜆 ist durch die mittlere Bestrahlungsenergie 
gegeben. Ausgehend von einer konstanten Wellenlänge und Gitterperiode 
kann die Formel (4-1) nach dem maximalen Schirmabstand 𝐿 umgestellt 
werden. Die mittlere Photonenenergie des Röntgenlichts am Lithographie-
Strahlrohr LIGA 1 ist mit 3,3 keV äquivalent zu einer Wellenlänge von 
0,4 nm. Die Blendengröße ergibt sich im Falle einer Gittermaske mit 50 % 
Tastverhältnis aus der halben Gitterperiode. Aus Abbildung 4-2 lässt sich 
damit der maximale Schirmabstand gegenüber der Blendengröße für 
verschiedene Photonenenergien entnehmen, bei denen die Effekte der 
geometrischen Optik dominieren (𝐹 = 10). 
 
Abbildung 4-2: Schirmabstand über Blendengröße bei verschiedenen Photonenenergien und 
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Hieraus geht hervor, dass der Proximity-Abstand gerade bei kleinen 
Blendengrößen bzw. Gitterperioden sehr klein werden muss. So ergibt sich 
für die kleinste Gitterperiode von 2,4 µm, die aktuell mit dem LIGA-
Verfahren hergestellt wird, eine Blendengröße von 1,2 µm. Mit der größten 
Wellenlänge des Spektrums (kleinerer Photonenenergie) an LIGA 1 ergibt 
sich ein maximaler Schirmabstand von weniger als 255 µm. Der Proximity-
Abstand wird zudem noch um die Lackdicke verringert und sollte über die 
komplette Maskenfläche mit etwa 10 % konstant gehalten werden, was zu 
einer Toleranz von wenigen zehn Mikrometern führt. 
Rotation um die x- und y-Achse (senkrecht zur Strahlrichtung): Die Rotation 
ist kritisch, insofern sie den Proximity-Abstand definiert. Die geforderte 
Genauigkeit wird somit durch die Maskengröße definiert und ist erreicht, 
sobald der Proximity-Abstand über die komplette Maskenfläche innerhalb 
der Toleranz liegt. 
Rotation um die z-Achse (Strahlrichtung): Für die Belichtung langer 
Lamellen ist es notwendig, dass die Lamellenstruktur der Maske entlang der 
Scanrichtung ausgerichtet wird. Ein Rotationsfehler würde zu einem 
Ausschmieren der belichteten Strukturen führen (Abbildung 4-3). 
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Abbildung 4-3: Der rotatorische Justierfehler αz der Maskenstruktur um die optische Achse (z-
Achse) relativ zu der Scanrichtung (x-Richtung). Die Maskenstruktur hat die 
Periode p und die Öffnungshöhe h. Ein Justierfehler führt zu einem 
Verschmieren der abgelagerten Dosis und damit zu einem Fehler im Tastver-
hältnis des belichteten Gitters [67]. 
Kleine Justierfehler führen zunächst zu einer Variation im resultierenden 
Tastverhältnis 𝐷𝐶𝑔 des belichteten Gitters. Bei einem Negativlack (z. B. SU8) 
kann das resultierende Tastverhältnis (DC, Anteil der Goldstrukturen) durch 
𝐷𝐶𝑔 = 𝐷𝐶𝑚 −
ℎ
𝑝
sin (𝛼𝑧) (4-2) 
beschrieben werden, wobei 𝐷𝐶𝑚 das Tastverhältnis der Maske, ℎ die Länge 
der Maskenöffnung, 𝑝 die Periode der Maske sowie 𝛼𝑧 den Justierfehler um 
die optische Achse darstellt. Eine längere Maskenöffnung führt somit zu 
einer Verringerung der Toleranz der Rotation um die z-Achse. Eine 
Verkürzung der Maskenöffnung bedeutet jedoch, dass die Breite des zur 
Belichtung genutzten Synchrotronstrahls zunimmt und so die Belichtungs-
zeit steigt. Der Synchrotronstrahl an LIGA 1 hat in vertikaler Richtung (x-
Richtung) ein Top-Hat-förmiges Profil mit einer Halbwertsbreite (FWHM) 
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von 8 mm. Als Maskenhöhe wurde deshalb eine Höhe von 3 mm gewählt, 
wodurch der größte Teil der Intensität durchgelassen wird (> 90 % der 
relativen Intensität). Um den Fehler im resultierenden Tastverhältnis kleiner 
als 5 % bei einer Periode von 10 µm und einer Maskenöffnung von 3 mm zu 
halten, ergibt sich eine Toleranz von ±170 µrad. Bei der aktuell kleinsten 
Gitterperiode von 2,4 µm ist somit eine Genauigkeit von ±40 µrad 
erforderlich. 
Alle Freiheitsgrade und deren Toleranzen sind in Tabelle 4-1 zusammenge-
stellt. 
Tabelle 4-1: Freiheitsgrade der Maske bei der bewegten Belichtung und die erforderliche 
Toleranz für deren Justierung. 
Freiheitsgrad Kriterium Toleranz 
Horizontal (y-Richtung) Position im Synchrotronstrahl ± 10 mm 




± 0,5 mm 
z-Richtung und 
Rotation um x- und 
Achse  
Konstanter Proximity-Abstand über 
komplette Maskenfläche 
± 50 µm 
Rotation um z-Achse Maskenstrukturen zur Scanrichtung ± 40 µrad 
   
4.1.2 Technisches Prinzip 
Ziel war es, ein technisches Prinzip zu entwickeln, das die notwendigen 
Positioniergenauigkeiten der Maske, wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben, 
ermöglicht. Die hohen Anforderungen an die relativen Genauigkeiten sowie 
die gegebenen Toleranzen des Gestells des LIGA 1-Scanners erfordern eine 
Justierung aller Freiheitsgrade mit unterschiedlichen Genauigkeiten. Des 
Weiteren muss ein Abstand von wenigen zehn bis hundert Mikrometern 
zwischen Substrat und Maske über den kompletten Scannbereich garantiert 
y-
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werden wobei Führungsfehler und Substratunebenheiten berücksichtigt 
werden müssen. Hierzu muss der mechanische Aufbau in der Lage sein, 
zumindest einen Teil der Führungsfehler zu kompensieren. 
Auf Basis dieser Anforderungen wurde ein technisches Prinzip (Abbildung 
4-4) entwickelt. Bei diesem Prinzip ist die Maske über eine Kegel-, V-Nut-, 
Fläche-Paarung kinematisch gelagert, um eine Justierung in allen drei 
rotatorischen Freiheitsgraden vorzunehmen und den Proximity-Abstand 
einzustellen. Die Einstellung des Proximity-Abstandes findet relativ zu zwei 
Kugellagern statt. Über eine Federvorspannung werden die Kugellager 
gegen zwei Schienen in Form von Stahlstreifen auf dem Substrat gedrückt, 
worauf sie abrollen können. Da das Substrat direkt an den Stahlstreifen 
anliegt, ist somit ein relativer Abstand zwischen der Maske und dem 
Substrat gegeben. Damit können Substratunebenheit und auch ein Teil der 
Führungsfehler kompensiert werden. 
Die Stahlstreifen werden an einer Seite gegen eine geschliffene Schiene 
gespannt um eine hohe Ebenheit zu erreichen. Gegen die Stahlstreifen wird 
das Substrat mittels Kühlstempel gepresst, um die Ebenheit der Stahlstreifen 
auf das Substrat zu übertragen und eine Kühlung des Substrates während 
der Belichtung sicherzustellen. Als Stahlstreifen werden Präzisions-
Lehrenbänder (HASBERG Schneider GmbH) verwendet, deren Dickentole-
ranz im einstelligen Mikrometer-Bereich liegen. 
Um Zwang beim Abrollen von zwei Kugellagern auf zwei Schienen zu 
verhindern, sind Linearführung und Maskenkinematik durch ein Goniometer 
entkoppelt, das seinen Momentanpol in der Maskenmitte hat. Dadurch wird 
sichergestellt, dass keines der Kugellager abhebt und sich der Proximity-
Abstand somit ändert. Der Momentanpol auf der Maskenoberfläche 
verhindert ein laterales Auswandern der Maske bei Auslenkung. Die 
Auslegung des dafür notwendigen Getriebes ist in Kapitel 4.1.3 beschrieben. 
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Abbildung 4-4: Technisches Prinzip der Instrumentierung der bewegten Belichtung mit allen 
Freiheitsgraden. 
4.1.3 Goniometer-Auslegung 
Da das Goniometer absolut spielfrei und reibungsarm funktionieren muss, 
bietet es sich an, es als Festkörpergelenk auszulegen. Als Grundprinzip des 
Goniometers wird ein Führungsgetriebe auf Basis einer Kurbelschwinge [68], 
[69] gewählt, bei der Kurbel und Schwinge die gleiche Länge haben. Der 
auszugleichende Winkel ist voraussichtlich <± 0,5°. Hierbei soll der laterale 
Versatz der Maske bei Auslenkung des Goniometers 1/10 der Maskenperio-
de nicht überschreiten. Für die Getriebesynthese wurde ein Modell des 
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Getriebes erstellt, wie es in Abbildung 4-5 zu sehen ist. Die Dimensionen des 
Modells wurden iterativ variiert, bis die optimale Konfiguration gefunden 
war. Der Abstand 𝑓 der Koppel 𝑏 zum Maskenmittelpunkt wurde dabei so 
kurz wie möglich gehalten um das Getriebe kompakt zu halten. Der 
minimale Abstand liegt hierbei bauraumbedingt bei 58 mm. Die Länge der 
Glieder und die Position der gestellfesten Gelenke (𝐴0 und 𝐵0) ergibt sich 
aus der Bedingung, dass der Momentanpol 𝑀 der Koppel 𝑏 im neutralen 
Zustand im Maskenmittelpunkt liegen muss. 
 
Abbildung 4-5: Getriebeersatzschaltbild des Festkörpergoniometers 
Der einzige Parameter, der für die Getriebesynthese variiert werden kann, 
ist in diesem Fall die Gelenkhöhe ℎ. Um deren Einfluss auf die Bahn des 
Momentanpols und damit den lateralen Versatz der Maske zum Substrat in 
Abhängigkeit von Auslenkwinkel darzustellen, wurde Abbildung 4-6 erstellt, 
in der die Auslenkung des Maskenmittelpunktes in Abhängigkeit der rotator-
ischen Auslenkung für verschiedene Gelenkhöhen ℎ dargestellt ist. Hierbei 
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ist zu sehen, dass der laterale Versatz des Maskenmittelpunktes im Bereich 
der Konstruktionslage inozent ist. Je größer die Gelenkhöhe, desto größere 
Winkel sind bei gleichem lateralen Versatz zulässig wobei sich der benötigte 
Bauraum des Bauteils vergrößert. 
 
Abbildung 4-6: Der laterale Versatz des Maskenmittelpunktes dy über Auslenkwinkel βx für 
verschiedene Gelenkhöhen h. 
Da die Gelenke des Getriebes als Festkörpergelenke ausgelegt werden 
sollen, ist hierbei der maximale Gelenkwinkel von entscheidender 
Bedeutung. Bei größerer Gelenkhöhe wird auch die Gelenkbelastung des 
Festkörpergelenks geringer, da die Gelenke einen kleineren Winkel für den 
gleichen Rotationsausgleich ertragen müssen. Die maximale Gelenkauslen-
kung findet hierbei immer am Gelenk A oder B statt. In Tabelle 4-2 sind 
Werte für drei verschiedene Gelenkhöhen aufgeschlüsselt. 
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Tabelle 4-2: Zusammenfassung des lateralen Versatzes und der maximalen Gelenkbiegung. 
Gelenkhöhe 
[mm] 
Lateraler Versatz des 





30 0,2 6 
50 0,09 4,4 
70 0,02 3,8 
 
Aus konstruktiven Gründen wurde die Variante mit 50 mm Gelenkhöhe 
ausgewählt. Diese hat für einen Ausgleichswinkel von 0,5° einen lateralen 
Versatz der Maske von lediglich 0,09 µm zur Folge. Ein negativer Einfluss der 
Ausgleichsbewegung des Festkörpergoniometers auf die Gitterstrukturen 
mit einer Periode von 2 µm und Stegbreiten von 1 µm ist somit nicht zu 
erwarten. 
4.1.4 Konstruktive Umsetzung 
Ein CAD-Modell der konstruktiven Umsetzung des technischen Prinzips 
sowie ein Foto des fertigen Aufbaus sind in Abbildung 4-7 dargestellt. Zu 
sehen ist der LIGA 1-Scanner, wobei ein großer Teil der Gehäuse- und 
Gestellbauteile ausgeblendet ist. Der Substrathalter ist im Basisflansch 
eingesetzt, der mittels Scannerführung die Scannhübe erzeugt. Der Masken-
halter steht diesem gegenüber und ist auf der Scanner-Grundplatte 
montiert. Die Rollen des Maskenhalters laufen auf den Führungsschienen 
des Substrathalters und garantieren damit einen konstanten Proximity-
Abstand. Eventuelle Führungsfehler und Substratunebenheiten werden vom 
Festkörpergelenk ausgeglichen. Mehrere Mikrometerschrauben ermög-
lichen die Justierung der Maskenposition. 
4.2  Messtechnik und Justierung 
65 
 
Abbildung 4-7: CAD-Modell (a) und Foto (b) der konstruktiven Umsetzung des technischen 
Prinzips der bewegten Belichtung am LIGA 1-Scanner [67]. 
4.2 Messtechnik und Justierung 
Um die Maskenposition mit der geforderten Genauigkeit einstellen zu 
können, müssen Justierkriterien gefunden und gegebenenfalls Hilfsmittel zu 
deren Überprüfung erstellt werden. Während die Justierung entlang der 
horizontalen und vertikalen Achse aufgrund des Strahlprofils eher unkritisch 
ist, ist die Einstellung des Proximity-Abstandes und die Rotation der Maske 
um die optische Achse umso aufwendiger. 
Vertikale Justierung (x-Richtung): Strahllage und Maskenposition in 
vertikaler Richtung können mithilfe von fotosensitivem Papier ermittelt 
werden. Eine Testmaske mit Justiermarkern kann in den Maskenhalter 
eingebaut werden, wie sie in Abbildung 4-8 zu sehen ist. Nach einer 
Testbelichtung wird die Symmetrie der belichteten Fläche gegenüber den 
Markierungen beurteilt. Gegebenenfalls ist die Höhe des Maskenhalters 
gegenüber dem Strahl nachzujustieren und die Belichtung zu wiederholen. 
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Abbildung 4-8: Maske zur Nullpunktaufnahme mit belichtetem Fotopapier. 
Horizontale Justierung (y-Richtung): Die horizontale Maskenjustierung 
richtet sich nach dem mechanischen Eingriff der Rollen am Maskenhalter 
gegenüber den Führungsschienen vom Substrathalter. Hierbei werden die 
Kugellager der Maskenhalterung mit den Führungsstreifen des Substrat-
halters in Eingriff gebracht. Die Maskenhalterung wird so lange lateral 
verschoben, bis die Kugellager symmetrisch auf den Führungsstreifen 
abrollen. Die Justierung kann per Augenmaß durchgeführt werden. 
z-Richtung und Rotation um x- und y-Achse (Proximity-Abstand): Für die 
Justierung des Proximity-Abstandes wurde ein Prüfmittel auf Basis von 
Messtastern entwickelt. Dieses wird, wie in Abbildung 4-9 a zu sehen, 
anstelle des Substrates eingebaut. Die Messtaster sind zu Präzisionsanschlä-
gen referenziert. Auf diesen Anschlägen werden die Rollen des Masken-
halters abgesetzt. Die Messtaster tasten die Maskenoberfläche an drei für 
die Belichtung unkritischen Positionen an. Durch Auslesen der Tasterwerte 
kann der Abstand der Maskenoberfläche in Relation zu den Rollen 
einjustiert werden. Durch die Kenntnis der Geometrie der Führungsschienen 
und der Substratbeschaffenheit kann der notwendige Tasterwert nach 
Formel (4-3) errechnet werden. 
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Tasterwert =  Hassbergstreifendicke − Lackdicke − Proximity (4-3) 
Mittels der axialen Justierschrauben am Maskenhalter kann der gewünschte 
Proximity-Abstand eingestellt werden. 
Rotation um die optische Achse: Für die Justierung der Maskenstrukturen 
parallel zur Scannerführung wurde ein Prüfmittel auf Basis eines Mikroskops 
entwickelt. Dieses wird anstelle des Substrates in den Basisflansch 
eingeschraubt (Abbildung 4-8 b) und bildet die Maskenvorderseite und 
deren Strukturen ab. Das Mikroskop kann über die Scannerführung sowohl 
Justiermarken am unteren Maskenrand als auch am oberen Maskenrand 
anfahren. Über den Abstand der Messpunkte und den mittels des 
Mikroskops gemessenen Versatz der Justiermarken kann der Rotationsfehler 
der Maske errechnet werden. Um die Messung durchzuführen, wurde ein 
Programm erstellt, das die Mikroskopbilder auswertet. Die Benutzeroberflä-
che des Programmes ist in Abbildung 4-10 dargestellt. Ein Livebild wird auf 
der linken Hälfte des Monitors dargestellt. Einzelne Teile des Bildes können 
gespeichert und auf der rechten Seite des Monitors abgebildet werden. 
Durch Überlagerung der Bilder der oberen- und unteren Justiermarke kann 
auf die Ausrichtung geschlossen werden. Eine Hilfe für die Beurteilung der 
Position der Justiermarken gibt ein Intensitätsprofil, das im Diagramm rechts 
oben angezeigt wird. 
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Abbildung 4-9: (a) Messtaster eingebaut in LIGA 1-Scanner zur axialen Justierung und 
Rotation zur Substratebene. (b) Mikroskop eingebaut in LIGA 1 zur Justierung 
der Rotation um die optische Achse. 
 
Abbildung 4-10: Benutzeroberfläche des Programmes zur Auswertung des Mikroskopbildes für 
die Justierung der Maske um die optische Achse. 
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4.3 Versuchsdurchführung 
Für die Durchführung der bewegten Belichtung mussten zusätzlich einige 
Prozessschritte des LIGA Verfahrens angepasst werden. So musste eine neue 
Art von Röntgenmasken erstellt werden. Durch die Größe und Geometrie 
der Substrate musste ein alternatives Beschichtungsverfahren gefunden 
sowie die Galvanik angepasst werden um homogene Resultate über große 
Flächen zu erzeugen. Die restlichen Prozessschritte konnten direkt von der 
konventionellen Belichtung übernommen werden [21], [70], [71]. 
Ziel war es, zunächst ein Phasen- und ein Analysatorgitter für ein Talbot-Lau 
Interferometer mit symmetrischen Gitterabständen zu realisieren. Die Gitter 
sollten eine Gitterperiode von 10 µm und ein Tastverhältnis von 50 % haben 
und für eine mittlere Energie von 27 keV optimiert sein. Durch die Wahl 
eines symmetrischen Aufbaus können beide Gitter mit der gleichen 
Gitterperiode und somit derselben Maske belichtet werden. Für das 
Phasengitter mit einem π-Phasenhub wird eine Nickelhöhe von 10,4 µm 
benötigt. Für eine Absorption von 96 % bis 98 % der Röntgenstrahlung ist 
eine Goldhöhe von 50 µm bis 60 µm notwendig. 
4.3.1 Herstellung der Röntgenmaske für die 
bewegte Belichtung 
Die Maskenfläche bei der bewegten Belichtung muss maximal die Größe des 
Strahlquerschnittes des Synchrotronstrahles haben. Da die Maske bei 
diesem Verfahren jedoch über den kompletten Zeitraum der Belichtung fest 
zum Synchrotronstrahl steht, muss lokal eine höhere thermische Last 
abgeführt werden. In Abbildung 4-11 ist eine schematische Darstellung des 
angestrebten Maskenaufbaus dargestellt. Basis für die Maske stellt ein 
Maskenrahmen aus Chromstahl dar, in den bereits eine Apertur 
eingearbeitet ist, die einen großen Teil der nicht genutzten Strahlung und 
die damit verbundene thermische Last aufnimmt und diese an einen 
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wassergekühlten Kupferstempel abgibt. Direkt mit dem Rahmen verbunden 
ist die Polyimidmembran und die darauf befindlichen Strukturen. Eine 
weitere Apertur aus Gold beschneidet den Strahl auf die tatsächlich 
genutzte Größe und verbindet die Absorberstrukturen mit dem 
Maskenrahmen um eine möglichst gute Wärmebrücke zu ermöglichen. Die 
in diesem Fall anstelle der Titanmembran gewählte Polyimidmembran 
absorbiert wesentlich weniger Röntgenstrahlung, wodurch die aufgenom-
mene thermische Last reduziert ist. 
 
Abbildung 4-11: Schematische Darstellung des Maskenaufbaus für die bewegte Belichtung 
[67]. 
Für die Herstellung der Maske wurde ein Abhebewafer mit 7 µm 
Kaptonfolie, die mit 7 nm Chrom und 50 nm Gold besputtert wurde, 
verwendet. Anschließend wurden 5 µm SU8 (MrX-10; micro resist 
technology) aufgebracht und mittels Laserschreiber strukturiert. Nach der 
Entwicklung wurden 3,0 µm Gold galvanisiert. Die Polyimidmembran wurde 
anschließend mit der Vorderseite auf einen runden Maskenrahmen 
aufgeklebt und abgehoben. In einem weiteren Schritt wurde die Membran 
auf den tatsächlichen Maskenrahmen für die bewegte Belichtung flächig, 
durch Kapillarkleben (EPO-TEK 301, Epoxy Technology), aufgebracht. Im 
Anschluss wurde der runde Maskenrahmen entfernt. Das Übertragen ist 
nötig um die strukturierte Seite der Maskenmembran vorderseitig auf den 
Maskenrahmen zu kleben, da die Strukturen während der Justierung 
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(Kapitel 4.2) sichtbar sein müssen. Das Ergebnis der Maske ist in Abbildung 
4-12 zu sehen. Für den ersten Test wurde eine Maske mit einer Periode von 
10 µm und 50 % Design DC hergestellt. Nach der Galvanik wurde ein DC von 
ca. 60 % (Goldfläche) gemessen. Die Abweichung zum Design DC ist 
vermutlich auf eine zu hohe Laserintensität während des Schreibprozesses 
zurückzuführen. 
 
Abbildung 4-12: (b) Foto der Maskenoberfläche einer Maske für die bewegte Belichtung und 
(a) ein Detailausschnitt einer REM-Aufnahme des Strukturfeldes [67]. 
4.3.2 Substrat und Startgrund 
Insbesondere für die Herstellung von großflächigen Röntgengittern ist ein 
robustes Substrat mit geringen Absorptionseigenschaften notwendig [49]. 
Aus diesem Grund wurde für die bewegte Belichtung ein 1 mm dickes 
Polyimid (Vespel SEK-3000, DuPont) Substrat verwendet. Das Substratfor-
mat hat sich aus Bauraumgründen in einer Größe von 92 mm × 170 mm 
ergeben, wobei der strukturierbare Bereich auf ca. 65 mm × 165 mm 
begrenzt ist. Als Galvanikstartschicht wurde das Substrat mit 7 nm Chrom 
und 50 nm Gold von der Firma Micromotive GmbH (Mainz, Deutschland) 
bedampft. Anschließend wurde ein Haftvermittler TI PRIME (MicroChemi-
cals) aufgeschleudert. Das Beschichten mittels Rotationsbeschichtung ist bei 
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rechteckigen Substraten für sehr dünne Schichtdicken (< 1 µm) mit 
ausreichender Qualität durchführbar. 
4.3.3 Belacken mit Fotolack 
Für das Aufbringen des Fotolacks ist eine exakte und homogene Schichtdicke 
über die komplette zu belichtende Fläche essenziell. Für die unterschiedli-
chen Arten von Röntgengittern ist es notwendig, die Schichtdicke flexibel 
zwischen wenigen Mikrometern bis zu mehreren hundert Mikrometern 
einzustellen. Die Rotationsbeschichtung (engl. spin coating), die das aktuell 
übliche Verfahren am IMT zur Beschichtung von Substraten mit Fotolack ist, 
stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn es um die Beschichtung von nicht 
rotationssymmetrischen Bauteilen geht, wie sie für die bewegte Belichtung 
benötigt werden. Um die großflächigen Substrate mit dem auf SU8 basie-
renden Fotolack MrX-10 bzw. MrX-50 (micro resist technology) beschichten 
zu können, wurde nach alternativen Verfahren gesucht. Hierbei wurden 
folgende Methoden betrachtet: 
 Tauchbeschichten: Das Substrat wird in den Fotolack  
eingetaucht und wieder herausgezogen. 
 Rakeln: Der auf das Substrat applizierte Fotolack wird  
über eine Rakel auf dem Substrat verteilt. 
 Siebdruck: Der Fotolack wird mittels Rakel durch ein feinmaschiges 
Netz auf das Substrat gedrückt. Das Netz definiert dabei die resultie-
rende Schichtdicke. 
Die Vor- und Nachteile der einzelnen Techniken wurden bewertet und sind 
in Tabelle 4-3 dargestellt. Zur Vollständigkeit wurde auch das Rotationsbe-
schichten mit aufgeführt. 
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Tabelle 4-3: Vergleich der Beschichtungsmethoden für die Beschichtung von nicht rotations-









Eignung für große 
Flächen 
- + + + 
Homogenität der 
Schichtdicke 
-- + + + 
Materialverbrauch - -- + - 
Schichtdicken-
kontrolle 
+ + + -- 
Reproduzierbarkeit + + + ++ 
Aufwand + + + -- 
 
Als Methode mit der besten Eignung konnte das Rakeln ermittelt werden. 
Hierbei wird eine bestimmte Menge an Fotolack vor einer Klinge, der 
sogenannten Rakel, auf das Substrat appliziert. Die Rakel hat dabei eine 
definierte Höhe über dem Substrat und wird mit konstanter Geschwindigkeit 
bewegt. Dadurch bildet sich aufgrund der Kapillarkräfte ein Meniskus im 
Fotolack zwischen dem Substrat und der Rakel aus, während ein Flüssig-
keitsreservoir vor der Rakel hergeschoben wird. Die auf dem Substrat 
verbleibende Nassschichtdicke 𝑠𝑛𝑎𝑠𝑠  hängt dabei von der Meniskusform und 
damit von der Kapillarzahl 𝐶𝑎 ab, die sich durch die Viskosität ɳ der 
Flüssigkeit, der Ziehgeschwindigkeit 𝑣 sowie der Oberflächenspannung ɣ 
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𝑠𝑛𝑎𝑠𝑠 = 1.34 ∗ 𝐶𝑎
2
3 ∗ 𝑅𝑑 
(4-5) 
Angenähert, werden wobei 𝑅𝑑 für den Radius des Meniskus steht. Dieser 
Radius kann über die Form der Rakel, den Spaltabstand zwischen Rakel und 
Substrat sowie die Ziehgeschwindigkeit kontrolliert werden. Die resul-
tierende Trockenschichtdicke 𝑠𝑡𝑟𝑜𝑐𝑘𝑒𝑛 ergibt sich aus dem Verhältnis der 
Nassfilm- zur Feststoffschichtdicke multipliziert mit der Nassschichtdicke. 
Zur Erprobung dieser Methode wurde eine Rakel (ZUA 2000 Universal-
Applikator, Zehntner) verwendet, die es erlaubt, Schichten mit einer Breite 
von 80 mm zu erzeugen. Hierbei kann eine Spalthöhe von 0 µm bis 3000 µm 
eingestellt werden. Bei ersten Versuchen wurde die Rakel per Hand über das 
Substrat geführt. Die hierbei zwangsläufig ungleichmäßig ausgeführte 
Ziehgeschwindigkeit führte jedoch zur Inhomogenität der Schichtdicke. 
Deshalb wurde zunächst ein Versuchsaufbau, bestehend aus einer 
Vakuumplatte und einer motorisierten Linearführung, erstellt und später ein 
automatisches Filmziehgerät (ZAA 2300, Zehntner) verwendet, das es 
erlaubt, die Rakel mit konstanter Geschwindigkeit zu bewegen. Um einen 
stationären Zustand mit laminarer Strömung beim Rakeln herzustellen, 
wurde die Rakel auf einem Rahmen, außerhalb des Substrates, beschleunigt 
und abgebremst. Damit konnte die komplette Fläche des Substrates 
gleichmäßig beschichtet werden. 
Für die Beschichtungsversuche wurde sowohl die Ziehgeschwindigkeit, als 
auch die Spalthöhe variiert, um die idealen Parameter zu ermitteln. Die 
resultierende Trockenschichtdicke wurde nach dem „Soft bake“-Schritt an 
40 Punkten des Substrates gemessen. Die Versuche haben gezeigt, dass mit 
zunehmendem Spaltabstand, und mit zunehmender Ziehgeschwindigkeit 
auch die Trockenschichtdicke zunimmt. Bei höheren Geschwindigkeiten 
steigen jedoch auch die Schichtdickenschwankungen. Der niedrig viskose 
Fotolack MrX-10 eignet sich dabei besser für die Erzeugung von niedrigen 
Trockenschichtdicken (15-100 µm), während der höher viskose Fotolack 
MrX-50 sich für höhere Trockenschichtdicken eignet (80-240 µm). Die 
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Ergebnisse einer der durchgeführten Testreihen lassen sich Abbildung 4-13 
entnehmen. Weitere Messkurven können der Masterarbeit, Baumann 2016 
[74] entnommen werden. 
 
Abbildung 4-13: Die gemessene Trockenschichtdicke über der eingestellten Spalthöhe der 
Rakel bei einer Ziehgeschwindigkeit von 30 mm/s für die Fotolacktypen  
MrX-50 und MrX-10. 
Um zu garantieren, dass die Eigenschaften des Fotolackes einer gerakelten 
Beschichtung sich nicht von denen der standardmäßigen Rotationsbeschich-
tung unterscheiden, und damit eine hohe Strukturqualität garantiert werden 
kann, wurden weiterführende Untersuchungen durchgeführt. Es wurden die 
mechanischen Eigenschaften mittels eines einachsigen Zugversuchs 
ermittelt, der Volumenschrumpf mittels Gaspyknometrie gemessen und der 
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Restlösemittelgehalt über die Masse berechnet. Hierbei zeigten sich 
lediglich ein leicht erhöhter Restlösemittelgehalt der Trockenschichtdicke 
gegenüber den rotationsbeschichten Substraten um ca. 6 % bis 7 %. Dieser 
ist vermutlich auf die schlechte Wärmeleitfähigkeit des Kaptonsubstrates 
zurückzuführen und könnte durch einen längeren „soft bake“ kompensiert 
werden. Sowohl die Zugfestigkeit als auch der Elastizitätsmodul des 
Fotolackes nach der Belichtung zeigen keine signifikanten Unterschiede zu 
Fotolacken, die mit Rotationsbeschichtung auf das Substrat aufgebracht 
wurden. Für den Versuch wurden die Substrate für die Phasengitter mit 
einer Schichtdicke von 20 µm und die Substrate für die Analysatorgitter mit 
60 µm beschichtet. 
4.3.4 Belichtung 
Die zur bewegten Belichtung entwickelten Instrumente wurden in den 
Scanner LIGA 1 eingebaut. Die Maskenjustierung wurde, wie in Kapitel 4.2 
beschrieben, durchgeführt. Die Position der Maske wurde regelmäßig 
(mindestens nach jeder Injektion im Speicherring) mittels der Justierhilfen 
überprüft. Hierbei zeigten sich jedoch keine Abweichungen, die über die 
Messunsicherheiten hinausgehen. Der Proximity-Abstand wurde bei allen 
Proben auf 250 µm eingestellt. 
Um Einflüsse eines eventuellen Umkehrspiels in der Scannerführung zu 
vermeiden, wurde die Geschwindigkeit des Scanners so eingestellt, dass bei 
allen Gittern die Standard Tiefendosis „bottom dose“ von 160 J/cm³ in einer 
kontinuierlichen Bewegung eingebracht werden konnte. Die Scangeschwin-
digkeit wurde auf Basis des eingesetzten Filtersatzes, der Maskenmembran, 
des Strahlprofils, des Ringstroms und der Maskenapertur mithilfe von 
DoseSim berechnet [75], [76]. Nach der Belichtung wurden die Substrate 
nach dem Standard LIGA-Prozess entwickelt und galvanisiert [21], [70], [71]. 
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4.3.5 Galvanik 
Da die Phasengitter mit einer Lackhöhe von 20 µm und einer Gitterperiode 
von 10 µm lediglich ein Aspektverhältnis von 4/1 haben, konnten sie mit der 
konventionellen Nickelgalvanik galvanisiert werden. Um ein Kollabieren der 
Strukturen der Absorptionsgitter mit einem Aspektverhältnis von 12/1 durch 
thermischen Stress zu verhindern, wurde eine „kalte“ Goldgalvanik bei 27 C 
bis 30°C verwendet. Je größer die Gitterfläche wird, desto stärker treten 
Effekte auf, die zu einer inhomogenen Galvanikhöhe führen. Um den 
„Hundeknocheneffekt“ (überhöhter Schichtaufbau im Kanten-/Ecken-
bereich) zu vermeiden, wurde ein Rahmen aus Plexiglas mit einer Höhe von 
30 mm hergestellt, der das Strukturfeld umschließt. Dadurch werden seitlich 
eintreffende Stromlinien, die zu einer höheren Stromdichte im Bad führen, 
unterbrochen. Somit kann eine gleichmäßigeren Stromverteilung über das 
komplette Substrat, und damit eine homogene Galvanikgeschwindigkeit, 
erreicht werden. 
In Abbildung 4-14 ist das fertige Analysatorgitter nach der Galvanik mit 
10 µm Periode und Goldlamellen mit einem Aspektverhältnis von 11/1 zu 
sehen. Die Fläche des strukturierten Bereiches beträgt 65 mm × 165 mm. 
Eine genaue Messung der Galvanikhöhe ist aufgrund von technischen 
Beschränkungen nicht zerstörungsfrei möglich. Das gemessene Tastver-
hältnis beträgt ca. 60 % womit dieses mit dem Tastverhältnis der Maske im 
Rahmen der Messgenauigkeit von ca. 5 % übereinstimmt. Dies deutet auf 
eine ausreichend gute Justierung der Maske in der Rotationsrichtung um die 
optische Achse, mit besser als 170 µrad, hin. 
Besonders kritisch für die Bildqualität eines Gitterinterferometers sind 
wellenförmige Deformationen der Gitterlamellen mit einer Periode, die 
kleiner ist als die Ausdehnung eines Pixels. Das Detailbild in Abbildung 4-14 
zeigt eine REM-Aufnahme eines Gitterausschnitts, der eine Fläche von ca. 
sechs Pixel auf einem konventionellen Röntgendetektor abdeckt. In dieser 
Region sowie jeder anderen inspizierten Region konnte keine Welligkeit 
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beobachtet werden. Dies deutet darauf hin, dass die Scannerführung am 
LIGA 1-Scanner mit einer hinreichenden Genauigkeit abläuft und keine 
Defekte mit kritischen Dimensionen erzeugt. 
 
Abbildung 4-14: Analysatorgitter (1397-9), welches mit der bewegten Belichtung produziert 
wurde, nach der kalten Galvanik mit einer Periode von 10 µm und einer Gold-
höhe von ca. 55 µm. Das Detailbild zeigt eine REM-Aufnahme mit fehlerfreien 
Strukturen [67]. 
4.3.6 Analyse der Gitter aus der dynamischen Belichtung 
Mit den hergestellten Gittern wurde am CT-Labor am ANKA ein Talbot-Lau 
Interferometer aufgebaut (Abbildung 4-15). Eine Röntgenröhre (XWT-225-
SE, X-RAY WorX) mit Wolfram-Anode wurde mit 38 kVp Beschleunigungs-
spannung und 1,16 mA Stromstärke betrieben, um ein Spektrum mit 27 keV 
mittlerer Energie zu erzeugen. Eine Aperturblende direkt hinter der 
Röntgenquelle reduzierte die Strahldivergenz und damit auftretende 
Streustrahlung für das symmetrische Interferometer mit einer Gitterperiode 
von 10 µm bei allen Gittern wurde ein Zwischengitterabstand von 545 mm 
eingestellt wurden. Ein Standard LIGA-Gitter auf einem 4-Zoll-Siliziumwafer 
diente als Quellgitter. Alle Gitter wurden entsprechend ihres Quellabstandes 
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zylindrisch entlang der Lamellenrichtung gebogen um Schattenartefakte zu 
vermeiden. Hierfür wurde das Prinzip des Knickens nach Kapitel 3.2.3 
verwendet. Das Objekt wurde strahlabwärts vom Phasengitter positioniert. 
Es wurde ein energieintegrierender Detektor (Dexela 1207, PerkinElmer) mit 
einer Pixelgröße von 74,8 µm benutzt wobei die Größe der sensitiven Fläche 
des Detektors 115,2 mm × 64,8 mm betrug und damit das Sehfeld limitierte. 
 
Abbildung 4-15: Das gitterbasierte Talbot-Lau Interferometer im CT-Labor an ANKA mit einer 
Röntgenröhre, einer Aperturblende, einem Quellgitter (G0), einem Phasen-
gitter (G1), einem Analysatorgitter (G2) und dem Detektor [67]. 
Die Visibilitätsverteilung über den kompletten Detektor ist in Abbildung 4-16 
zu sehen. Es wurde eine maximale Visibilität von 42 % und eine durchschnit-
tliche Visibilität von 24,7 % über den kompletten Detektor erreicht. 
Die zwei kreisförmigen Artefakte im Bild wurden durch zwei Defekte im 
Fotolack erzeugt, die bei der Galvanik zu lokaler Übergalvanisierung geführt 
haben. Die horizontale Linie mit reduzierter Visibilität basiert auf einem 
Defekt in der Maske mit der Breite von wenigen Perioden, der bei der 
Belichtung über das komplette Strukturfeld belichtet wurde. Die reduzierte 
Visibilität an der unteren Kante und die niederfrequenten Visibilitätsvariati-
onen über das komplette Sehfeld basieren hauptsächlich auf der Inhomo-
genität der Nickelhöhe vom Phasengitter. Dies wurde durch Querverpro-
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bung mit anderen Gittern verifiziert. Bei Kombination mit anderen Quell- 
und Analysatorgittern ergaben sich vergleichbare Verteilungen. Das 
Rauschen am äußersten oberen Detektorrand entstand durch eine Blei-
abschirmung, die teilweise in das Sehfeld ragte. 
Die dargestellten Ergebnisse sind Resultate erster Versuche der mit der 
bewegten Belichtung hergestellten Röntgengitter. Die Qualität und 
Quantität der Defekte ist durchaus vergleichbar mit ähnlichen Gittern, die 
mittels Standard LIGA-Verfahren hergestellt wurden. Eine Qualitätsverbes-
serung kann durch weitere Optimierung der einzelnen Prozessschritte 
erreicht werden. 
 
Abbildung 4-16: Visibilitätskarte des kompletten Sehfeldes des Interferometers mit einem 
Maximum von 42 % und einem Durchschnitt von 24,7 % [67]. 
Ein Markierer (brillant, Schneider) wurde als Objekt für die ersten Tests 
verwendet. Ein Bild des Stiftes in seiner vollen Größe von 12 cm lässt sich 
Abbildung 4-17 a entnehmen. Aufgrund der 1,25-fachen Vergrößerung des 
Aufbaus mit konischem Strahlprofil konnte der Stift nicht in voller Größe 
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abgebildet werden. Die Abschwächung der Röntgenstrahlen ist im 
Transmissionskontrast in (Abbildung 4-17 b) abgebildet. Die dunklen 
Regionen markieren Bereiche mit hoher Absorption. Im Dunkelfeldkontrast 
(Abbildung 4-17 c) markieren dunkle Bereiche Regionen mit starker 
Streuwirkung auf die Röntgenstrahlen, wie zum Beispiel der poröse 
Schwamm des Tintenreservoirs. Im Phasenkontrast (Abbildung 4-17 d) ist 
der Phasengradient zu sehen, der bei dem Durchgang der Röntgenwelle 
durch das Material erzeugt wird. Regionen mit sich sprunghaft ändernden 
Phaseninformationen, erzeugen Phasenkompaktierung „phase wrapping“ 
und damit ein undefiniertes Rauschen im Bild. 
 
Abbildung 4-17: Bild eines Markierers (brillant, Schneider) mit Maßstab (a) und die drei Arten 
des Kontrastes der Röntgenbildgebung: (b) Transmission, (c) Dunkelfeld,  
(d) Phasenkontrast. Das Objekt wurde mit 1,25x vergrößert [67]. 
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5 Montage von Röntgengitterkacheln 
Eine Möglichkeit, mit den vorhandenen Röntgengittern ein großes Sehfeld 
zu erzeugen, ist das Kacheln. Hierbei sollen die hergestellten Strukturen zu 
einem großen Substrat zusammengefügt werden, wie es in Abbildung 5-1 
dargestellt ist. Dafür muss die strukturierte Fläche eines Substrates ausge-
schnitten werden um randlos mit weiteren Gitterkacheln auf einem 
Trägersubstrat zu einem großen Gitter gekachelt zu werden [56], [77], [78]. 
 
Abbildung 5-1: Kacheln von mehreren kleinen Röntgengittern zur Erzeugung eines großen 
Sehfeldes [79]. 
Grundsätzlich können zwei Ansätze bei der Bildgebung unterschieden 
werden, die Weitfeld-Bildgebung und die scannende-Bildgebung. Bei der 
Weitfeld-Bildgebung muss das Bildfeld mindestens die gleiche Größe wie 
das Objekt haben. Bei der scannenden-Bildgebung [80] ist ein Sehfeld, das 
zumindest in einer Dimension der Objektgröße entspricht, zumeist ein 
Schlitz, ausreichend. Das Sehfeld wird relativ zum Objekt bewegt um dieses 
abzuscannen. Die Gittergröße für den scannenden Ansatz kann somit kleiner 
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sein. Dieser Vorteil wird jedoch durch eine längere Aufnahmezeit erkauft. 
Um beide Bildgebungsmethoden zu adressieren, wird das eindimensionale 
(1D) Kacheln [81], bei dem lediglich Gitterkacheln in eine Dimension 
aneinandergereiht werden, und das zweidimensionale (2D) Kacheln [23], 
[79], bei dem Gitterkacheln in beide Dimensionen aneinandergereiht 
werden, verfolgt. 
Bei beiden Techniken werden Gitterkacheln verwendet, bei denen es sich 
um mikrostrukturierte Bauteile handelt welche eine hohe Lagegenauigkeit 
erfordern um Bildartefakte zu vermeiden. Nach der Positionierung müssen 
die Gitterkacheln stabil an ihrer Position fixiert werden, wobei die Fixierung 
möglichst keinen Einfluss auf die Bildqualität nehmen sollte. In den 
folgenden Kapiteln werden sowohl die Genauigkeitsanforderungen an die 
Positionierung der Kacheln als auch die Möglichkeiten betrachtet, diese zu 
erreichen und zu fixieren. 
5.1 Notwendige Positioniergenauigkeit 
der Kacheln 
Um das Aufsummieren von Messfehlern zu vermeiden, muss beim Kacheln 
ein Referenzgitter definiert werden, zu welchem alle anderen Gitter 
positioniert werden. In Abbildung 5-2 ist zu sehen, wie die Gitter im 
dreidimensionalen Raum mit sechs Freiheitsgraden positioniert werden 
müssen. Die minimale Anforderung an die Positioniergenauigkeit ergibt sich 
durch Parameter wie die Strukturgröße, die Detektorpixelgröße, die Größe 
des Brennfleckes der Röntgenröhre, den Vergrößerungsfaktor und den 
akzeptablen Bildqualitätsverlust. Jeder Freiheitsgrad ist unterschiedlich 
kritisch weshalb die Positioniertoleranz separat betrachtet werden muss 
[77], [78], [81]. 
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Abbildung 5-2: Zwei Gitterkacheln im dreidimensionalen Raum mit sechs Freiheitsgraden 
eines jeden Gitters. Die kritischsten Größen für die Positionierung sind der 
Justierfehler um die optische Achse (z-Achse) βz und die Fugenbreite g [81]. 
Ein Justierfehler der Gitterkacheln entlang der optischen Achse (z-Achse) 
sowie die Rotation um die x- und y-Achse beeinflussen in erster Linie den 
Zwischengitterabstand. Die Toleranzen in dieser Dimension sind entspannt, 
weil die Intensitätsmaxima des Talbot-Teppichs durch die polychromierte 
Beleuchtung einer Röntgenröhre ausgeschmiert werden [82], [83]. Durch die 
Abstandsänderung ergibt sich lediglich eine leichte Abweichung in der 
projizierten Periode, was zum Auftreten von Moiré-Streifen auf dem 
Detektor führt. Ein signifikanter Einfluss auf die Bildqualität wird jedoch erst 
ab einer Abweichung im Bereich von einigen Millimetern erwartet [84]. 
Ein Justierfehler um die y-Achse führt aufgrund des hohen Aspektverhältnis-
ses zu Schattenartefakten [50], [85], wie bereits in Kapitel 1 betrachtet. Aus 
der Untersuchung geht hervor, dass ein signifikanter Einfluss auf die 
Sensitivität etwa ab einem Winkel von einem halben Aspektverhältnis zu 
erwarten ist. Dies bedeutet für Gitter mit einem Aspektverhältnis von 
AR=100/1 einen kritischen Winkel von 5 mrad (~0.3°). Da die Gitterlamellen 
senkrecht auf dem Gittersubstrat stehen, kann dieses als Basis für die 
Justierung genutzt werden. 
Um den Einfluss der übrigen Freiheitsgrade, wie die Rotation um die 
optische Achse (z-Rotation) oder die Fugengröße, abzuschätzen, müssen 
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aufwendigere Überlegungen angestellt werden, die im Folgenden 
beschrieben werden. 
5.1.1 Laterale Positionierung in x- und y-Richtung (Fugen) 
Tritt zwischen zwei Gitterkacheln eine Fuge auf, so kann die Röntgenstrah-
lung durch diese frei propagieren, ohne eine Modulation zu erfahren. Die 
Breite des Bereichs W auf dem Detektor, der von der Fuge zwischen zwei 
Gitterkacheln beeinflusst wird, ist abhängig von der Fugenbreite 𝑔 selbst, 
dem Vergrößerungsfaktor 𝑀 und der Quellfleckgröße 𝑠 der Röntgenquelle. 





Gegeben, wobei D der Abstand zwischen Quelle und Detektor ist und d der 
Abstand von Gitter zu Detektor. Es müssen drei Fälle unterschieden werden 
(Abbildung 5-3). 
Im ersten Fall (Abbildung 5-3a) ist der Quellfleck 𝑠 < 𝑔 ∗ 𝐷/𝑑, und die 
modulierten Bereiche der benachbarten Gitter überlappen nicht. Dies führt 
zu einem Totalausfall der Modulationsamplitude in der zentralen Region 𝑊0. 
Dennoch entsteht eine Region mit reduzierter Modulationsamplitude 𝑊 
und somit auch reduzierter Visibilität durch den Anteil der Strahlung, die 
unmoduliert durch die Fuge geht. 
Im zweiten Fall (Abbildung 5-3b) gilt 𝑠 > 𝑔 ∗ 𝐷/𝑑, der Quellfleck ist also so 
groß, dass sich die modulierten Bereiche der beiden benachbarten Gitter 
überlappen (Abbildung 5-3 (b)). Hierbei mischen sich die Bereiche der 
teilweise modulierten Intensität der Nachbargitter im zentralen Bereich 𝑊0. 
Für die beiden ersten Fälle kann die Breite der Region mit reduzierter 
Modulationsamplitude durch 
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𝑊 = 𝑀𝑔 + (𝑀 − 1)𝑠 (5-2) 
beschrieben werden. Die Breite der zentralen Region ohne bzw. mit 
undefinierter Modulationsamplitude kann durch  
𝑊0 = |𝑀𝑔 − (𝑀 − 1)𝑠| (5-3) 
beschrieben werden. 
Bei sehr großem Quellfleck, kurzem Quell- zu G0-Abstand und großem G0-
Aspektverhältnis 𝐴𝑅 kann es dazu kommen, dass der Divergenzwinkel der 






Theoretisch kann auch das G1 oder G2 den Divergenzwinkel begrenzen. 
Praktisch ist dies aber aufgrund des großen Quell- zu Gitterabstandes jedoch 
irrelevant. Da der Divergenzwinkel nur orthogonal zu den Gitterlamellen 
begrenzt wird, werden nur die Fugen entlang der Lamellenrichtung davon 
beeinflusst. Eine Anpassung der Gitter an den konischen Strahl, z. B. durch 
zylindrisches Biegen, wird in diesem Fall vorausgesetzt. Der resultierende 
Divergenzwinkel 𝜑𝑑𝑖𝑣  ergibt sich zu: 
𝜑𝑑𝑖𝑣 = 2 ∗ arctan (𝐴𝑅
−1) (5-5) 
Dadurch werden auch die Bereiche auf dem Detektor verkleinert, auf 
welche die Fuge einen Einfluss hat. Die Bereiche ergeben sich aus 
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und 




Bei allen Fällen bleibt selbst bei sehr kleinen Fugenbreiten bzw. der 
Fugenbreite 𝑔 = 0 immer der zentrale Bereich 𝑊0 mit undefinierter 
Modulationsamplitude übrig, wenn der Quellfleck eine große Ausdehnung 
hat. Um in diesem Bereich die Modulationsamplitude zu optimieren, 
müssten die Kachelnachbarn phasenrichtig positioniert werden. Bei einer 
Gitterperiode von 10 µm müsste die Positioniergenauigkeit im Bereich von 
wenigen hundert Nanometern liegen. Dies bedeutet jedoch einen sehr 
hohen Aufwand, weshalb zunächst versucht wird, den Bereich mit 
reduzierter Bildqualität auf ein Minimum, ideal auf deutlich weniger als eine 
Pixelbreite auf dem Detektor, zu beschränken. 
Die Darstellung der Modulationsamplitude ist vereinfacht, da der Quellfleck 
in der Realität keine scharfe Abgrenzung hat und auch die Abschattungsef-
fekte der Gitter, wie in den Experimenten in Kapitel 1 gezeigt, kontinuierlich 
zunehmen. In der Realität werden stetige Grenzen von 𝑊 und 𝑊0 erwartet. 
In allen drei Fällen muss berücksichtigt werden, dass die resultierende 
Modulationsamplitude über die Fläche des gesamten Pixels integriert wird. 
Daraus ergibt sich die Visibilität, die in dem Pixel gemessen werden kann. 
Fällt z. B. die Mitte der Fuge genau auf die Mitte eines Pixels und hat dieses 
Pixel genau die Breite 𝑊, dann führt die aufintegrierte Modulationsamplitu-
de zu einem gewissen Rest an Visibilität, es sei denn, die beiden 
benachbarten Gitter sind genau um eine halbe Periode gegeneinander 
phasenverschoben. 
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Abbildung 5-3: Ein Quellfleck mit der Ausdehnung s beleuchtet ein gekacheltes Gitter mit der 
Fugenbreite g. Ein qualitatives Profil der Bildqualität in Form der Modulati-
onsamplitude ist über den Detektor aufgetragen, wobei eine Region W und 
eine Zentral Region W0 mit reduzierter Bildqualität existieren. (a) Wenn die 
Quellfleckgröße kleiner ist als die projizierte Fugenbreite, wird die Modulati-
onsamplitude in der Region W0 gleich null. (b) Wenn die Quellfleckgröße  
größer ist als die projizierte Fugenbreite, dann ist die Modulationsamplitude 
in der Region W0 abhängig von der Phasendifferenz der beiden Gitter und 
damit undefiniert. (c) Falls die Divergenz orthogonal zur Lamellenrichtung 
durch das G0 begrenzt wird, hat dies Einfluss auf die Fugen parallel zu den  
Gitterlamellen [81]. 
Durch die Projektionsvergrößerung hat die Fugengröße einen umso 
größeren Einfluss, je näher das Gitter an der Quelle ist. Da die Größe von 
Quellgittern für die meisten Anwendungen keiner Flächenvergrößerung 
bedarf, ist dies besonders für Phasengitter kritisch. Hierbei haben vor allem 
die unterschiedlichen Geometrien von Interferometern einen Einfluss. Es 
kann zwischen drei Arten und den sich daraus ergebenden Vergrößerungs-
faktoren unterschieden werden: invers, symmetrisch und konventionell [86]. 
Im Falle einer symmetrischen Interferometer-Geometrie mit einer Quell-
größe von 1 mm führt auch eine Fugenbreite von 0 mm zu einem 1 mm 
5  Montage von Röntgengitterkacheln 
90 
breiten Bereich mit reduzierter Bildqualität, wenn nicht phasenrichtig 
gekachelt werden kann. Bei inversen Geometrien wird dieser Wert umso 
kritischer. Unter Berücksichtigung der Formel (5-2) ist in Abbildung 5-4 die 
Breite der Region 𝑊 für die verschiedenen Geometrien exemplarisch 
aufgetragen. 
 
Abbildung 5-4: Die Breite der Region 𝑊 mit reduzierter Modulationsamplitude über die 
Fugenbreite 𝑔 im Phasengitter für eine Quellfleckgröße von 1 mm und drei 
verschiedene Geometrien für Interferometer (invers, symmetrisch und  
konventionell) und typische Vergrößerungsfaktoren 𝑀 [81]. 
5.1.2 Rotatorische Positionierung 
Grundprinzip eines Talbot Interferometers ist es, dass ein Phasengitter (G1) 
eine periodische Phasenmodulation auf eine Wellenfront aufprägt, wodurch 
sich in einem fraktionellen Talbot-Abstand eine gitterförmige Intensitätsver-
teilung mit der projizierten Periode 𝑝𝑒
∗ ergibt. An dieser Position wird ein 
Analysatorgitter (G2) mit der Periode 𝑝2 eingesetzt. Für optimale Visibilität 
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und damit hohe Bildqualität ist es notwendig, dass die beiden Muster genau 
aufeinander passen, wie es in Abbildung 5-5a zu sehen ist. Wenn eines der 
beiden Gitter um die optische Achse rotiert wird, dann entsteht auf dem 








Für den Fall, dass der Abstand 𝑘 der Moiré-Streifen gleich der Pixelgröße 
(𝑘 = 𝑝𝑥) wird, fällt die Visibilität auf 0 %, da die Phasenverschiebungskurve 
nicht mehr aufgelöst werden kann. Im realistischen Fall mit 𝑝2 ≪ 𝑝𝑥 führt 
die Kleinwinkelapproximation zu 




Dieser Fall ist in Abbildung 5-5c dargestellt. Somit dominiert das Verhältnis 
der Gitterperiode des Analysatorgitters zur Pixelgröße des Detektors die 
Empfindlichkeit des Aufbaus auf Winkelfehler um die optische Achse. 
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Abbildung 5-5: Die Gitterstruktur eines Analysatorgitters (G2) mit einer Gitterperiode von 𝑝2 
ist mit einem Intensitätsmuster, das hinter dem Phasengitter (G1) entsteht, 
überlagert. Das aufsummierte Intensitätsmuster wird vom Detektor mit der 
Pixelgröße 𝑝𝑥 detektiert. Abhängig vom Winkelfehler 𝛽𝑧 um die optische  
Achse zwischen G1 und G2 entsteht ein Moiré-Muster. Die Frequenz der 
Moiré-Streifen erhöht sich mit steigendem Winkelfehler. Die Bildqualität wird 
auf 0 % reduziert, wenn die Periode der Moiré-Streifen die Pixelgröße erreicht 
[81]. 
Um den Einfluss von Winkelfehlern um die optische Achse im Bereich von 
𝛽𝑧(0 %) → 𝛽𝑧(100 %) (Abbildung 5-5 b) zu analysieren, müssen 
aufwendige Überlegungen getroffen werden, weshalb eine Simulation 
durchgeführt wurde. Für die Simulation wurde die Intensitätsverteilung 𝐼𝑧 
eines Talbot-Teppichs nach einem G1 mit einem perfekten G2 mit totaler 
Absorption an den Stegen und totaler Transmission in den Zwischenräumen 
überlagert, wie es in Abbildung 5-6 dargestellt ist. Die Gitterperioden 
werden so gewählt, dass das projizierte Intensitätsprofil des Talbot-Teppichs 
𝑝𝑒
∗ zur Periode des Analysatorgitters 𝑝2 (𝑝𝑒
∗ = 𝑝2) passt. 
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Abbildung 5-6: Ein Talbot-Lau Interferometer, bestehend aus einem Quellfleck mit der Größe 
𝑠 und einer gaußförmigen Intensitätsverteilung, wird durch ein Quellgitter 
(G0) mit der Periode 𝑝0 in eine Anzahl kleiner gaußförmiger Quellen  
aufgeteilt. In einem Abstand 𝐿 zum G0 ist ein Phasengitter (G1) mit der Perio-
de 𝑝1 aufgestellt, das in einem fraktionellen Talbot-Abstand 𝑑 ein Intensitäts-
muster mit der Periode 𝑝𝑒
∗ erzeugt. Im selben Abstand wie das Intensitätspro-
fil ist das Analysatorgitter (G2) positioniert, dessen Periode 𝑝2 zu der 
projizierten Periode 𝑝𝑒
∗ passt. Die resultierende Intensität nach dem G2 kann 
durch den Detektor analysiert werden [81]. 
Das Intensitätsmuster an der Position des G2, das durch eine polychromati-
sche Punktlichtquelle erzeugt wird, kann durch eine sinusförmige Funktion 
beschrieben werden [87] 
𝐼𝑧




wobei 𝐼0 die maximale Intensität darstellt und 𝑥 die laterale Koordinate 
orthogonal zur Lamellenrichtung sowie y die laterale Koordinate entlang der 
Lamellenrichtung. Das Intensitätsmuster 𝐼𝑧
𝑒𝑥𝑡(𝑥, 𝑦) an der Position des G2 
erzeugt durch eine ausgedehnte Quelle, kann durch die Faltung des 
Intensitätsmusters einer Punktquelle 𝐼𝑧
𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡(𝑥, 𝑦) mit dem projizierten 
Quellfleckprofil 𝑔∗(𝑥, 𝑦) erzeugt werden [87]. 
𝐼𝑧
𝑒𝑥𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑧
𝑃𝑢𝑛𝑘𝑡(𝑥, 𝑦) ⊗ 𝑔∗(𝑥, 𝑦) (5-11) 
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Das Profil eines ausgedehnten Quellflecks kann durch eine zweidimensiona-

















Die projizierte Standardabweichung 𝜎𝑥
∗ und 𝜎𝑦









berechnet. In der Realität existieren jedoch keine Punktlichtquellen sondern 
die Ausdehnung der Quellflecke von Röntgenröhren für die medizinische 
Bildgebung liegt üblicherweise im Bereich von mehreren hundert 
Mikrometern. Damit es trotz ausgedehntem, räumlich inkohärenten 
Quellfleck zur Entstehung eines periodischen Intensitätsmusters am G2 
kommt, wird ein Quellgitter eingesetzt, das den großen Quellfleck in viele 
kleinere aufteilt [19], [34]. Dieses Gitter kann auch als Reihe von 
Schlitzaperturen gesehen werden, wobei jeder Schlitz eine virtuelle Quelle 
mit der Größe 𝑠′ darstellt. Die Gitterperiode des Quellgitters muss in diesem 
Falls so gewählt werden, dass sich die erzeugten Intensitätsmuster der 
einzelnen virtuellen Quellen inkohärent in der Analysatorebene (Position 









 . (5-14) 
Dadurch verschiebt sich das Intensitätsmuster am G2 um genau eine 
Periode 𝑝𝑒
∗. Zusätzlich muss eine ausreichende räumliche Kohärenz gegeben 
sein. Die eigentliche räumliche Kohärenz 𝜉𝑐  ist definiert als [88] 





  , (5-15) 
mit der Wellenlänge 𝜆, der virtuellen Quellfleckgröße 𝑠′, und dem 
Quellabstand 𝐿. Grundvoraussetzung für die Entstehung eines Talbot-
Teppichs ist es, dass eine ausreichende räumliche Kohärenz an der Position 
des Phasengitters gegeben ist. Dies ist der Fall, wenn  
𝜉𝑐 = 𝑛𝑝𝑒
∗ (5-16) 
erfüllt ist, wobei 𝑛 den fraktionellen Talbot-Abstand (𝑛 = 1,3,5, …) angibt, in 
welchem das Analysatorgitter positioniert wird. Setzt man Formel (5-15) und 




 . (5-17) 
Eine ausreichende räumliche Kohärenz durch die Verwendung eines 




 . (5-18) 
Das Tastverhältnis T ist dabei definiert als Verhältnis zwischen Absorber-
breite und Periode, was einen Bereich von 0 bis 1 ergibt. Die Wellenlänge 
bewegt sich bei Röntgenlicht in der Größenordnung von Ångström, und n ist 
der fraktionelle Talbot-Abstand. Weiterhin können 𝑑 und 𝐿 im Bereich von 
Metern angenommen werden, und 𝑝0 und 𝑝2 müssen im Mikrometerbe-
reich sein. Damit ist für alle realistischen Interferometer die Kohärenzbedin-
gung bereits durch Gleichung (5-14) erfüllt. Die Forderung aus Gleichung 
(5-18) muss somit nicht gesondert in der Simulation berücksichtigt werden. 
Für die Quellfleckgröße bzw. die Öffnung des G0 kann die Halbwertsbreite 
(𝐹𝑊𝐻𝑀) des Gaußprofils (𝐹𝑊𝐻𝑀 = 𝑝0(1 − 𝑇0)) definiert werden. Die 
Halbwertsbreite und Standardabweichung stehen im Bezug nach 








 . (5-19) 
Kombiniert man die Formeln (5-13), (5-14) und (5-19), dann erhält man für 





 . (5-20) 
Diese hängt nicht von den Gitterabständen ab, sondern ist aufgrund der 
Geometriebedingungen durch die Periode 𝑝2 und das Tastverhältnis der 
Gitter gegeben. Die Simulation ist damit für alle Geometrien (symmetrisch, 
invers und konventionell) gültig. Die Standardabweichung entlang der 
Lamellen in y-Richtung kann als sehr groß betrachtet werden, da die Gitter 
lediglich orthogonal zur Lamellenrichtung modulieren. Setzt man Formel 
























Um eine gewisse Allgemeingültigkeit der Simulation zu schaffen, sind die 
getroffenen Annahmen noch einmal zusammengefasst: 
 Das G2-Gitter besteht aus einer idealen Rechteckfunktion mit ideal 
abschattenden und ideal durchlässigen Bereichen. 
 Das Intensitätsmuster 𝐼𝑧
𝑒𝑥𝑡(𝑥, 𝑦) hat die gleiche 
Periode wie das G2 (𝑝𝑒
∗ = 𝑝2). 
 Die Halbwertsbreite des Quellflecks s ist durch die 
Schlitzbreite im G0 definiert. 
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Als objektives Kriterium für die Bildqualität kann der minimal auflösbare 
Ablenkwinkel der Röntgenstrahlung beim Durchgang durch die Probe 𝑎𝑚𝑖𝑛 








Mit der Visibilität V und der Anzahl der Photonen 𝑁. Für eine qualitative 
Aussage zur Bildqualität können die konstanten Faktoren 𝑝2 , 𝜋, 𝑑 ignoriert 
werden, und somit ergibt sich die relative Sensitivität zu 
𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝑉√𝑁 , (5-22) 
wobei die Visibilität bei der Simulation aus einer Phasenverschiebungskurve 
durch die Verschiebung des G2 erzeugt wird. Die Berechnung der Visibilität 




 . (5-23) 
Dabei geben 𝐼𝑚𝑎𝑥  und 𝐼𝑚𝑖𝑛 das jeweilige Maximum und Minimum der 
gemessenen Intensität an. Um die Pixelintensität zu berechnen, wurde 
zunächst das G1-Intensitätsmuster an der G2-Position berechnet, das die 
Fläche von einem Detektorpixel abdeckt. Das G2-Gitter wurde schrittweise 
um die optische Achse rotiert und mit dem G1-Intensitätsmuster überlagert. 
Für jeden Rotationsschritt wurde eine Phasenverschiebungskurve errechnet. 
Dafür wurde das Intensitätsmuster des G1 lateral um π verschoben. Durch 
die Multiplikation beider Muster und die Integration der Intensität über die 
komplette Pixelfläche können jeweils 𝐼𝑚𝑎𝑥  und 𝐼𝑚𝑖𝑛  errechnet werden. Für 
die Simulation wurde die Photonenzählrate durch die durchschnittliche 
Intensität  
 Die Gitter G0, G1 und G2 haben das gleiche Tastverhältnis. 
 Die Gitter G0 und G1 werden als perfekt zueinander 
justiert angesehen. 
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Repräsentiert, um den Einfluss des Tastverhältnisses von G0 und G2 zu 
berücksichtigen. Die Resultate der Simulation für die Visibilität und die 
Sensitivität sind in Abbildung 5-7 in Abhängigkeit von den Parametern: 
Tastverhältnis und Rotation um die optische Achse dargestellt. Die Visibilität 
hat ihr Optimum bei einem Tastverhältnis von 𝑇 = 0,73. Dies bestätigt die 
Beschreibung durch Modregger et al. 2011 [55]. Dadurch, dass die relative 
Sensitivität die Photonzählrate, die mit erhöhtem Tastverhältnis abnimmt, 
berücksichtigt, ergibt sich hier ein Optimum bei 𝑇 = 0,64. Sowohl die 
Visibilität als auch die Sensitivität sinken mit Vergrößerung des 
Rotationswinkels um die optische Achse. 
Werden die Visibilität und die Sensitivität für alle Tastverhältnisse normiert, 
so zeigt sich, dass das Tastverhältnis keinen signifikanten Einfluss auf die 
Empfindlichkeit gegenüber einer Rotation um die optische Achse hat. In 
Abbildung 5-8 ist die normierte Sensitivität für exemplarische Tastverhält-
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Abbildung 5-7: Simulationsergebnisse für die absolute Visibilität und die absolute Sensitivität 
sowie deren Normierung für das Tastverhältnis in Abhängigkeit von der  
Rotation von G1 zu G2 um die optische Achse. 
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Abbildung 5-8: Trend der normierten relativen Sensitivität als Funktion des Rotationsfehlers 
zwischen G1 und G2 um die optische Achse (z-Achse) bei zwei exemplarischen 
Tastverhältnissen. Die Unterschiede zwischen den Tastverhältnissen können 
vernachlässigt werden. 
Ziel ist es, beim Kacheln mindestens 90 % der Bildqualität und damit der 
relativen Sensitivität zu erhalten. Dabei ergibt sich für alle Tastverhältnisse 
bei 𝛽𝑧(𝐴 = 90 %) = 0.22 ∗
𝑝2
𝑝𝑥
. In Tabelle 5-1 sind die akzeptablen Winkel 
für verschiedene Perioden und Detektorpixelgrößen dargestellt. Bei der 
aktuell kleinsten Periode von 2,4 µm und einer Detektorpixelgröße von 
500 µm liegt die maximale akzeptable z-Rotation bei 1 mrad. Bei vielen 
Anwendungen mit großem Sehfeld werden aktuell zwei oder mehr 
Detektorpixel zu einem Pixel zusammengefasst (binning), um Rechenzeit bei 
der Bildverarbeitung zu sparen. In diesem Fall erhöht sich die Anforderung 
an die Justiergenauigkeit entsprechend. 
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Tabelle 5-1: Maximaler akzeptabler Rotationsfehler [mrad] zwischen G1 und G2 um die z-
Achse, um 90 % der Bildqualität zu erhalten in Abhängigkeit von Pixelgröße und 
Gitterperiode. Die Farbkodierung gibt qualitativ die Größe der akzeptablen Winkel 
an, wobei kleine Winkel (rot) aufwendiger herzustellen sind. 
Periode Pixelgröße [µm] 
 [µm] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 














] 2,4 10,5 5,2 3,5 2,6 2,1 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 
3 13,2 6,6 4,4 3,3 2,6 2,2 1,8 1,6 1,4 1,3 
4 17,6 8,8 5,8 4,4 3,5 2,9 2,5 2,2 1,9 1,7 
5 22,0 11,0 7,3 5,5 4,4 3,6 3,1 2,7 2,4 2,2 
7 30,7 15,4 10,2 7,7 6,1 5,1 4,4 3,8 3,4 3,0 
10 43,9 22,0 14,6 11,0 8,8 7,3 6,2 5,5 4,8 4,4 
15 65,9 32,9 22,0 16,5 13,2 11,0 9,4 8,2 7,3 6,6 
20 87,7 43,9 29,3 22,0 17,6 14,6 12,5 11,0 9,7 8,8 
            
5.2 Fügen von Gitterkacheln 
Nachdem die Gitterkacheln in die gewünschte Lage gebracht wurden, muss 
ihre Position untereinander fixiert werden. Wichtig ist, dass die Verbindung 
möglichst keinen Einfluss auf die Bildqualität hat, also wenig absorbiert, und 
die Röntgenstrahlung nicht streut. Besonders der Eintrag von Kleinwinkel-
streuung in der Nähe des Phasengitters, wie sie durch z. B. poröse 
Materialien erzeugt wird, würde sich negativ auf die Bildqualität auswirken, 
da die Amplitude der Phasenverschiebungskurve gedämpft würde, wodurch 
die Visibilität reduziert wird [90]. Eine ungleichmäßige Phasenverschiebung 
kann hingegen durch eine Kalibrierung bis zu einem gewissen Maß 
kompensiert werden und ist daher irrelevant. Eine ungleichmäßig starke 
Absorption würde sich lediglich im vernachlässigbaren Maße auf die 
Rauschstatistik auswirken. 
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Theoretisch kommen zwei Arten der Verbindung infrage, die unmittelbare 
und die mittelbare Verbindung. Bei der unmittelbaren Verbindung werden 
die Gitterkacheln direkt miteinander verbunden, ohne dass ein weiteres 
Bauteil die Verbindung herstellt. Für die mittelbare Verbindung wird eine Art 
Trägersubstrat benötigt, auf dem alle Kacheln fixiert werden. Aufgrund der 
Kachelgeometrie sowie der Forderung nach einer relativ homogenen 
Abschwächung bietet der Einsatz einer mittelbaren Verbindung mittels 
Trägersubstrat große Vorteile. 
Um die Kacheln mit dem Trägersubstrat zu verbinden, bietet die 
Fertigungstechnik wiederum drei grundsätzliche Varianten: formschlüssige, 
kraftschlüssige und stoffschlüssige Verbindungen. Da die Geometrie der 
Kacheln feststeht, können Elemente zur Form- und Kraftschlüssigen 
Verbindung nur bedingt hinzugefügt werden. Aus diesem Grund wird sich im 
Rahmen dieser Arbeit auf die mittelbare, stoffschlüssige Verbindung mittels 
Kleben auf ein Trägersubstrat konzentriert. Sowohl das ausgewählte 
Trägersubstrat als auch der Klebstoff müssen diese Anforderungen erfüllen. 
Zusätzlich müssen alle Materialien eine ausreichende Röntgenstabilität 
aufweisen. 
Für die Klebstoffapplizierung stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. 
Der Klebstoff kann bereits auf dem Trägersubstrat, oder der Gitterkachel 
appliziert sein, bevor die Gitterkachel positioniert wird. Dabei bieten sich 
z. B. der Siebdruck, das Aufstempeln oder das Rakeln an. Um den Klebstoff 
nach der tatsächlichen Kachelpositionierung zu applizieren, kann der 
Klebstoff mithilfe Kapillarwirkung entweder in Klebetaschen in Form von 
Kavitäten im Trägersubstrat oder direkt in einen definierten Spalt zwischen 
dem Trägersubstrat und der Kachel appliziert werden. 
5.2.1 Niedrig absorbierende Materialien als Trägersubstrat 
Für das mittelbare Kleben ist ein Trägersubstrat notwendig, das zum einen 
die notwendige Steifigkeit mitbringt und zum anderen möglichst wenig 
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Einfluss auf die Bildgebung nimmt, also wenig absorbiert und nicht streut. 
Aus Kapitel 3.2.4 geht hervor, dass es aus mechanischen Gründen des 
Biegens sinnvoll wäre, für die Gitterkacheln und das Gittersubstrat das 
gleiche Material zu wählen. Da bereits neben Silizium niedrig absorbierende 
Materialien wie Graphit, oder Polymere mittels LIGA mikrostrukturiert 
wurden [49], bietet es sich an, auch deren Verwendung als Trägersubstrat in 
Betracht zu ziehen, denn neben den Gittersubstraten selbst muss auch der 
Kachelträger aus einem geeigneten Material bestehen. Im Gegensatz zu den 
Gittersubstraten werden hier jedoch leicht andere Ansprüche gestellt, die 
wie folgt zusammengefasst werden können: 
 Geringe Absorption im Röntgenspektrum 
 Hohe Röntgenstabilität 
 Homogen  keine Streuung von Röntgenstrahlung 
 Geeignet zum Fügen mittels Klebstoffen 
Der Massenabsorptionskoeffizient eines Elementes im Röntgenspektrum 
unter 30 keV ist proportional zu der dritten Potenz der Ordnungszahl. Ziel 
soll es also sein, möglichst leichte Elemente als Trägersubstrat zu 
verwenden. Deshalb ist jedes Material mit einer kleineren Ordnungszahl als 
Silizium (Z=14) ein potenziell besseres Substrat. Das Material mit der 
niedrigsten Ordnungszahl, das die Rahmenbedingungen für die LIGA-
Prozessierung erfüllt, ist Beryllium (Z=4) gefolgt von Bohr (Z=5). Jedoch 
kommen diese Materialien aufgrund ihrer Toxizität bzw. aufgrund ihrer 
Verfügbarkeit nicht infrage. Das erste passende Element ist Kohlenstoff 
(Z=6) in seiner reinen Form als Graphit oder als Polymer in Form von 
Kunststoffen. Bei medizinischen Anwendungen, bei denen die Photonen-
energien > 20 keV sind, ist es das Ziel, die Absorption pro Gitter auf 10 % zu 
begrenzen. Aus dieser Zielstellung ergeben sich zulässige Substrat-dicken in 
Abhängigkeit vom eingesetzten Substratmaterial, wie sie in Abbildung 5-9 
dargestellt sind. 
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Abbildung 5-9: Tolerierbare Materialstärke verschiedener Materialien in Abhängigkeit der 
Photonenenergie unter Berücksichtigung von maximal 10 % Absorption. Nach 
Daten von [29]. 
Besonders kritisch sind die Materialdicken bei niedrigen Photonenenergien 
unter 30 keV, wie sie beispielsweise in der Mammographie verwendet 
werden [91]. Deutlich zu sehen ist, dass Silizium von den dargestellten 
Materialien die höchste Absorption pro Dicke erreicht. Bei 25 keV ist 
lediglich eine Dicke des Trägersubstrates von 200 µm erlaubt um nicht mehr 
als 10 % Absorption zu erreichen. Diese Materialdicke ist für den Einsatz in 
großflächigen Gittern aufgrund der Sprödheit schwierig. Alle anderen 
dargestellten Substrate erreichen höhere zulässige Dicken. Vor allem Peek 
und Polyimid stellen aufgrund ihrer bekannten Röntgenstabilität und der 
geringen Absorption eine gute Basis für niedrig absorbierende Substrate dar. 
Bei einer Photonenenergie von 25 keV ist bei Polyimid immer noch eine 
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Dicke von 2,4 mm zulässig, bei der lediglich 10 % der Strahlung absorbiert 
werden. Aufgrund seiner guten mechanischen Eigenschaften und hervor-
ragenden Transmission wäre Beryllium auch ein idealer Werkstoff. Graphit 
hingegen streut aufgrund seiner Porosität die Röntgenstrahlung und führt 
damit zu einer Reduktion der Bildqualität, wenn es an der Position des G1 
eingesetzt wird [49]. Des Weiteren sind auch beim Verkleben einige 
Restriktionen gesetzt. 
Peek und Polyimid sind hinsichtlich der Transmission die am besten 
geeigneten Materialien für das Trägersubstrat. Eine ausreichende Steifigkeit 
ist ab einer Dicke von ca. 1 mm gegeben. Peek ist zwar in dieser Form 
kommerziell erhältlich, jedoch ist die Ebenheit der Platten nicht ausreichend 
für die Prozessierung. Polyimid ist in Plattenform kommerziell als Vespel 
SEK-3000 der Firma DuPont erhältlich und besitzt eine hohe Formstabilität 
und Ebenheit. Aus diesem Grund wurde sich im Weiteren nur auf Polyimid 
als Trägermaterial beschränkt. 
5.2.2 Röntgenstabilität von Klebstoffen 
Materialien, die ionisierender Strahlung ausgesetzt werden, können ihre 
mechanischen Eigenschaften verändern [92]. Deshalb muss sichergestellt 
werden, dass alle im Strahlengang befindlichen Materialien die Lebensdauer 
der Bauteile überstehen und deren Funktion erhalten bleibt. Da für die 
Klebstoffe keine Daten zur Röntgenstabilität verfügbar sind, mussten Tests 
durchgeführt werden. Abhängig von der genutzten Klebetechnik (Kapitel 
5.2.2), müssen Klebstoffe ausgewählt werden, welche die nötigen 
Eigenschaften erfüllen. Während für das Aufstempeln und Rakeln eher 
hochviskose Klebstoffe infrage kommen, werden für die Applikation mittels 
Kapillarkleben eher niedrig viskose Klebstoffe benötigt. Die für die Tests 
ausgewählten Klebstoffe sind in Tabelle 5-2 aufgelistet. 
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Tabelle 5-2: Ausgewählte Klebstoffe nach ihrer Einsetzbarkeit 
Klebstoff applizieren vor 
Positionierung 




EPO-TEK 301, Epoxy Technology 
(zwei Komponenten) 
DELOMONOPOX LT204, DELO 
(zwei Komponenten) 
EP 601, Polytec PT (zwei 
Komponenten) 
467MP, 3M (Transferfolie)  
 
Um das Dosisäquivalent einer zehnjährigen Nutzung der Gitter im klinischen 
Alltag abzuschätzen, wird die Dosisablagerung während einer Mammogra-
phie in dem Brustgewebe mit 1 mSv [40] (Aufnahme Thorax, Lunge 0,3 mSv) 
als Basis genommen. Mithilfe des Strahlungswichtungsfaktors von Röntgen-
strahlung ergibt sich eine Dosis von 1 mGy. Für eine konservative 
Abschätzung wird davon ausgegangen, dass die gleiche Dosis auch in der 
Klebeverbindung der Gitter abgelagert wird. Unter der Annahme von 
100 Aufnahmen/Tag und 200 Betriebstagen/Jahr ergibt sich eine Dosis-
ablagerung von 20 Gy/Jahr. Bei zehnjähriger Betriebsdauer ergibt sich somit 
eine Dosisablagerung von 200 Gy. Dies entspricht 200 J/kg bei einer 
Materialdichte von ca. 1 g/cm³. Damit ergibt sich eine Dosisablagerung von 
0,2 J/cm³ in der Klebeverbindung. 
Für einen Alterungsversuch wird angenommen, dass der Klebstoff ähnliche 
Absorptionseigenschaften wie der Fotolack SU-8 hat. Für die Bestrahlung 
wurde das Strahlrohr von LIGA 2 verwendet. Dies hat mit 2,5 keV bis 
12,4 keV ein Spektrum mit deutlich niedrigeren Energien als in der 
medizinischen Bildgebung weshalb bei dem Versuch eher mehr Dosis 
abgelagert wird als in der Realität erwartet wird. Um thermische Effekte 
durch Erwärmung des Substrates gering zu halten, wurden Filter genutzt, die 
den Fluss reduzieren. Der genaue Belichtungsaufwand wurde mithilfe von 
DoseSim [75] errechnet. 
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Die Klebstoffe wurden nach Datenblatt verarbeitet und auf die Rückseite 
von 525 µm dicken 4“ Siliziumwafern gerakelt. Dabei wurde eine 
Klebstoffschicht von ca. 100 µm Dicke eingestellt. Nach Aushärtung wurden 
die Proben mit dem Dosisäquivalent bestrahlt. Dabei wurden alle Klebstoffe 
außer der Transferfolie getestet, da diese lediglich für Testzwecke während 
der Prozessentwicklung zum Einsatz kommen soll. 
Durch visuelle Begutachtung konnte nach der Bestrahlung bei keinem der 
Klebstoffe ein Effekt festgestellt werden. Zusätzlich wurde nach der 
Bestrahlung der sogenannte „Scotch Tape Test“ durchgeführt. Hierbei 
werden die Proben karoförmig mit einem spitzen Gegenstand angeritzt. 
Anschließend wird ein Streifen Klebeband aufgeklebt und gleich wieder 
abgezogen. Dabei wird geprüft, ob die Haftung des Klebstoffes nachgelassen 
hat. Im Test versagten die Klebstoffe EP 21LV (Masterbond) und EP 601 
(Polytec PT). Die Klebstoffe EPO-TEK 301 (Epoxy Technology) und 
DELOMONOPOX LT204 (DELO) bestanden den Test. Aus diesem Grund 
wurden die weiteren Versuche nur noch mit diesen Klebstoffen 
durchgeführt. 
5.2.3 Klebstoff applizieren vor dem Positionieren der Gitter 
Für die Klebstoffapplizierung vor dem Positionieren der Gitterkachel wurde 
das Aufstempeln mittels Silikontampon getestet. Dafür wurde zunächst eine 
dünne Klebstoffschicht (ca. 100 µm) auf eine Platte aufgerakelt. 
Anschließend wurde ein Silikontampon auf diese Platte gedrückt und somit 
mit dem Klebstoff benetzt. Danach wurde der mit Klebstoff benetzte 
Tampon auf eine Testkachel aus Silizium gestempelt, bevor diese auf einem 
Testkachelträger aus Glas abgesetzt wurde. 
Hierbei zeigte sich eine starke Neigung zum Einschluss von Luftblasen bei 
dem Fügen auf bereits vorapplizierten Klebstoff. Zudem besteht bei dieser 
Methode der Nachteil, dass der Klebstoff bereits vor der Positionierung der 
Gitterkachel aufgetragen sein muss. Dies setzt voraus, dass die 
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Positionierung innerhalb der Topfzeit stattfindet, was zu einer zeitlichen 
Begrenzung des Prozesses führt und gerade im Versuchsstadium eher 
hinderlich ist. Aus diesem Grund wurde sich bei der Verwendung von 
vorappliziertem Klebstoff auf die Verwendung einer Transferfolie 
beschränkt, da der Klebstoff hierbei nie vollständig aushärtet, solange die 
Bauteile miteinander verbunden werden. Somit besteht kein Zeitdruck bei 
der Verklebung. 
5.2.4 Klebstoff applizieren nach dem 
Positionieren der Gitter 
Insbesondere bei dem Verkleben vom Phasengitter ist es wichtig, dass es zu 
keiner Streuung der Röntgenstrahlung durch Inhomogenität im Substrat 
oder im Klebstoff kommt. Besonders wichtig ist es somit, Lufteinschlüsse zu 
vermeiden. 
Das Kapillarkleben bietet die Möglichkeit, den Klebstoff nach der 
Positionierung der Gitterkachel blasenfrei zu applizieren. Dabei wird eine 
Kapillare zwischen Gitterkachel und Trägersubstrat erzeugt, in die ein 
niederviskoser Klebstoff kriechen kann. Wichtig ist, dass die Oberfläche der 
Kapillare gut durch den Klebstoff benetzt werden kann, also einen 
Kontaktwinkel << 90° hat [93]. Der Klebstoff versucht in diesem Fall, den 
energieärmsten Zustand einzunehmen, indem er die komplette Oberfläche 
der Kapillare benetzt, wobei er in diese kriecht. Als Kapillare kann beim 
Kapillarkleben entweder eine spezielle Klebetasche erzeugt oder ein 
paralleler Spalt zwischen dem Trägersubstrat und der Gitterkachel 
eingestellt werden. 
Als geeigneter Klebstoff mit besonders niedriger Viskosität konnte EPO-
TEK 301 (Epoxy Technology) ermittelt werden. Hierbei handelt es sich um 
einen Optikkitt, welcher auch zum Verkleben von optischen Elementen im 
sichtbaren Wellenlängenbereich genutzt wird. Im Folgenden werden die 
beiden Ansätze die auf dem Kapillarkleben basieren, näher beschrieben. 
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5.2.4.1 Kapillarkleben im Spalt zwischen Trägersubstrat 
und Gitterkachel 
Für den ersten Prinzipversuch wurde ein paralleler Spalt zwischen einem 
Glaswafer und einem Siliziumware erzeugt. Die beiden Substrate wurden 
mithilfe von zwei Präzisionslehrbändern auf Abstand gehalten, wodurch der 
Luftspalt und damit die spätere Kleberschichtdicke eingestellt werden. Der 
Klebstoff wurde direkt nach dem Anrühren am Rand des Klebespalts 
appliziert und immer wieder zugegeben, sobald ein Teil des Klebers in den 
Luftspalt gekrochen war. Somit wurde ein unendlich großes Kleberreservoir 
simuliert. Durch das Glassubstrat konnte beobachtet werden, welche 
Distanz der Klebstoff bereits zurückgelegt hat. Mithilfe einer Kamera wurde 
der Fortschritt dokumentiert und anschießend vermessen und über die 
verstrichene Zeit aufgetragen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5-10 
dokumentiert. Zur Vergleichbarkeit wurde der Versuch auch mit einem 
höherviskosen Klebstoff EP 601 durchgeführt. 
 
Abbildung 5-10: Weg des gekrochenen Klebstoffes über die Zeit für verschiedene Luftspalt-
dicken bei einer Materialkombination von Silizium und Glas. 
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Die zu kriechende Wegstrecke wurde durch die Größe der verwendeten 
Substrate auf 90 mm begrenzt. Abhängig von Klebstofftyp und Luft-
spaltdicke, wurde die gesamte Messstrecke innerhalb von min. 444 s 
benetzt. Bei 300 µm Spaltdicke konnte die komplette Messstrecke blasenfrei 
benetzt werden. Bei der Verwendung von 100 µm Spalthöhe kam es 
teilweise zum Einschluss von Blasen aufgrund von inhomogenem Kriechen 
des Klebers. Dies ist vermutlich auf Schwankungen in der Spalthöhe 
zurückzuführen, die sich besonders stark bei dünnen Spalten auswirken. Um 
einen möglichst dünnen Klebespalt herzustellen, kann der Kleber zunächst 
mittels eines größeren Spalts positioniert werden. Anschließend kann der 
Klebespalt durch Zusammenführen der Substrate reduziert werden, wobei 
der überschüssige Klebstoff abgesaugt werden muss. Der Klebstoff EP 601 
zeigt im Vergleich zum EPO-TEK 301 aufgrund seiner höheren Viskosität 
wesentlich schlechtere Kriecheigenschaften, weshalb er sich für diese Art 
von Klebung nicht eignet. 
In dem Buch „Theoretical Microfluidics“ [93] ist die Theorie des 
Kriechverhaltens einer Flüssigkeit im Spalt zwischen zwei horizontalen, 






berechnet werden, wobei ℎ der Spalthöhe und 𝑡 der verstrichenen Zeit 





Gegeben, wobei ɳ die dynamische Viskosität ist, ɣ die Oberflächenspannung 
und 𝜃 der Kontaktwinkel. 
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Basierend auf den Messergebnissen konnte die charakteristische Zeit für die 
beiden Klebstoffe ermittelt werden. Nach Formel (5-25) kann damit das 
Kriechverhalten extrapoliert werden. Der Klebstoff EPO-TEK 301  kann somit 
in einer Stunde in einem 0,3 mm hohen Spalt einen Weg von ca. 230 mm 
benetzen. Bei einem 0,1 mm hohen Spalt ergeben sich immer noch ca. 
130 mm benetzbare Länge. 
Tabelle 5-3: Die charakteristische Zeit für das Kapillarkleben basierend auf den Messergeb-
nissen mit einer Materialkombination von Silizium und Glas. 
Klebstoff charakteristische Zeit 









Entscheidender Parameter für die Durchführbarkeit von Kapillarklebungen 
auf verschiedenen Materialien ist somit die Benetzbarkeit der Oberfläche 
mit dem Klebstoff, die durch den Kontaktwinkel beschrieben wird. Um zu 
bestätigen, dass die Versuche des Kapillarklebens von der Materialkombina-
tion Glas-Silizium auch auf andere Materialien wie Polyimid (SEK-3000, 
DuPont), PEEK oder Graphit übertragbar sind, wurden Messungen des 
Kontaktwinkels durchgeführt. Hierbei betrug der Kontaktwinkel, unabhängig 
von dem getesteten Material, zwischen 30° und 40°. Innerhalb der ersten 
60 min. nach dem Anrühren des Klebstoffes konnte keine signifikante 
Erhöhung des Kontaktwinkels gemessen werden. Als Topfzeit des Herstellers 
sind 2h angegeben. Diese sollte jedoch nach Möglichkeit nicht ausgereizt 
werden, da die Viskosität bereits vor Ende der Topfzeit zunimmt. Damit lässt 
sich darauf schließen, dass das Kapillarkleben mit dem Klebstoff EPO-
TEK 301 für alle getesteten Materialien und deren Kombinationen (Silizium, 
PEEK, Polyimid, Graphit) übertragbar ist. Um diese Ergebnisse zu bestätigen, 
wurden anschließend Testklebungen mit allen Materialkombinationen 
erfolgreich durchgeführt. 
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5.2.4.2 Kapillarkleben mittels Klebetaschen im Trägersubstrat 
Bei der Methode des Kapillarklebens mittels Klebetaschen werden 
Klebetaschen in das Trägersubstrat eingearbeitet, die nach dem Positi-
onieren der Gitterkacheln auf dem Trägersubstrat mit Klebstoff gefüllt 
werden können. Hierbei bietet es sich an, den Klebstoff von der Rückseite 
des Trägersubstrates durch die Klebetaschen zu applizieren. Dabei sind 
verschiedene Formen von Klebetaschen denkbar. Ziel ist es, die Klebe-
taschen anschließend vollständig und blasenfrei mit Klebstoff zu füllen um 
die Streuung so gering wie möglich zu halten. 
Zu Testzwecken wurde ein Trägersubstrat aus 1 mm starkem Polyimid 
(Vespel SEK-3000) mit zwei verschiedenen Formen von Klebetaschen 
hergestellt. Die beiden Formen sind in Abbildung 5-11 schematisch 
dargestellt. Auf das Trägersubstrat wurde anschließend ein Glaswafer 
gelegt, und die Klebetaschen wurden mit dem Klebstoff EPO-TEK 301 
aufgefüllt. 
 
Abbildung 5-11: Schematische Darstellung der zwei zu Testzwecken hergestellten Klebe-
taschenformen: (a) ein Kanal mit zwei Öffnungen; (b) ein Reservoir mit einer 
Öffnung. 
Zur Untersuchung der Auswirkungen der Klebungen oder auch Fehlstellen in 
den Klebungen auf die Bildgebung wurden Testklebungen hergestellt und 
direkt an die Position der Gitter G1 und G2 in einem Talbot-Lau 
Interferometer eingebracht. Der Test fand am Talbot-Lau Interferometer 
„Miriam“ [38] an der TU München statt. Die Röntgenröhre wurde dabei bei 
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einer Beschleunigungsspannung von 40 kVp (ca. 27 keV mittlere 
Photonenenergie) betrieben. Somit konnte simuliert werden, welchen 
Einfluss die Substrate auf die Bildgebung haben, wenn sie als Trägersubstrat 
für die jeweiligen Gitter verwendet würden. Es wurde jeweils ein 
Referenzbild komplett ohne die Substrate aufgenommen. Anschließend 
wurden die Substrate nacheinander an die verschiedenen Positionen 
gebracht und Bilder aufgenommen. In Tabelle 5-4 sind die aufgenommen 
Bilder der Klebetaschenform nach Abbildung 5-11 b dargestellt. Es konnte 
kein grundlegender Unterschied zwischen den beiden Taschenformen 
festgestellt werden. 
Tabelle 5-4: Vergleichende Bildgebung der Klebetaschen an verschiedenen Positionen im 
Interferometer. Um Details sichtbar zu machen, wurde der Kontrast der Bilder 
stark erhöht. 
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Bei dem Substrat mit den Klebetaschen zeichnen sich die Klebetaschen im 
Absorptionskontrast deutlich ab, da der Klebstoff offensichtlich eine 
geringere Absorption als das Polyimid zeigt. Da die Sensitivität eines Talbot-
Lau Interferometers im Bereich des G1 am höchsten ist und in Richtung G0 
und G2 abnimmt, ist die Klebestelle lediglich an der Stelle des G1 in der 
Phasendifferenz und dem Dunkelfeld zu sehen. Besäße der Klebstoff den 
gleichen Brechungsindex im Röntgenspektrum wie das Substrat selbst, dann 
wäre er im Phasenkontrast nicht sichtbar. Unterschiede in der Transmission 
und der Phasendifferenz könnten zwar programmseitig herauskalibriert 
werden. Die Sichtbarkeit der Klebung im Dunkelfeld zeigt jedoch, dass die 
Klebung zur Erzeugung von Streuung neigt, weshalb auf eine Reduktion der 
Bildqualität geschlussfolgert werden muss. 
Im Test zeigte sich auch, dass die Befüllung der Klebetaschen großes 
Geschick und auch eine sehr genaue Dosierung der Klebstoffmenge 
erfordert. Auch die Zugänglichkeit des Trägersubstrates von der Rückseite 
her ist beschränkt bzw. nur durch erhöhten Aufwand herstellbar. Aus diesen 
Gründen wurde das Prinzip nicht weiterverfolgt. 
5.2.5 Bewertung von Klebetechniken 
Die Ergebnisse aus den Klebeversuchen sind in Tabelle 5-5 zusammenge-
fasst. Dabei zeigen sich vor allem zwei Techniken als geeignet: Die 
Verwendung einer Transferfolie und die Verwendung von Kapillarkleben. 
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Tabelle 5-5: Zusammenfassung der Eigenschaften der unterschiedlichen Klebemethoden. 











++ -- -- - ++ 
Dauer-
festigkeit 
-- ++ ++ + ++ 
Viskosität 
Klebstoff 
Sehr hoch hoch hoch niedrig niedrig 
 
Das Kapillarkleben mittels Spalt zwischen Gitterkachel und Trägersubstrat 
hat eine hohe Dauerfestigkeit und keinen Einfluss auf die Bildqualität bei 
moderatem Klebeaufwand. Der Aufwand beim Kleben ist lediglich dadurch 
erhöht, dass während der Aushärtezeit des Klebstoffes von mehreren 
Stunden die Substrate in der Maschine eingespannt werden müssen, 
wodurch nur eine Kachel pro Tag verklebt werden kann. 
Der vorapplizierte Klebstoff durch die Transferfolie hingegen ermöglicht, 
dass die Kacheln direkt abgelegt werden können, ohne dass es zu 
Verzögerungen durch das Einhalten einer Aushärtezeit kommt. Des 
Weiteren besteht die Möglichkeit, die Klebeverbindung durch den Einsatz 
von Lösemitteln wieder zu trennen. Deshalb ist diese Technik vor allem in 
der Test- und Entwicklungsphase des Kachelprozesses ideal. Nachteil dieser 
Variante ist die unbestimmte Dauerfestigkeit. 
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5.3 Eindimensionales Kacheln 
Bei dem Herstellen von eindimensional gekachelten Gittern besteht 
gegenüber den zweidimensionalen Kacheln der Vorteil, dass die Gitter nicht 
allseitig nahtlos aneinanderliegen müssen. Dies eröffnet die Möglichkeit, 
eine Vorrichtung zu bauen, welche die Gitter seitlich klemmt. Dadurch 
können alle Gitter simultan justiert und anschließend fixiert werden. Des 
Weiteren kann die Vorrichtung so kompakt gebaut werden, dass eine 
Justierung im direkten Röntgenstrahl möglich wird. Im Folgenden ist eine 
solche Vorrichtung beschrieben. Um deren Eignung zu testen, wurden Gitter 
für einen scannenden Radiographieaufbau montiert, justiert und in ein 
Gitterinterferometer eingebaut. 
5.3.1 Aufbau des Justierrahmens 
Um den Ansatz des eindimensionalen Kachelns zu verfolgen, wurde ein 
Justierrahmen entwickelt [81], in dem sich die Gitter aufgrund der geringen 
Fertigungstoleranz hochpräzise einspannen und mit welchem sich die zwei 
wichtigsten Freiheitsgrade (Rotation um die optische Achse und die laterale 
Position) justieren lassen. 
Zunächst werden die beiden Seiten der Gitter mittels Wafersäge entfernt 
(Abbildung 5-12 b), bevor die Gitter an beiden Seiten in einen Justierhalter 
eingespannt werden (Abbildung 5-12 c). Wenn kleinere Sehfelder benötigt 
werden, können die Gitterkacheln auch entlang der eingezeichneten 
optionalen Schnittkante halbiert werden. In diesem Fall würden die 
Gitterkacheln nur einseitig eingespannt werden. Der Justierhalter besteht 
aus zwei Klemmeinheiten für die Aufnahme des Gitters, die über eine 
abnehmbare Brücke miteinander verbunden sind. Zusätzlich sind 
abnehmbare Anschläge montiert, die es erlauben, eine Grobpositionierung 
der Gitter per mechanischem Anschlag vorzunehmen. An beiden Enden des 
Justierhalters befinden sich Mikrometerschrauben für die Justierung der 
Lage. Insgesamt können acht dieser Justierhalter auf einen Trägerrahmen 
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nebeneinander montiert werden (Abbildung 5-12 d). Dabei werden die 
Schrauben für die Befestigung der Halter im ersten Schritt zunächst nur 
leicht angelegt, sodass eine laterale Beweglichkeit erhalten bleibt. Die 
Oberfläche des Trägerrahmens wurde überschliffen um eine hohe Ebenheit 
zu garantieren. Die einzelnen Aufnahmen der Justierrahmen wurden 
ebenfalls in einer gemeinsamen Aufspannung überschliffen, sodass die hohe 
Ebenheit des Trägerrahmens an die Gitterkacheln übertragen werden kann. 
Hierdurch konnte eine Positionstreue von kleiner 20 µm in z-Richtung und 
kleiner 0,3 µrad um die x- und y-Achse erreicht werden. Dadurch konnten 
die zu justierenden Freiheitsgrade auf den Kachelspalt und die Rotation um 
die optische Achse reduziert werden. 
Die Mikrometerschrauben der einzelnen Justierhalter drücken sich an dem 
Nachbarhalter ab. Dadurch ist jeder Halter zwischen zwei Zwangsschrau-
benpaaren, bestehend aus Mikrometerschrauben, eingespannt. Durch diese 
steife Einspannung ist es möglich, den Einfluss des Haftgleiteffekts (Stick-
Slip-Effekt oder Reibschwingung) gering zu halten. Durch den Hebel der sich 
aus der Justierhalterbreite von 160 mm ergibt, und die Feinfühligkeit der 
Schaube kann theoretisch ein minimaler Rotationswinkel von 60 µrad 
eingestellt werden. 
Nachdem die Position der einzelnen Justierhalter eingestellt ist, kann die 
Position eines jeden Justierhalters per Verschraubung gesperrt werden. 
Danach können die Verbindungsbrücken zwischen den beiden Enden der 
Justierhalter entfernt werden, wodurch das komplette Sehfeld freigegeben 
wird. 
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Abbildung 5-12: Schematische Darstellung des Kachelrahmens mit dem Gittersubstrat (a), dem 
zugeschnittenen Gittersubstrat (b), dem Justierhalter mit eingespanntem Git-
tersubstrat (c) und der gesamten Baugruppe bestehend aus vielen Justierhal-
tern die auf einem Trägerrahmen montiert sind (d) [81]. 
 
Abbildung 5-13: Foto des Justierschrittes der Gitterkacheln mithilfe des Kachelrahmens. 
5.3  Notwendige Positioniergenauigkeit der Kacheln 
119 
5.3.2 Justierung der Gitterkacheln 
Um die Eignung des Rahmens zu testen, wurden Gitter für ein Gitterinterfe-
rometer montiert. Die mittels LIGA hergestellten einzelnen Gitter für G1 
(Periode = 8,73 µm, DC = 50 %, 525 µm Si, Goldhöhe > 180 µm) und G2 
(Periode = 10 µm, DC = 50 %, 525 µm Si, Goldhöhe > 200 µm) wurden 
mittels Wafersäge entlang einer optionalen Schnittkante in der Mitte der 
Gitterstruktur (Abbildung 5-12 b) getrennt. Durch das Aufteilen des 
Strukturfelds von 50 mm × 50 mm in zwei Kacheln konnte die absolute 
Anzahl der Gitterkacheln reduziert werden. Das G0 (Periode = 68,72 µm, 
DC = 30 %, 1 mm Graphit, Goldhöhe = 295 µm) muss aufgrund der 
Projektionsvergrößerung nicht gekachelt werden. 
Für die Justierung wurde eine Gitterkachel in der Mitte des Rahmens als 
Referenz definiert. Von dieser aus wurden die restlichen Gitterkacheln in 
Richtung der äußeren Gitterkacheln justiert. Angefangen mit dem G2, wurde 
zunächst die laterale Position der Gitterkacheln (y-Richtung) auf eine 
möglichst kleine Fuge zwischen den Gitterkacheln unter Beobachtung mit 
einem Messmikroskop justiert. Dabei wurde ein direkter Kontakt der 
Gitterkacheln vermieden um Beschädigungen auszuschließen. 
Für die rotatorische Justierung der Gitterkacheln wurde der Rahmen in das 
Gitterinterferometer an der TU München an der Position des G2 eingebaut. 
Ein einzelnes G1-Gitter wurde eingebaut, das einen Spalt zwischen zwei 
Gitterkacheln überdeckt und somit Moiré-Streifen erzeugt, die sich über 
beide Gitterkacheln des G2 erstrecken, wie in Abbildung 5-14 zu sehen ist. 
Der Zwischengitterabstand zwischen G1 und G2 wurde leicht dejustiert um 
eine hohe Dichte an Moiré-Streifen im Sehfeld zu erzeugen. Die zu 
justierende G2-Kachel wurde so lange um die optische Achse rotiert, bis die 
Moiré-Streifen kollinear mit den Moiré-Streifen der Referenzkachel waren. 
Die damit justierte G2-Gitterkachel wurde danach als Referenz für ihren 
nächsten Nachbarn verwendet. 
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Nachdem alle Gitterkacheln des G2-Gitters justiert waren, wurden deren 
Positionen fixiert, die Justierbrücken entfernt und ein Trägersubstrat, 
bestehend aus 1 mm starkem Polyimid (Vespel SEK-3000, DuPont), auf die 
Rückseite der Röntgengitter geklebt. Für die Klebung wurde eine 
Transferfolie (467MP, 3M) verwendet. Nachdem alle Gitterkacheln verklebt 
waren, wurde die Baugruppe aus dem Kachelrahmen entnommen. Das G1-
Gitter wurde anschließend nach demselben Prinzip montiert und justiert, 
wobei das gekachelte G2 als Referenzgitter diente. 
 
Abbildung 5-14: (a) Aufbau des Gitterinterferometers mit Kachelrahmen, wobei der Spalt 
zwischen zwei Gittern auf die optische Achse platziert wurde. (b) Ein Detek-
torbild des Moiré-Musters. Die Gitter wurden solange justiert bis die Moiré-
Streifen zueinander kollinear waren [81]. 
5.3.3 Gitteranalyse eindimensional gekachelter Gitter 
Sowohl für die Justierung der Gitterkacheln als auch für die Analyse des 
Kachelergebnisses wurde derselbe Aufbau verwendet. Als Röntgenquelle für 
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das Gitterinterferometer wurde eine Röntgenröhre (MXR-160HP, COMET) 
mit einem Wolfram-Anode bei einer Beschleunigungsspannung von 27 keV 
und bei 25,7 mA Filamentstrom betrieben. Im Abstand von 2 m von der 
Quelle wurde ein Flächendetektor mit CsI-Szintillator (PaxScan 4030D, 
Varian Medical Systems) positioniert. 
Ein erstes Resultat der Bildgebung lässt sich anhand der Rohdaten, wie sie in 
Abbildung 5-15 zu sehen sind, entnehmen. Hierbei war es das Ziel, über das 
komplette Bildfeld mehrere horizontale Moiré-Streifen zu erzeugen. Die 
Linien ergeben sich aus einer absichtlichen Verstimmung der Zwischengit-
terabstände (G1 und G2) entlang der optischen Achse und der daraus 
resultierenden Abweichung der projizierten Periode. 
Auf dem Detektorbild können die Fugen im G1 und die Fugen im G2 
unterschieden werden. Während die Fugen im G2 auf dem Detektor 
lediglich eine Pixelbreite beeinflussen, werden durch die Fugen im G1 
durchschnittlich zwei Pixelbreiten beeinflusst. Es kann davon ausgegangen 
werden, dass bei beiden Gittern die physischen Fugenbreiten ähnlich groß 
sind, da die gleiche Justiermethode verwendet wurde. Aufgrund der 
Projektionsvergrößerung und des Ausschmierens durch die Quellfleckgröße 
(Kapitel 5.1.1) kann auf die physische Fugenbreite rückgeschlossen werden. 
Unter Annahme von 60 mm G2-Detektor-Abstand, 2 m Quell-Detektor-
Abstand und 1 mm Quellgröße sowie einer Pixelgröße von 582 µm (bei 
einem 3x3 binning), ergeben sich Fugen zwischen den G1- und G2-
Gitterkacheln zu etwa 0,4 mm. Die Fugen sind damit relativ breit, was auf 
die Justierung im Gitterinterferometer zurückzuführen ist, bei der keine 
gleichzeitige Beobachtung der Spaltbreite und der Rotation um die optische 
Achse möglich war und somit die Fugenbreite nicht optimiert werden 
konnte. 
Die erreichte rotatorische Präzision kann über die Differenz der Anzahl der 
sichtbaren Moiré-Streifen (𝛥𝑁𝑓𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑠) von zwei Kacheln geschlussfolgert 
werden. In Abbildung 5-15 b sind Differenzen von bis zu zwei Streifen über 
eine Höhe des Sehfeldes von ℎ𝐹𝑜𝑉  = 24 mm bei einer G2-Periode von 
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𝑝2 = 10 µm zu sehen. Diese Differenz ergibt sich aus dem übrig gebliebenen 
Rotationsfehler 𝛽𝑧 der einzelnen Gitterkacheln von G1 und G2 relativ 









führt. Basierend auf den Simulationsergebnissen aus Kapitel 5.1.2 bleibt 
somit eine relative Sensitivität des Gitterinterferometers von 98 % erhalten. 
 
Abbildung 5-15: (a) Gekacheltes G2-Gitter mit einer Fläche von 384 mm × 24 mm. (b) Detek-
toraufnahme der Moiré-Muster. Die horizontalen Streifen wurden durch ab-
sichtliches verstimmen des Abstandes zwischen G1 und G2 erzeugt [81]. 
Die Gitter und das damit entstandene Gitterinterferometer ermöglichten die 
Untersuchung von großen Objekten mithilfe der Röntgen-Phasenkontrast-
Bildgebung wie sie in Abbildung 5-16 exemplarisch anhand von Früchten 
gezeigt ist. Mithilfe dieses großen Sehfeldes konnten zum ersten Mal 
Lungenerkrankungen an in vivo Schweinen untersucht werden [94], aber 
auch bereits zum ersten Mal die Lunge eines ex vivo Menschen [95]. Durch 
die so entstandenen Daten können zukünftig Humanstudien geplant 
werden, die weiterhin den Weg für den Einsatz der Röntgen-Phasen-
kontrast-Bildgebung in der klinischen Anwendung ebnen. 
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Abbildung 5-16: Resultate der Bildgebung von verschiedenen Früchten mit: (a) Absorptions-
kontrast, (b) Dunkelfeldkontrast, (c) Phasenkontrast, (d) Foto der Objekte 
[94]. 
Die Justierung mittels Justierrahmens hat jedoch den Nachteile das dieses 
Prinzip auf das Kacheln in einer Dimension beschränkt ist, da die 
Gitterkacheln einer permanenten Einspannung unterliegen müssen. Für die 
Justierung anhand von Moiré-Mustern wird zudem ein großes Referenzgit-
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ter benötigt, das mehrere Gitterkacheln überspannt, damit sich Fehler nicht 
aufsummieren können. Des Weiteren muss für die Justierung im 
Röntgenstrahl das spezifische Gitterinterferometer bereits vorhanden und 
funktionsfähig sein. Dies erfordert einen erheblichen Aufwand, wenn Gitter 
mit verschiedenen Spezifikationen hergestellt werden sollen. Insofern 
wurde im Rahmen dieser Arbeit eine Methode erarbeitet, die auch das 
flächige Kacheln von Gittern in zwei Dimensionen erlaubt. 
5.4 Zweidimensionales Kacheln 
Beim zweidimensionalen Kacheln besteht nicht die Möglichkeit, die Gitter in 
einer Einspannung zu halten wie es beim eindimensionalen Kacheln der Fall 
ist, da von allen Seiten Gitterkacheln montiert werden müssen. Aus diesem 
Grund müssen die Justierung und die Montage in einem Schritt erfolgen, 
bevor eine nächste Kachel montiert werden kann. Zudem können keine 
mechanischen Anschläge verwendet werden, was eine aktive Justierung 
aller Freiheitsgrade erforderlich macht. Dafür ist es notwendig ein 
Positioniersystem zu realisieren, das alle Positionen anfahren kann. Eine 
Justierung im Röntgenstrahl, wie es bei dem eindimensionalen Kacheln 
erfolgen kann, ist dadurch auch nicht möglich, da die freie Propagation der 
Röntgenstrahlung während der Montage nicht gegeben sein kann. Somit ist 
es essenziell, eine probate Messmethodik zu entwickeln, die es ermöglicht, 
die Gitterposition und Orientierung mit der notwendigen Genauigkeit zu 
detektieren. 
Um eine zuverlässige Positionierung mit reproduzierbarer, hoher Qualität zu 
erhalten, sollte zudem auf die Einflüsse von menschlicher Geschicklichkeit 
verzichtet werden, weshalb ein möglichst automatisierter Kachelprozess 
entstehen sollte. Dafür ist es notwendig, die Messdaten automatisch zu 
erfassen und zu analysieren und anschließend die Positionierung motorisiert 
durchzuführen. In den folgenden Kapiteln wird daher die Entwicklung einer 
Kachelvorrichtung, beschrieben die diese Anforderungen erfüllt. 
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Anschließend wird auf die Erprobung und die ersten Ergebnisse der 
Bildgebung eingegangen. 
5.4.1 Messung der Gitterposition 
Um die Gitterkacheln bei der Montage hinreichend genau zu positionieren, 
ist es notwendig, die Lage und Orientierung der Gitter zu kennen. Hierfür 
wird Messtechnik benötigt, die mindestens mit den Anforderungen an die 
Positioniergenauigkeit, besser aber um eine Größenordnung höher, 
detektieren kann. Zur Messung der lateralen Gitterposition bietet es sich an, 
ein Messmikroskop zu verwenden. Die geforderten Genauigkeiten im 
Bereich von mehreren zehn Mikrometern stellen keine hohen Anforderun-
gen an die Messtechnik. 
Die rotatorische Lagebestimmung, besonders um die z-Achse, mit 
geforderten Genauigkeiten im Bereich von 1 mrad, stellt jedoch eine 
wesentlich größere Herausforderung dar. Da keine kommerziellen 
Messgeräte erhältlich sind, welche die Anforderungen erfüllen, wurden zwei 
Methoden betrachtet um die Rotation der Gitterkacheln zu vermessen. Eine 
Technik basiert dabei auf der Überlagerung der Gitterstruktur mit einem 
Referenzgitter, wodurch unter Ausnutzung des Moiré-Effekts leichte 
Rotation in niederfrequente Linienmuster umgewandelt wird. Die Methodik 
ähnelt in ihrem Prinzip der Justierung mittels Röntgenstrahlung, wie sie in 
Kapitel 5.3.2 beschrieben ist, mit dem Unterschied, dass sichtbares Licht 
verwendet werden kann. Diese Methode hat jedoch einige Nachteile 
bezüglich der Anforderungen an die Optik und an das Referenzgitter. Bei der 
zweiten Methode werden die Eigenschaften der Röntgengitter ausgenutzt, 
sichtbares Licht an der Gitteroberfläche zu beugen. Da sich diese Methode 
nach der theoretischen Betrachtung als die vielversprechendste 
herausstellte, wurde sie umgesetzt und ist im Folgenden beschrieben. 
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5.4.1.1 Rotationsmessung per Laser-AKF 
Eine gängige Lösung für das hochpräzise Messen zweier Rotationsfreiheits-
grade von optischen Elementen ist der Einsatz eines Autokollimationsfern-
rohrs (AKF) [96]. Hierbei beleuchtet eine Lichtquelle ein reflektierendes 
Objekt. Das reflektierte Licht wird über eine Abbildungsoptik auf einen 
Detektor fokussiert. Abhängig von der Position des Fokuspunktes, kann die 
Verkippung des Objektes orthogonal zur optischen Achse der Optik ermittelt 
werden. Die Rotation des Objektes um die optische Achse kann jedoch nicht 
gemessen werden. 
Eine Eigenschaft der Röntgengitter ist es, dass sie über eine Periode von ca. 
2 µm bis 10 µm verfügen und damit auch im Bereich der Wellenlänge von 
sichtbaren Licht zu Beugungserscheinungen führen. Unter Ausnutzung 
dieses Effektes kann das Prinzip des gewöhnlichen AKF um die Möglichkeit 
der Messung der Objektverdrehung erweitert werden [97]–[99]. Hierfür ist 
die Verwendung eines Autokollimators mit kohärenter, monochromatischer 
Beleuchtung notwendig. Als Beleuchtung kann eine Laser-Punktlichtquelle 
verwendet werden [100]. Dafür bietet sich ein Laser aus einer Monomode-
faser mit Kollimator an, wobei der Modenfelddurchmesser kleiner sein sollte 
als die optische Auflösungsgrenze des Kollimators. Als Kollimator kann 
entweder direkt die Abbildungsoptik selbst oder eine weitere Optik 
verwendet werden. 
In Abbildung 5-17 (links) ist ein Aufbau zu sehen, bei dem ein kollimierter 
Laserstrahl in die Brennebene der Abbildungslinse fokussiert wird. Über 
einen Strahlteiler wird das Licht auf die Probe gelenkt und von dieser wird 
das gebeugte Licht reflektiert. Das reflektierte Licht wird mithilfe der 
Abbildungslinse auf einen Matrixdetektor, wie zum Beispiel einen CCD 
Kamerasensor, fokussiert, wodurch die Beugungsordnungen als Spots 
sichtbar werden. Abhängig von der Verkippung und Rotation des Gitters, 
ändert sich die Position der Spots auf der Kamera. 
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Abbildung 5-17: Schematische Darstellung eines Laser-AKF mit kollimierter Laserbeleuchtung, 
Strahlteiler, Röntgengitter, Abbildungslinse und CCD-Sensor. Auf dem CCD-
Sensor werden die Beugungsordnungen fokussiert. Abhängig von der Verkip-
pung und Verdrehung des Gitters, verschieben sich die Muster auf dem Sen-
sor [79]. 
Da sich der Kamerasensor bei einer gut justierten Optik genau in der 
hinteren Brennebene der Linse befindet, kann man hier vom Frequenzraum 
sprechen, während sich das Objekt im Ortsraum befindet [101]. Das 
Beugungsbild auf der Kamera kann somit als Fourier-Transformation des 
Objektes beschrieben werden. In Abbildung 5-17 (rechts) ist die Intensität-
sverteilung in den jeweiligen Ebenen und die Positionsänderung des 
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Beugungsbildes bei dem Verdrehen des Gitters in allen drei Raumrichtungen 
dargestellt. 
Um die Verkippung des Röntgengitters zu messen, muss die Position der 
Beugungsordnungen auf dem Kamerasensor möglichst genau lokalisiert 
werden. Die Berechnung der einzelnen Winkel ist im Folgenden dargestellt. 
Die Rotation um x- und y-Achse (𝒙𝒓𝒐𝒕, 𝒚𝒓𝒐𝒕) ergibt sich wie bei 
gewöhnlichen Autokollimationsfernrohren aus der Brennweite der 















Wobei 𝑥𝑧𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚 und 𝑦𝑧𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢𝑚  die Ablage der Spots in x- und y-Richtung 
darstellen, 𝑓 die Brennweite der Abbildungslinse und damit auch den 
Abstand des CCD-Sensors angibt und 𝑝𝑥 die Pixelgröße ist. Die theoretische 
Messgenauigkeit 𝛥𝑥𝑟𝑜𝑡 und 𝛥𝑦𝑟𝑜𝑡  ergibt sich aus  






) , (5-30) 
wobei 𝛥𝑥, 𝑦 die Detektionsgenauigkeit der Spots auf dem Sensor darstellt. 
Die Messgenauigkeit wird durch den Einsatz von Abbildungslinsen mit 
großer Brennweite gesteigert. 
Die Rotation um die z-Achse (𝒛𝒓𝒐𝒕) lässt sich durch 




ermitteln, wobei 𝛥𝑥 und 𝛥𝑦 sich aus dem Abstand der äußersten noch 
auflösbaren Beugungsordnungen ergeben. Die Messgenauigkeit um die 
optische Achse 𝛥𝑧𝑟𝑜𝑡  ergibt sich aus 
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𝛥𝑧𝑟𝑜𝑡 = arctan (
𝛥𝑥, 𝑦
√𝛥𝑥2 + 𝛥𝑦2
) . (5-32) 
Somit wird die Messgenauigkeit der Rotation um die optische Achse vor 
allem durch das Verhältnis der Detektionsgenauigkeit zum Spotabstand der 
äußersten Beugungsspots bestimmt. Um dieses Verhältnis zu optimieren 
muss ein möglichst großer Sensor mit möglichst kleinen Pixeln eingesetzt 
werden. Das bedeutet, dass eine hochauflösende Kamera essenziell ist. 
Die Gitterperiode (𝒑) lässt sich anhand des Abstandes zweier Beugungsord-
nungen in Kombination mit der Beleuchtungswellenlänge und der 







ermitteln. Hierbei gibt 𝑚 die Beugungsordnung, 𝜆 die Wellenlänge und 𝑠 
den Abstand der Beugungsordnungen an. Die gemessene Gitterperiode 
kann mit der realen Gitterperiode verglichen werden. Da die reale 
Gitterperiode in den meisten Fällen sehr genau bekannt ist, kann daraus 
geschlussfolgert werden, dass eventuelle Abweichungen aus den Fertigungs-
toleranzen der Brennweite der Optik resultieren. Diese Fehler könnten bei 
Bedarf korrigiert werden. 
Die Messgenauigkeit der Winkelmessung ergibt sich aus der Auslegung der 
Gitterperiode, der Beleuchtungswellenlänge, der optischen Komponenten 
und dem Kamerasensor. Um das Laser-AKF, angepasst auf die Bedürfnisse 
des Kachelns von Gittern, auslegen zu können, muss der Einfluss der 
einzelnen Komponenten bekannt sein, wie es im Folgenden dargestellt ist. 
Die Beleuchtungswellenlänge (𝝀) bestimmt zusammen mit der gegebenen 
Gitterperiode 𝑝 den Winkel 𝜃 zwischen den Hauptbeugungsordnungen 𝑚 
nach der Bragg-Gleichung 
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𝜃 = arcsin (
𝑚 𝜆
𝑝
) . (5-34) 
Der Winkel der Aufspreizung der Beugungsordnungen ergibt zusammen mit 
der Brennweite 𝑓 der Abbildungsoptik des Detektionssystems den Abstand 𝑠 
der Beugungsspots auf dem Kamerasensor nach 
𝑠 = 𝑓 ∗ tan(𝜃) . (5-35) 
Um die Anforderungen an die Aperturgröße für die Optik gering zu halten, 
und damit sowohl Kosten zu sparen als auch Aberrationen zu minimieren, 
sollte der Winkel zwischen den Beugungsordnungen möglichst klein 
gehalten werden. Da die Gitterperiode durch den jeweiligen Anwendungsfall 
vorgegeben ist, kann dieser effektiv nur über die Beleuchtungswellenlänge 
beeinflusst werden. Um einen kleinen Winkel zu erhalten, sollte deshalb 
eine möglichst kurze Wellenlänge verwendet werden. Hierbei bietet sich die 
Wellenlänge 405 nm an, da hier noch zahlreiche Laser verfügbar sind und 
die Standardoptiken für das sichtbare Spektrum verwendet werden können. 
Die effektive numerische Apertur der Abbildungsoptik (𝑵𝑨) ist definiert 
durch die Brechzahl 𝑛 und den halben Öffnungswinkel 𝛼. Bei einer 
kollimierten Beleuchtung ergibt sich die effektive 𝑁𝐴 aus dem Durchmesser 
des Beleuchtungsflecks 𝑑𝐵𝑒𝑙𝑒𝑢𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔. Der Beleuchtungsfleck definiert 
gleichzeitig die Fläche auf dem Objekt, über die für die Erzeugung der 
Beugungsstruktur integriert wird. 
𝑑𝐵𝑒𝑙𝑒𝑢𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2 ∗ 𝑓 ∗ tan (𝛼) (5-36) 
Bei sehr kleinen Flächen können lokale Strukturdefekte zu Messfehlern 
führen. Gute Ergebnisse konnten mit Durchmessern zwischen 
𝑑𝐵𝑒𝑙𝑒𝑢𝑐ℎ𝑡𝑢𝑛𝑔  = 1 – 3 mm erzielt werden. Gleichzeitig ergibt sich bei einer 
beugungsbegrenzten Abbildung der Spotdurchmesser 𝑑𝐷𝑒𝑡𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 auf dem 
Kamerasensor durch das Beugungslimit nach 








 . (5-37) 
Der real zu erwartende Spot ist aufgrund von Abbildungsfehlern etwas 
größer. Dieser Durchmesser ist entscheidend für die Lokalisationspräzision 
des Spots durch die Software. Gute Ergebnisse konnten mit Spotdurchmes-
sern erzielt werden, die eine Ausdehnung über 10 bis 30 Pixel haben. Die 
Zusammenhänge der Gleichung (5-37) sind in Abbildung 5-18 dargestellt. 
Der Brechungsindex ist aufgrund der umgebenden Luft 𝑛 = 1. Für höchste 
Detektionsgenauigkeit sollte als Lichtquelle eine Monomodefaser mit einem 
Modenfelddurchmesser kleiner als die Beugungsgrenze der Optik verwendet 
werden. Sofern die 𝑁𝐴 der Monomodefaser einen passenden Wert hat, 
kann diese auch direkt, ohne Kollimatoroptik über den Strahlteiler, in die 
hintere Brennebene der Abbildungslinse positioniert werden. 
 
Abbildung 5-18: Größe des beugungsbegrenzten Beleuchtungsspots auf dem Kamerasensor 
bei 405 nm Beleuchtungswellenlänge in Abhängigkeit von der numerischen 
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Der Kamerasensor dient zur Lokalisierung der Spots und sollte deshalb eine 
möglichst hohe Positionsdetektion der Beugungsspots erlauben wie bereits 
in Formel (5-30) und (5-32) dargestellt. Gefordert ist eine Detektionsgenau-
igkeit von < 1 mrad (0,05°). Dies entspricht einem Längenverhältnis von 
1/1000, das durch die Kamera abgebildet werden muss. Als geeignete 
hochauflösende Industriekamera wurde eine monochrome CCD-Kamera 
(PXU-120M, Baumer) mit 4248 × 2832 (3,1 µm) Pixeln ausgewählt. Bei 
einem Spotabstand von ca. 4000 Pixeln ergibt sich somit eine geforderte 
Lokalisationsgenauigkeit der äußeren Beugungsordnungen von vier Pixeln. 
Bei gaußförmigen Spots ist eine Detektionsgenauigkeit von 1/10 Pixel 
realistisch, wodurch das Ziel, eine Größenordnung besser zu messen, 
zumindest theoretisch erreicht ist. 
Die Brennweite der Abbildungsoptik (𝒇) bestimmt über den optischen 
Hebel die Detektionsgenauigkeit der Winkel um die x- und y-Achse nach 
Gleichung (5-30). Gleichzeitig sorgt diese auch für eine Aufspreizung der 
Beugungsordnungen auf der Kamera nach Gleichung (5-35). Dieser 
Zusammenhang ist in Abbildung 5-19 grafisch für die minuserste- und erste 
Hauptbeugungsordnung dargestellt. In Abbildung 5-20 ist dargestellt, wie 
die Winkelauflösung mit steigender Brennweite steigt, jedoch der 
Fangbereich gleichzeitig reduziert wird. Der Fangbereich wird dadurch 
begrenzt, dass der Fokus ab einer gewissen Verkippung nicht mehr auf den 
Kamerasensor der Kamera trifft. Um die Kamera optimal auszusteuern, 
müssen die zwei Spots für die Winkeldetektion möglichst gleich hell sein, 
weshalb sich die Verwendung von symmetrischen Beugungsordnungen 
anbietet. 
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Abbildung 5-19: Abstand 𝑠 der minusersten und ersten Hauptbeugungsordnungen auf dem 
Kamerasensor in Abhängigkeit der Brennweite der Beleuchtungsoptik bei 
405 nm Beleuchtungswellenlänge für verschiedene Gitterperioden 𝑝. 
 
Abbildung 5-20: Winkelauflösung und Fangbereich bei pixelgenauer Spotlokalisation über die 
Brennweite; exemplarisch gerechnet für die Kamera PXU-120M (Baumer) mit 
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Für die Detektionsgenauigkeit um die z-Achse ist es von Vorteil, die beiden 
ersten Beugungsordnungen gerade noch auf dem Kamerasensor abbilden zu 
können, da dies die minimale Winkelauflösung begrenzt. In Abbildung 5-21 
ist die Winkelauflösung für die Rotation um die z-Achse nach Gleichung 
(5-32) gegenüber der Winkelauflösung um die x- und y-Achse dargestellt. Zu 
sehen ist, dass die Winkelauflösung um die x- und y-Achse immer besser ist 
als die um die z-Achse. Die Auflösung um die z-Achse ist durch die 
Sensorgröße begrenzt und ist optimal wenn die Beugungsspots so weit 
auseinander liegen, dass sie die Größe des Sensors voll ausgenutzt wird. Die 
Unstetigkeiten in der Kurve kommen ergeben sich aus der begrenzten Größe 
des Kamerasensors. Für eine optimale Winkelauflösung um die z-Achse 
müssen die Beugungsspots der höchsten Ordnung detektiert werden, die 
noch auf den Sensor treffen. Ab einer gewissen Brennweite treffen die 
Beugungsspots nicht mehr den Sensor, weshalb dann eine niedrigere 
Ordnung lokalisiert werden muss. 
Die Brennweite der Abbildungslinse muss somit immer auf die jeweilige 
Gitterperiode angepasst werden um eine optimale Detektionsgenauigkeit zu 
ermöglichen. Die Brennweiten, bei denen die Unstetigkeit in der Kurve 
auftreten, sind eher ungeeignet, da hier eine saubere Abbildung der Spots 
nicht mehr garantiert werden kann. Eine Brennweite der Abbildungslinse im 
Bereich von 50 mm bis 60 mm ist für Messung von Gittern mit 10 µm 
Periode ideal, da hier die 1. Beugungsordnung lokalisiert werden kann. Die 
Gleiche Brennweite kann aber auch für Gitter mit 5 µm Gitterperiode 
verwendet werden. Da die Beugungsordnungen hier näher zusammen liegen 
kann die 2. Ordnung lokalisiert werden, wobei die gleiche Winkelgenauigkeit 
erreicht wird. Bei noch kleineren Gitterperioden sollten jedoch 
entsprechend kürzere Brennweiten verwendet werden. 
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Abbildung 5-21: Winkelauflösung bei pixelgenauer Detektion über der Brennweite der 
Abbildungsoptik bei 405 nm Beleuchtungswellenlänge und der Kamera PXU-
120M (Baumer) mit 13,1 mm Sensorgröße und 3,1 µm. Die Unstetigkeiten in 
den Kurven kommen dadurch zustande, dass ab einer gewissen Brennweite 
Beugungsspots anderer Ordnung lokalisiert werden müssen. 
Für die direkte Messung der relativen Orientierung der Gitterkachel zur 
Referenzgitterkachel besteht die Möglichkeit, das Laser-AKF durch einen 
Strahlteiler auf einen weiteren Strahlengang aufzuteilen [102]. Diese 
Methode stellt jedoch hohe Anforderungen an die Abbildungsoptik, weshalb 
sie zunächst nicht verwendet wurde. Eine Zusammenfassung dieses Prinzips 
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5.4.1.2 Translationsmessung per Digitalmikroskop 
Die Messung der translatorischen Position der Gitterkacheln kann über die 
Detektion mittels Messmikroskop geschehen. Hierbei müssen markante 
Punkte des Gitters, z. B. die Außenkanten, angetastet werden um deren 
Lage zu bestimmen. Die laterale Ausrichtung der Gitterkacheln muss, im 
Gegensatz zu der rotatorischen Ausrichtung, nicht zu einer globalen 
Referenzkachel stattfinden, sondern sollte zum direkten Nachbarn erfolgen 
um die Fugenbreite gering zu halten. Damit können Größentoleranzen, die 
durch den Zuschnitt entstehen, kompensiert werden. 
Die angestrebten Lagetoleranzen bewegen sich im Bereich von wenigen 
zehn Mikrometern und somit weit entfernt von der optischen Auflösungs-
grenze. Damit werden keine besonders hohen Anforderungen an die Optik 
gestellt. Zum Zeitpunkt der Positionierung der Gitterkacheln befinden sich 
die zu positionierenden Kacheln und deren Nachbarn jedoch auf 
unterschiedlichen Ebenen. Während die gesetzten Kacheln bereits auf dem 
Trägersubstrat befestigt sind, befindet sich die zu positionierende Kachel 
noch am Greifer. Der Höhenunterschied beträgt zumeist die Dicke einer 
Kachel im Bereich von ca. 600 µm. Um beide Kacheln gleichzeitig scharf 
abbilden zu können, und damit deren lateralen Abstand zu vermessen, sollte 
die Schärfentiefe relativ hoch sein. Ideal wäre hier eine telezentrische Optik 
um Justierfehler zu reduzieren. Aus Kostengründen wurde jedoch ein 
Objektiv mit großem Arbeitsabstand verwendet. Zusätzlich wurde eine 
Aperturblende eingebaut, die es ermöglicht, die Schärfentiefe zu erhöhen. 
Damit kann eine Grobjustierung durchgeführt werden, solange sich die 
Gitter auf unterschiedlichen Ebenen befinden. Bevor die Gitter abgesetzt 
werden, wird noch einmal eine Feinjustierung durchgeführt um eventuelle 
perspektivische Messfehler zu kompensieren. 
Für die maschinelle Kantendetektion ist ein guter Kontrast der Kachelkante 
notwendig. Deshalb wurde das Mikroskop neben der koaxialen Beleuchtung 
noch mit einer Dunkelfeldbeleuchtung durch einen LED-Ring erweitert. 
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Diese beiden Beleuchtungsverfahren ermöglichen es, auch bei unterschied-
licher Oberflächenbeschaffenheit einen guten Kontrast einzustellen. 
5.4.2 Aufbau der Montagevorrichtung 
Neben der in vorherigen Kapiteln beschriebenen Optiken, besteht die 
Montagevorrichtung aus weiteren Komponenten. Die Bestandteile und ihr 
Zusammenspiel sind in Abbildung 5-22 dargestellt. Der Kachelträger ist 
hierbei auf einer Vakuumplatte (Metapor, Witte Barskamp) eingespannt, die 
sich über einen Kreuztisch (LS-110, micos) verfahren lässt. Die zu 
positionierende Kachel ist im Vakuumgreifer eingespannt, der sich über 
einen Hexapod (H840.G2, Physik Instrumente) in allen sechs- Freiheitsgra-
den positionieren lässt. Ein Kraftsensor am Greifer erlaubt das Antasten des 
Trägersubstrates mit der Kachel und damit das definierte Einstellen eines 
Klebespaltes für das spätere Fügen über das Kapillarkleben. Das digitale 
Mikroskop (0.4x Tubus, 3.1x TV-Objectiv, Opto) mit einer CMOS-Kamera 
(acA3800-14um, Basler) erlaubt die laterale Positionsdetektion, während 
das Laser-AKF die rotatorische Position kontrolliert. Die so ermittelten 
Zielkoordinaten können automatisch mit dem Hexapod eingestellt werden, 
bevor die Kachel gefügt wird. 
Das Laser-AKF besteht aus einem fasergekoppelten Laser (S1FC405, 
Thorlabs) mit einer Monomodefaser und einem fasergekoppelten Kollimator 
(F671APC-405, Thorlabs). Ein Strahlteiler (CM1-BP145B1, Thorlabs) 
reflektiert das detektierte Licht in Richtung CCD-Kamera. Ein f = 50 mm 
Fotoobjektiv (50 mm EFL, f/1.4, NAVITAR) bildet im Unendlichen auf den 
Sensor der CCD-Kamera (PXU-120M, Baumer) ab. In dieser Kombination ist 
die Montagevorrichtung für das Kacheln von Gittern mit Gitterperioden von 
ca. 4,8 µm geeignet wobei die Beugungsspots der 2. Ordnung detektiert 
werden. Durch geringfügige Anpassungen der Brennweite der Abbildungs-
linse sowie der Brennweite des Faserkollimators kann die Vorrichtung 
jedoch auch auf andere Gitterperioden optimiert werden. 
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Durch das Ändern der Geometrie des Vakuumgreifers und der Vakuumplatte 
kann die Vorrichtung an eine Vielzahl von möglichen Kachelaufgaben 
angepasst werden. Die Montagehilfe eignet sich zudem auch für das 
eindimensionale Kacheln. Der Vorteil hierbei ist, dass nicht für jedes 
Kachelformat ein kompletter Rahmen angefertigt werden muss und für die 
Justierung kein Gitterinterferometer notwendig ist. 
 
Abbildung 5-22: Schematische Darstellung der Montagevorrichtung mit deren Bestandteilen 
[79]. 
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In Abbildung 5-23 ist der Arbeitsplatz für die Montage der Röntgengitter zu 
sehen. Dieser besteht aus der Bedienumgebung und der tatsächlichen 
Montagehilfe. In Abbildung 5-24 sind zwei Nahaufnahmen der Montagevor-
richtung und ihrer Bestandteile zu sehen. 
 
Abbildung 5-23: Foto des Arbeitsplatzes für die Montage der Röntgengitter: (a) Bedien-
umgebung, (b) Montagevorrichtung. 
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Abbildung 5-24: Fotos von der Montagevorrichtung aus zwei Perspektiven (links, rechts):  
(a) Hexapod, (b) Vakuumgreifer, (c) Vakuumplatte, (d) Kreuztisch, (e) Laser-
AKF, (f) Digitalmikroskop. 
5.4.3 Steuerungsprogramm der Montagevorrichtung 
Zur Steuerung des kompletten Montageaufbaus wurde ein Programm in C++ 
erstellt. Es unterschützt den Benutzer durch die Bereitstellung aller 
notwendigen Informationen und ermöglicht es, alle Sensoren und Aktoren 
in Echtzeit auszulesen und anzusteuern. Zusätzlich bietet es auch die 
Möglichkeit, die Feinjustierung automatisiert durchzuführen. Dadurch kann 
benutzerunabhängig eine konstante Qualität sichergestellt werden. In 
Tabelle 5-6 sind die Elemente der Montagevorrichtung aufgelistet. 
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Tabelle 5-6: Auflistung aller, per Programm gesteuerten Elemente für die Montagevorrichtung. 
Typ Bezeichnung Funktion 
Sensor Kamera; Baumer PXU-120M 
CCD; Laser-AKF 
Messung der Winkellage der 
Röntgengitter 
Sensor Kamera; Basler acA3800-14um 
CMOS; Digitalmikroskop 
Messung der lateralen 
Kachelposition 
Sensor Kraftmessdose; ME-
Messysteme KD24s 10N 
Messung der Fügekraft 
Aktor Ventil Vakuumgreifer Greifen der zu fügenden Kachel 
Aktor Ventil Vakuumplatte Greifen des Kachelträgers 
Aktor Hexapod; PI H-840.G2 6-Achs-Positionieren der zu 
fügenden Kachel 
Aktor Kreuztisch; LS-110 micos 2-Achs-Positionierung des 
Kachelträgers 
Eingabe Maus, Tastatur, Joystick Eingabe von Informationen 
und Befehlen 
Ausgabe 2x Monitor Benutzeroberfläche zur 
Ausgabe von ausgewerteten 
Informationen 
Detaillierte Informationen zum Programm kann der Bachelorarbeit, Tietze 
2016 [103] entnommen werden. Die Hauptfunktionalität des Programmes 
lässt sich wie folgt aufteilen: 
Steuerung und Auswertung der Kamera des Laser-AKF: Eine Belichtungsau-
tomatik sorgt für eine optimale Aussteuerung der einzelnen Beugungsord-
nungen. Anschließend werden die gefundenen Beugungsordnungen sortiert 
und exakt lokalisiert. 
Steuerung und Auswertung der Kamera des Digitalmikroskops: Eine 
Belichtungsautomatik sorgt für eine optimale Belichtung. Anschließend 
bestimmt eine Automatik den Schwellenwert, bei dem der Hintergrund von 
den eigentlichen Gitterkacheln diskriminiert werden kann. Mithilfe einer 
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Kantendetektion durch eine Blob-Analyse kann die laterale Position der 
Kacheln ermittelt werden um den Abstand zwischen den Kacheln zu 
berechnen. 
Ansteuerung des Hexapod zur Positionierung der Gitterkacheln: Dabei 
muss die von den Messgeräten ermittelte Position über kontrollierte 
Bewegungen korrigiert werden. Es erfolgt zunächst eine Grobpositionierung 
per Hand über die Joystick-Steuerung. Sobald sich die Gitterkacheln in 
einem gewissen Fangbereich befinden wird eine automatische Positio-
nierung durchgeführt. 
Auswertung des Kraftsensors: Hierbei wird der Kontakt der Gitterkachel mit 
dem Trägersubstrat oder eine eventuelle Kollision mit den Nachbarkacheln 
gemessen. Bei der Überschreitung eines Schwellenwertes wird die 
Bewegung der Aktoren automatisch gestoppt um eventuelle Beschädigun-
gen zu verhindern. Zusätzlich wird ein akustisches Warnsignal an den 
Benutzer ausgegeben. 
Interaktion mit dem Benutzer: Die Benutzeroberfläche ist in zwei Teile 
eingeteilt, den Eingabebildschirm und den Ausgabebildschirm. Der Ausgabe-
bildschirm (siehe Anhang, Abbildung A-1) dient dazu, ausgewertete 
Informationen der Messgeräte an den Benutzer zu übertragen. Auf dem 
Eingabebildschirm (siehe Anhang, Abbildung A-2) können zwei verschiedene 
Steuerungsmenüs angezeigt werden. Das Einrichtungsmenü ermöglicht es, 
die Messgeräte einzurichten und zu kalibrieren. Das Arbeitsmenü dient 
ausschließlich dem Durchführen der Gitterjustierung und -montage. Als 
Eingabemedien dienen standardmäßig Maus und Tastatur. Optional kann 
auch zur Steuerung des Hexapod ein Joystick verwendet werden. 
Positionierautomatik: Die Feinjustierung wird mithilfe einer Positionierau-
tomatik durchgeführt. Dabei steuert das Programm die Manipulatoren 
automatisch, um die von den Messgeräten ermittelten, Zielkoordinaten 
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anzufahren. Dieser Vorgang wird iterativ wiederholt, bis die Zielposition 
innerhalb des eingestellten Toleranzbereiches liegt. 
5.4.4 Messgenauigkeit des Laser-AKF 
Besonders an die Messgenauigkeit des Laser-AKF um die optische Achse (z-
Achse) werden hohe Anforderungen gestellt. Um die tatsächliche 
Messgenauigkeit zu ermitteln, wurden Messungen durchgeführt, bei denen 
ein mittels Laserschreiber hergestelltes Phasengitter mit einer Fläche von 
100 mm × 100 mm und 10 µm Gitterperiode durch den Hexapod gegriffen 
und im Winkel variiert wurde. Somit konnten definierte Winkel und 
Positionen eingestellt werden, die mit den Messwerten des Laser-AKF 
korreliert wurden. Gemessene Fehler sind somit immer eine Kombination 
aus der Genauigkeit des Hexapod, der Strukturgenauigkeit des Testgitters 
und der Messgenauigkeit des Laser-AKF, wobei die Positioniergenauigkeit 
des Hexapod mit ±20 µrad Umkehrspiel vernachlässigbar ist. Für jede 
Messung wurden 5000 Messpunkte aufgenommen. Ein Hauptgrund für 
Messfehler sind optische Aberrationen, die durch die Abbildungslinse 
verursacht werden. Aus diesem Grund wurden verschiedene Abbildungslin-
sen mit unterschiedlicher Abbildungsqualität getestet. In Tabelle 5-7 sind die 
Messergebnisse aufgelistet. 
Obwohl alle Linsen eine unterschiedliche optische Abbildungsqualität 
haben, zeigen sich keine starken Abweichungen in der Messgenauigkeit. 
Generell ist die Präzision mit einer Standardabweichung bei Messungen am 
gleichen Punkt des Gitters sehr hoch (ca. 10 µrad). Bei Messungen an 
verschiedenen Punkten auf dem Gitter zeigt sich einer verringerte Präzision 
(< 60 µrad), wobei es deutliche Unterschiede darin gibt, ob die Messpunkte 
entlang der Gitterlamellen liegen oder orthogonal dazu. Es wird vermutet, 
dass eine leichte Welligkeit des Gitters entlang der Gitterlamellen zu dieser 
Reduktion führte. Eine systematische Messabweichung tritt bei allen Linsen 
auf, wenn das Gitter entlang der optischen Achse bewegt wird. Dieser 
Messfehler hat einen linearen Charakter mit einer Steigung von ca. 40 µrad 
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je verfahrenen Millimeter auf der optischen Achse. Aufgrund der Systematik 
kann dieser Fehler jedoch programmseitig kompensiert werden. 
Tabelle 5-7: Präzision des Kachelaufbaus bei der Positionierung von Gittern um die optische 
Achse (z-Rotation) in Abhängigkeit von verschiedenen Orientierungen und Abbil-
dungslinsen. Für jede Messung wurden 5000 Messpunkte aufgenommen. Als 
Messobjekt diente ein lasergeschriebenes Phasengitter mit einer Gitterperiode 
von 10 µm. 
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23,8 20,8 12,8 24,8 
(STAB=Standardabweichung) 
*Die Messung entlang der optischen Achse zeigte einen linearen, systematischen Fehler. Dieser 
wurde durch eine lineare Regression ermittelt und von den Messwerten abgezogen. 
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Exemplarisch wurde auch der Akzeptanzwinkel des AKF gegenüber der 
Verkippung der Gitterkachel aus der Kachelebene (Verkippung um x- und y-
Achse) getestet. Dabei zeigt sich, dass dies lediglich einen ver-
nachlässigbaren Einfluss auf die Messgenauigkeit bis zu einem Winkel von 
ca. 0,9 mrad hat (Abbildung 5-25). Dennoch sollte immer zunächst die 
Gitterkachel in die Kachelebene gebracht werden um den Fangbereich 
optimal auszunutzen. 
 
Abbildung 5-25: Standardabweichung der Präzision der z-Rotation in Abhängigkeit von der  
x- und y-Rotation bei Verwendung des Foto-Objektivs (EFL, f/1.4, NAVITAR, 
f = 50 mm). 
5.5 Charakterisierung zweidimensional 
gekachelter Gitter 
Um die Funktion der Montagehilfe nachzuweisen, sollte das erste, 
zweidimensional gekachelte Gitter hergestellt werden. Um auch 
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nachzuweisen, dass das Prinzip zu keiner Aufsummierung von Justierfehlern 
führt und eine Allgemeingültigkeit für sehr große Gitter gegeben ist, sollten 
ausreichend viele Gitterkacheln montiert werden. Ab einer Gittergröße von 
4×4 Gitterkacheln existieren Kacheln, die nicht direkt zu der Referenzkachel 
benachbart sind. Um das so entstandene Sehfeld nutzbar zu machen, wird, 
unter Berücksichtigung der Projektionsvergrößerung bei einer symmetri-
schen Geometrie des Interferometers (Abbildung 5-26), ein 2×2 gekacheltes 
Phasengitter benötigt, während für das G0 eine Gitterkachel ausreicht. 
Ausgehend von einer gleichen Gitterkachelgröße, z. B. von 50 mm 
Kantenlänge, wird das Sehfeld durch das G1 begrenzt. Das Objekt kann in 
diesem Fall leicht größer sein als das G1, wenn es kurz hinter diesem 
positioniert wird. 
 
Abbildung 5-26: Schematische Darstellung eines symmetrischen Interferometers mit gekach-
eltem Gitter. Durch die Projektionsvergrößerung ergibt sich das G1 als be-
grenzendes Element für das Sehfeld. 
5.5.1 Herstellung eines Gitters mit 4×4 Kacheln 
Die Gitter für den Aufbau eines Gitters aus 4×4 Kacheln wurden mithilfe des 
Direkt-LIGA-Verfahrens [21], [70], [71] auf 4“ Wafern hergestellt. Alle Gitter 
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haben eine Periode von 4,8 µm und im Design ein Tastverhältnis von 0,5. 
Das Quellgitter wurde auf einem 1 mm dicken Graphitsubstrat mit einer 
Goldabsorberhöhe von 120 µm hergestellt. Vier Phasengitter wurden auf 
200 µm dickem Silizium mit einer Goldhöhe von 5,2 µm hergestellt um einen 
π-Phasenschub bei 27 keV zu erzeugen. Sechzehn Analysatorgitter wurden 
auf 525 µm dickem Silizium mit einer minimalen Goldhöhe von 200 µm 
hergestellt. Aufgrund von derzeit vorhandenen Prozessschwankungen bei 
der Gitterherstellung variiert die Qualität der Mikrostrukturen der einzelnen 
Kacheln leicht, was zu unterschiedlicher Bildqualität führen kann. 
Die Strukturfelder der Phasengitter und Analysatorgitter wurden mittels 
Wafersäge ausgeschnitten um Gitterkacheln mit einer Fläche von 
50 mm × 50 mm zu erreichen. Die Schnittlinien wurden orthogonal und 
parallel zu den Gitterlamellen ausgerichtet und besitzen einen relativen 
Winkelfehler zu den Strukturen von < 1 mrad [56]. 
Vor dem Kacheln der Gitter wurde die Oberfläche bearbeitet um den Reflex 
im sichtbaren Bereich zu verbessern und damit eine genauere Detektion 
mittels Laser-AKF zu gewährleisten. Dafür wurde sowohl das Beschichten 
mit Silber als auch die Handpolitur getestet. Die besten Ergebnisse der 
Oberflächenqualität konnten durch maschinelles Schleifen mit Schleifpapier 
mit einer Körnung von 4000 erreicht werden. Da diese Untersuchungen an 
den zu kachelnden Gittern durchgeführt wurden, ergeben sich die 
unterschiedlichen Grautöne der G2-Gitterkacheln (Abbildung 5-27). Bei den 
G1-Gittern war eine Oberflächenbearbeitung aufgrund der geringeren Höhe 
nicht notwendig. 
Als Trägersubstrat wurde jeweils 1 mm dickes Vespel SEK-3000 auf die Maße 
von 240 mm × 240 mm für das G2 und 120 mm × 120 mm für G1 
zugeschnitten. Die Oberfläche der Substrate wurde mit einer Transferfolie 
(467MP, 3M) beklebt. Die Kacheln wurden zunächst mithilfe des 
Fügeroboters positioniert und dann senkrecht auf die Klebefolie abgesetzt 
und mit einer Kraft von 6 N über den Vakuumgreifer angedrückt. 
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Abbildung 5-27: Foto von dem (a) 4×4 gekachelten Analysatorgitter (G2) mit einer Größe von 
200 mm × 200 mm und dem (b) 2×2 gekachelten Phasengitter (G1) mit einer 
Fläche von 100 mm × 100 mm [79]. 
Für die Gittermontage wurde das Trägersubstrat auf der Vakuumplatte 
eingespannt und die erste Gitterkachel auf einer beliebigen Position auf 
dem Kachelsubstrat positioniert und fixiert. Anschließend wurde die exakte 
Position der Kachel vermessen und als Referenz gespeichert. Zur 
Positionierung der nächsten Gitterkachel wurde diese vom Vakuumgreifer 
des Hexapod aufgenommen. Deren Orientierung wurde durch das Laser-AKF 
vermessen und relativ zu den gespeicherten Werten der Referenzkachel 
korrigiert. Anschließend wurde die Kachel zur Zielposition bewegt. Dafür 
wurde das Trägersubstrat zusammen mit der Referenzkachel mithilfe des 
Kreuztisches verfahren. Da der Gierfehler der Führungen vom Hersteller mit 
± 40 µrad angegeben ist, wird die rotatorische Orientierung dabei nicht 
signifikant verändert. Das Digitalmikroskop wurde für die Auswertung der 
lateralen Position relativ zur Nachbarkachel verwendet. Kurz vor dem 
Absetzen der Gitterkachel auf das Trägersubstrat wurde der Fugenabstand 
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auf die Zielgröße minimiert, wobei ein Sicherheitsabstand eingehalten 
wurde um die Gitterkacheln vor Beschädigung im Falle von Berührungen mit 
der Nachbarkachel zu bewahren. Im letzten Schritt wurde die Gitterkachel 
mit auf das, mit Transferfolie (467MP, 3M) bespannte Trägersubstrat 
abgesetzt und mit einer Kraft von 6 N angedrückt um sie zu fixieren. 
5.5.2 Gitteranalyse zweidimensional gekachelter Gitter 
Die hergestellten, gekachelten Gitter wurden zunächst am CT-Lab an ANKA 
charakterisiert. Die finalen Untersuchungen fanden an einem Talbot-Lau 
Interferometer am Lehrstuhl für Biomedizinische Physik an der TU München 
statt. Der Aufbau ist in Abbildung 5-28 dargestellt. Um ein Spektrum mit 
einer mittleren Energie von 27 keV zu erzeugen, wurde eine Röntgenröhre 
(XWT-160-SE; X-RAY WorX) mit einer Wolfr-Amanode mit einer Beschleu-
nigungsspannung von 37 kVp und einem Kathodenstrom von 1,35 mA 
betrieben. Die Gitter wurden im 7/16 Talbot-Abstand mit einem 
Zwischengitterabstand von 87,9 cm angeordnet. Der Quell- zu G0-Abstand 
betrug 164 mm. Alle Gitter wurden mithilfe von Biegerahmen zylindrisch 
gebogen, wobei der Biegeradius dem Quellabstand des jeweiligen Gitters 
entspricht. Die Probe wurde direkt hinter das G1 gestellt um eine möglichst 
hohe Sensitivität zu erreichen. Ein über die Energie integrierender Detektor 
(PaxScan 2520DX, Varian Medical Systems) mit einer Pixelgröße von 127 µm 
wurde zur Detektion verwendet. Die darstellbare Objektgröße wurde 
aufgrund der Projektionsvergrößerung durch das G1 begrenzt und betrug 
etwas mehr als 10 cm × 10 cm. Alle Gitter wurden durch zylindrisches Biegen 
an ihren jeweiligen Quellabstand angepasst. 
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Abbildung 5-28: Talbot-Lau Interferometer an der TU München mit: Quelle, G0, G1, Probe, G2 
und Detektor [79]. 
Das Detektorbild in Abbildung 5-29 zeigt das aufgenommene Moiré-Muster 
(Flat-Field). Die individuellen Muster für jede Gitterkachel werden zum 
einen durch leichte Verzüge in den Gitterstrukturen erzeugt. Diese Verzüge 
sind auf den Fertigungsprozess zurückzuführen, wobei Spannungen in die 
Strukturen eingebracht werden welche die Lamellen deformieren können. 
Diese Strukturfehler sind bei der LIGA Fertigung bekannt [104]. Zusätzliche 
Moiré-Streifen werden durch Rotationsfehler um die optische Achse (z-
Achse) erzeugt. 
Die Gitterkachel des G2 an der Position B2 in Abbildung 5-29 war die erste 
Kachel die gelegt wurde, und ist deshalb als Referenzkachel definiert, zu der 
alle anderen Kacheln justiert wurden. Nach der Montage aller Kacheln 
wurden die Kachelpositionen erneut mithilfe des Laser-AKF vermessen. 
Während des Kachelns der Kachel C1 zeigte sich ein Programmfehler 
aufgrund der Detektion eines Lichtreflexes, der erst nach dem Verkleben der 
Kachel aufgefallen ist. Dieser führte zu einem außergewöhnlich großen 
Winkelfehler von 870 µrad. Alle anderen 14 Gitter wurden mit einer 
Toleranz Δz ≤430 µrad einjustiert. Die Rotation der Gitterkacheln des G1 
wurde nach dem Kacheln auch mit dem Laser-AKF vermessen und liegt im 
Bereich von ±170 µrad, was auf die grundsätzlich bessere Reflektivität der 
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Phasengitter zurückzuführen ist. Es ist zu erwarten, dass bei ähnlicher 
Oberflächenqualität auch die G2-Gitterkacheln mit vergleichbarer Genau-
igkeit justiert werden können. 
 
Abbildung 5-29: Detektorbild der Moiré-Streifen des gekachelten Gitters. Der Winkelfehler 𝛥𝑧 
um die optische Achse eines jeden Gitters wurde mit dem Laser-AKF nach der 
Verklebung gemessen [79]. 
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Das verwendete Quellgitter zeigte Strukturdefekte in Form von Aufrissen, 
die durch die Verwendung einer Mikrofokusröhre zu Regionen mit 
reduzierter Visibilität führten. Um eine defektfreie Visibilitätsverteilung für 
die Analyse der gekachelten Gitter zu erhalten, wurden mehrere Visibilitäts-
verteilungen aufgenommen, zwischen denen das Quellgitter jeweils leicht 
verschoben wurde. Somit wurden die defekten Stellen des Quellgitters an 
verschiedene Bereiche im Bildfeld verschoben, wodurch die defekten 
Regionen des G0 herausgeschnitten werden konnten. Die errechnete 
Visibilitätsverteilung ist in Abbildung 5-30 dargestellt. Diese ist über das 
gesamte Sehfeld relativ homogen und die Schattenartefakte konnten 
erfolgreich durch das zylindrische Biegen vermieden werden. Die vertikalen 
Linien mit reduzierter Visibilität sind verbliebene Bildartefakte, die auf die 
Defekte im G0 zurückzuführen sind und nicht vollständig herausgeschnitten 
werden konnten. Trotz der Defekte konnte eine durchschnittliche Visibilität 
von 28 % erreicht werden. 
Das Verhalten der Fugenpixel wurde im Bereich der zentralen Fuge für die 
horizontale Fuge und die vertikale Fuge separat ausgewertet. Die Ergebnisse 
sind in Abbildung 5-31 a dargestellt. Dafür wurden Visibilitätsprofile über die 
Fuge gelegt und entlang der kompletten Fuge gemittelt. Die Fugenposition 
ist durch eine reduzierte Visibilität im Profil deutlich sichtbar. Die Fugen des 
G1 und G2 lagen bei der Bildgebung nebeneinander, sodass sie zwei unab-
hängige Visibilitätseinbrüche zeigen. Es zeigt sich kein qualitativer Unter-
schied zwischen der Fuge in horizontaler und vertikaler Richtung. Aus 
Kapitel 5.1.1 wäre zu erwarten, dass das G1 eine breitere Fuge erzeugt. Dass 
dies nicht beobachtet werden kann, ist auf den Einsatz einer Mikrofokusröh-
re und die höhere Oberflächenqualität der G1-Kacheln zurückzuführen die 
ein präziseres Kacheln erlaubte. 
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Abbildung 5-30: Visibilitätsverteilung des gekachelten Gitters über das komplette Sehfeld. Die 
Vertikalen Streifen mit reduzierter Visibilität sind eine Folge von Aufrissen im 
G0. Die durchschnittliche Visibilität beträgt 28 %. 
In der vertikalen- und horizontalen Richtung wird die Visibilität auf etwa fünf 
Pixel beeinflusst, wobei es bei lediglich drei Pixeln zu einem Einbruch der 
Visibilität auf < 50 % kommt. In Abbildung 5-31 b ist ein Histogramm über 
alle mittleren Fugenpixel dargestellt. Hieraus wird ersichtlich, dass auch 
Fugenpixel mit relativ hoher Visibilität existieren. Dies ist vermutlich dort 
der Fall, wo die relative Phasenlage der benachbarten Gitterkacheln 
zueinander passt und somit der Bereich unmodulierter Transmission sehr 
klein ist (Kapitel 5.1.1). Ein kompletter Visibilitätsausfall tritt nur vereinzelt 
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auf. Im Durchschnitt fällt die Visibilität in einem Pixel auf ca. 1/3 der 
Ursprungsvisibilität. 
 
Abbildung 5-31: (a) Visibilitätsprofil für die Fugen im Bereich der zentralen vier Kacheln 
gemittelt entlang der gesamten Fuge für die horizontale und vertikale Fuge. 
(b) Histogramm über zentralen Fugenpixel der G2 Fuge. 
Bei zukünftigen Experimenten bietet es sich an, die Fugen genau 
übereinander zu justieren, damit die Regionen mit reduzierter Visibilität 
minimal gehalten werden können. Eine solche Justierung war mit dem 
verwendeten Laboraufbau jedoch sehr aufwendig, da nicht alle 
Justierfreiheitsgrade motorisiert waren. 
Besonders bei der medizinischen Bildgebung ist eine möglichst lückenlose 
Darstellung essenziell. Deshalb müssen die, durch die Fugen beeinträchtig-
ten Pixel interpoliert werden, damit auf dem Bild keine toten Bereiche 
entstehen. Die Reduktion der Visibilität in den Fugen führt in erster Linie zu 
einer verringerten Sensitivität, die sich auf den Phasenkontrast und das 
Dunkelfeldsignal auswirkt. Der Absorptionskontrast ist von der reduzierten 
Visibilität in den Fugenpixeln nicht betroffen. Bei Radiographien können die 
fehlenden Informationen in den beeinflussten Pixeln mithilfe der 
Informationen aus den Nachbarpixeln interpoliert werden. Zusätzlich 
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können die Restinformationen in den Pixeln, aber auch Informationen aus 
dem Absorptionskontrast genutzt werden. 
Bei Tomographien würden die Fugenbereiche zur Ringartefakten führen. Bei 
Laborexperimenten kann dies vermieden werden, indem das Objekt 
zwischen den Aufnahmen leicht lateral verschoben wird. Bei einer klinischen 
Computertomographie (CT) werden häufig bereits Spiral- oder Helix-CTs 
verwendet. Dadurch kommt es automatisch zu einer Interpolation der 
Fehlpixel. 
Um die Bildqualität zu testen, wurde ein Axolotl mit einer Größe von ca. 
10 cm aufgenommen. Die unterschiedlichen Kontrastmodi sind in Abbildung 
5-32 dargestellt. Obwohl lediglich die standardmäßigen Kalibrieralgorithmen 
verwendet wurden, können dem Kachelprozess keine signifikanten 
Artefakte zugeschrieben werden. 
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Abbildung 5-32: Resultate der Bildgebung aus einer einzelnen Phasenkontrast- Aufnahme 
mittels gekachelten Gittern: (a) Foto des Objekts (Axolotl) mit Maßstab,  
(b) Absorptionskontrast, (c) Dunkelfeldbild, (d) Phasenkontrast [79]. 
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6 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Röntgen-Phasenkontrast-Bildgebung bietet gegenüber der 
konventionellen absorptionsbasierten Radiographie ein großes Potenzial für 
die medizinische Diagnostik. Der vielversprechendste Ansatz für den 
Transfer dieser Methode in den klinischen Einsatz ist die Nutzung eines 
Talbot-Lau Interferometers. Das Herzstück eines solchen Interferometers 
sind Röntgengitter mit hohem Aspektverhältnis, wie sie zum Beispiel mittels 
Lithographie und Galvanik (Direkt-LIGA) hergestellt werden können. Die 
Größe der Fläche, die mikrostrukturiert werden kann, ist heute jedoch noch 
stark begrenzt und erlaubt nur Bildfeldgrößen, die für die Untersuchung von 
Kleintieren oder Körperteilen ausreicht. Um große Sehfelder zu erzeugen 
und somit den Einsatz dieser Technologie in der klinischen Anwendung zu 
erreichen, wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit verschiedene 
Ansätze zur Bildfeldvergrößerung durch den Einsatz von großflächigen, 
mikrostrukturierten Röntgengittern sowie deren Adaption an die Bedürf-
nisse der klinischen Anwendung verfolgt. 
Eine Vergrößerung der Gitterfläche führt prinzipiell auch zur Verstärkung 
von Sekundäreffekten, die, zumeist bei kleinem Sehfeld, vernachlässigt 
werden können. Um diese Effekte genau zu charakterisieren, wurden 
Simulationen und experimentelle Untersuchungen durchgeführt. Hierfür 
wurde ein Simulationsprogramm erstellt, welches es ermöglicht das Sehfeld 
eines kompletten Talbot-Lau Interferometer mit ausgedehntem Quellfleck 
und ebenen Gittern zu simulieren. Das Programm verwendet einen hybriden 
Ansatz bei dem die Propagation der Strahlung durch die Gitter mithilfe einer 
Strahlverfolgung ermittelt wird, während die Propagation zwischen den 
Gittern durch die Fresnel-Näherung simuliert wird. Die Ergebnisse zeigen, 
dass der Effekt der Abschattung, erzeugt durch den Einsatz von ebenen 
Gittern mit hohem Aspektverhältnis, gegenüber anderen Effekten dominant 
ist. Dieser tritt im Bildfeld ausschließlich orthogonal zur Lamellenrichtung 
6  Zusammenfassung und Ausblick 
158 
auf und führt im Experiment ab einem Sehfeldwinkel von ca. halben 
Aspektverhältnis (𝛼 = atan(𝐴𝑅−1) /2) zu einer Erhöhung des minimal 
auflösbaren Winkels (𝑎min) um 36 %. 
Durch eine zylindrische Anpassung der Gittersubstrate an den konischen 
Strahl kann eine Abschattung vermieden werden, wobei der Biegeradius 
dem Quellabstand des Gitters entsprechen muss. Um diese zylindrische 
Anpassung vorzunehmen, wurden Biegerahmen entwickelt, die es erlauben 
einzelne Gittersubstrate möglichst spannungsarm einzuspannen. Dabei ist 
der minimal erreichbare Biegeradius bei sprödbrechenden Materialien wie 
Silizium durch die Substratdicke und Oberflächenqualität begrenzt. Für 
200 µm dicke Siliziumsubstrate konnte ein minimaler Biegeradius von 
100 mm erreicht werden, was, in den meisten Fällen, für den Einsatz am 
Quellgitter ausreichend ist. Durch den Einsatz von Graphit- oder Polyimid-
substraten können noch deutlich kleinere Radien erreicht werden. 
Die relativ unstetige Steifigkeit von großflächig gekachelten Gittern im 
Bereich der Fuge relativ zu der Kachelfläche führt beim Biegen zu einer 
Biegelinie mit Variationen in der Krümmung und somit zu Abweichungen 
von der idealen Anpassung an den konischen Strahl. Besonders kritisch sind 
diese bei der Kombination von dicken, biegesteifen Silizium- oder 
Graphitkacheln mit relativ weichem Kunststoffträgersubstrat. Untersuchun-
gen zeigen, dass diese Abweichungen von der idealen Biegekurve für große 
Biegeradien (> 1 m) und Aspektverhältnisse < 100 vernachlässigbar sind. Im 
Falle kleinerer Biegeradien oder größerer Aspektverhältnisse kann durch 
eine Angleichung des Elastizitätsmoduls zwischen den Gitter- und 
Trägersubstrat, z. B. durch Verwendung von Gitterkacheln aus Polyimid bzw. 
von dünneren Gittersubstraten, ein homogenerer Biegeradius erreicht 
werden. 
Während bei flächig gekachelten Gittern eine allseitige Einspannung 
ausreicht um den Biegeradius aufzuprägen, werden besondere Anforde-
rungen an das Biegen von Gittern für Linienscanner gestellt, da hier das 
Biegemoment an der langen Seite des Substrates eingebracht werden muss. 
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Eine Möglichkeit hierfür stellt die Verwendung von Knickrahmen dar, bei 
denen das Gittersubstrat durch das Komprimieren zum Ausknicken gebracht 
wird. Die resultierende halbsinus-förmige Verformung bietet dabei im 
Bereich zwischen 0,1 bis 0,9 × der Substratbreite eine ausreichende 
Anpassung an die ideale Kreisform. 
Um die grundsätzliche Beschränkung der Maskenfläche beim LIGA-
Verfahren zu umgehen, wurde in der vorliegenden Arbeit mit der bewegten 
Belichtung eine vollständig neue Art der Herstellung von Mikrostrukturen 
mittels Röntgenlithographie entwickelt. Hierbei ist die Maske nicht wie bei 
der konventionellen LIGA-Belichtung, mit dem Substrat verbunden und 
muss die komplette Strukturfläche überdecken, sondern ist relativ zum 
Synchrotronstrahl fixiert. Dadurch muss die Maske lediglich einen Teil der 
Höhe des Synchrotronstrahles abdecken und kann somit wesentlich stabiler 
ausgeführt werden. Das Substrat wird während der Belichtung an der Maske 
vorbeigeführt, wodurch lange Gitterlamellen belichtet werden können. Um 
dieses Prinzip umzusetzen, war es notwendig einen Belichtungsaufbau zu 
entwickeln, mit dem die extremen Anforderungen an die Positionsgenauig-
keit zwischen Maske, Substrat und Strahlachse im Bereich von wenigen 
zehntel Mikrometern über die komplette Substratlänge realisiert werden 
können. Um die Anforderung an die Maskenorientierung relativ zur 
Substratführung von wenigen zehn Mikroradiant sowie einen Proximity-
Abstand im Bereich von einigen zehn Mikrometern einstellen zu können, 
musste die notwendige Messtechnik entwickelt werden. Die Maskentechnik 
wurde hinsichtlich einer verbesserten Maskenkühlung optimiert um die 
erhöhte thermische Last aufnehmen zu können. Verschiedene Schritte des 
konventionellen LIGA-Prozesses, wie die Auswahl des Substratmaterials [49] 
oder das Belacken der Substrate, wurden an die Herstellung von großen 
rechteckigen Substraten angepasst. Der Resist wurde erstmalig durch Rakeln 
aufgebracht, ohne dass sich seine lithographischen Eigenschaften 
veränderten. 
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Mithilfe der bewegten Belichtung konnten zum ersten Mal Röntgengitter 
mit einer Größe von 165 mm × 65 mm und einem Aspektverhältnis von 11 in 
Gold bei 10 µm Gitterperiode hergestellt werden [67]. Mit den Gittern 
wurde ein Talbot-Lau Interferometer aufgebaut und für erste Experimente 
genutzt. Um Abschattungen zu vermeiden, wurden die entwickelten 
Knickrahmen verwendet. Die Ergebnisse der Bildgebung zeigen mit 25 % 
durchschnittlicher Visibilität (bei einem 38 kVp Wolfram-Spektrum) das 
große Potenzial dieser Methode. 
Mit der bewegten Belichtung steht damit ein neues Prinzip für die 
Herstellung von Phasengittern bzw. Absorptionsgittern für niedrige 
Photonenenergien zur Verfügung. Um auch Analysatorgitter für hohe 
Photonenenergien zu ermöglichen, muss zukünftig eine Methode zur 
Stabilisierung der Gitterlamellen entwickelt werden. Ein Ansatz dafür ist die 
ganzflächige Stabilisierung der Gitterlamellen durch einen zweiten Belich-
tungsschritt mittels Laser- oder UV-Lithographie. 
Aktuell ist die strukturierbare Fläche im LIGA 1-Lithographie-Scanner 
aufgrund der Bauraumbegrenzungen noch beschränkt. Durch eine 
Skalierung könnte die komplette Strahlbreite ausgenutzt werden, womit 
Substrate mit 100 mm bis 120 mm Breite und 400 mm Länge belichtet 
werden könnten. Ein komplettes Sehfeld mit einer Größe von 
400 mm × 400 mm könnte somit durch nur vier Streifen abgedeckt werden. 
Da eine Herstellung von Gittern mit ausreichender Größe, um z. B. das 
Sehfeld für eine Thoraxaufnahme abzudecken, weder mit der Weiterent-
wicklung der Maskentechnologie noch durch die bewegte Belichtung in 
absehbarer Zeit möglich sein wird, wurde im Rahmen dieser Arbeit der 
Ansatz des Kachelns intensiv untersucht. Bei diesem Ansatz wird eine 
entsprechende Zahl kleiner Gitterkacheln zu einem großen Gitter montiert. 
Zur Minimierung von Bildartefakten ergeben sich hohe Anforderungen an 
die Positioniergenauigkeit. Als Ergebnis von Simulationen [81] ergaben sich 
zwei besonders kritische Freiheitsgrade. Die Rotation der Gitterkacheln um 
die optische Achse ist von entscheidender Bedeutung für die Bildqualität 
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über die komplette Kachelfläche. Die tolerierbare Rotationsabweichung ist 
abhängig von der Gitterperiode 𝑝2 des Analysatorgitters und der Pixelgröße 
𝑝𝑥 des Detektors und darf für den Erhalt von 90 % der Sensitivität maximal 
𝛽𝑧 = 0.22 ∗
𝑝2
𝑝𝑥
 betragen und liegt damit für viele Aufbauten im Bereich von 
einem Milliradianten. 
Die Fuge zwischen zwei benachbarten Gitterkacheln lässt Röntgenstrahlung 
ohne Modulation durch. Aufgrund der Quellfleckausdehnung 𝑠 in 
Kombination mit der Projektionsvergrößerung 𝑀 kommt es zudem zum 
Verschmieren der Modulationsamplitude, was, abhängig von der relativen 
Phase der benachbarten Gitterkacheln, einen Bereich mit reduzierter 
Visibilität zur Folge haben kann. Dabei kann der, durch die Fugenbreite 𝑔, 
beeinflusste Bereich auf dem Detektor eine Breite von 𝑊 = 𝑀𝑔 + (𝑀 − 1)𝑠 
haben. Durch den Vergrößerungseffekt ist dies besonders kritisch für 
Phasengitter in einem inversen Aufbau, bei denen Bereiche auf dem 
Detektor mit einer Breite im Bereich von Millimetern betroffen sein können. 
Die Anzahl der Kachelfugen sollte deshalb gerade beim Phasengitter 
minimiert werden, weshalb sich hier besonders die großen Gitter aus der 
bewegten Belichtung anbieten. 
Für die Fixierung der Gitterkacheln in ihrer justierten Position wurden 
verschiedene Methoden bewertet und das mittelbare Fügen auf ein 
Trägersubstrat als optimal ermittelt. Um die Entstehung von Bildartefakten 
zu vermeiden, können die Gitterkacheln dabei per Kapillarkleben auf einem 
1 mm starken Polyimid-Träger montiert werden. Es wurde belegt, dass 
durch das Kapillarkleben Flächen mit einer Ausdehnung von über 200 mm 
blasenfrei benetzt werden können. 
Eine Lösung zur Abdeckung eines großen Sehfeldes mit moderater 
Gittergröße stellt das Prinzip des Linienscanners dar. Hierfür genügt die 
Fertigung von eindimensional gekachelten Gittern. Die Gitterkacheln sind 
noch von zwei Seiten zugänglich, sodass mit dem in dieser Arbeit 
entwickelten mechanischen Justierrahmen alle Gitterkacheln im Strahl des 
6  Zusammenfassung und Ausblick 
162 
Gitterinterferometers justiert werden konnten, bevor diese fixiert wurden. 
Als Justierkriterium wurde das Moiré-Muster der drei Gitter im Röntgenbild 
selbst verwendet und für alle Gitter nach Möglichkeit die gleiche 
Orientierung der Moiré-Streifen eingestellt. Mit den so hergestellten 
Phasen- und Analysatorgitter aus jeweils 1×8 Kacheln und einer Fläche von 
25 mm × 380 mm [81] wurde ein linienscannendes Gitterinterferometer an 
der TU München in Kooperation mit dem Industriepartner Philips GmbH 
aufgebaut und erstmalig Bilder vom Torso von in vivo Schweinen [94] und 
eines ex vivo Menschen [95] erzeugt. 
Um auch Gitter für die Vollfeld-Bildgebung herzustellen, wurde eine 
semiautomatische Montagevorrichtung für das zweidimensionale Kacheln 
entwickelt. Da die Messung der Rotation um die optische Achse besonders 
kritisch ist und kein konventionelles Messgerät die Anforderungen erfüllt, 
wurde ein Laser-AKF (Autokollimationsfernrohr) entworfen, das es erlaubt 
alle drei rotatorischen Freiheitsgrade einer Gitterkachel automatisiert zu 
bestimmen, ohne dass zusätzliche Referenzstrukturen aufgebracht werden 
mussten. Eine Messgenauigkeit der Rotation um die optische Achse von 
< 60 µrad konnte hierbei nachgewiesen werden. Weitere optische- und 
taktile Messgeräte, ein Sechs-Achs-Positioniersystem und Linearführungen 
werden von einer Software ausgewertet und angesteuert um eine 
halbautomatische Positionierung der Gitterkacheln vorzunehmen. Jede 
Gitterkachel wird sequenziell positioniert und fixiert, wobei die zuerst 
gesetzte Kachel als Referenz für alle anderen Gitterkacheln definiert ist. 
Dadurch konnte das Aufsummieren von Fehlern vermieden und gleichzeitig 
eine hohe, gleichbleibende Qualität garantiert werden. Abhängig von der 
Zuschnittgenauigkeit der einzelnen Gitterkacheln konnte eine Fugenbreite 
von < 50 µm erreicht werden. 
Mithilfe der Vorrichtung wurden bereits verschiedene gekachelte Gitter 
hergestellt. Unter anderem wurde ein 4×4 gekacheltes Analysatorgitter, 
zusammen mit einem 2×2 gekachelten Phasengitter für ein Talbot-Lau 
Interferometer genutzt, mit dem Objekte mit einer Größe von über 
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10 cm × 10 cm untersucht werden konnte [79]. Dabei wurde nachgewiesen, 
dass die Sensitivität der gekachelten Gitter um nur maximal 2 % geringer ist 
als im ungekachelten Zustand. Das hergestellte Interferometer eignet sich 
momentan besonders zur Erzeugung von tomographischen Aufnahmen von 
großen Objekten, da hierbei eine Durchführung des Bilder-Stitchings 
während der Bildaufnahme besonders zeitintensiv ist. 
Die im Rahmen dieser Arbeit aufgebaute Montagevorrichtung erlaubt mit 
leichten Modifikationen das Kacheln eines Gitters mit einer Fläche von 
400 mm × 400 mm. Auch wenn prinzipiell 64 Gitter mit einer Einzelfläche 
von 50 mm × 50 mm gekachelt werden können, ist es, in Hinblick auf die 
Reduktion des Kachelaufwandes, erstrebenswert die hergestellten Gitter-
kacheln auf 100 mm × 100 mm zu vergrößern. Sobald eine Möglichkeit zur 
Stabilisierung von Lamellen mit einem großen Aspektverhältnis erarbeitet 
wird, können auch Gitterkacheln aus der bewegten Belichtung zur 
Herstellung eines Analysatorgitters genutzt werden. 
Mithilfe der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Methoden und Geräte 
wurden erstmalig Röntgengitter hergestellt, welche die Durchführung von 
ersten präklinischen Studien ermöglichten. Auf Basis der in dieser Arbeit 
gewonnenen Erkenntnisse und mithilfe der Methoden und Geräte wird es 
zudem möglich sein Röntgengitter herzustellen, die noch besser auf die 







Abbildung A-1: Screenshot der Benutzeroberfläche des Ausgabebildschirms mit den 
Elementen: (a) AKF-Kamerabild; (b) Detailbilder der lokalisierten Spots;  
(c) Mikroskop-Kamerabild; (d) Histogramm der Mikroskopkamera; (e) Binär-




Abbildung A-2: Screenshot der Benutzeroberfläche des Eingabebildschirms im Arbeitsmenü 
mit den Elementen: (a) Beleuchtungssteuerung; (b) Steuerung der Mikroskop-
kamera; (c) Steuerung der AKF-Kamera; (d) Steuerung der Linearführungen; 
(e) Steuerung des Hexapod; (f) Optionen für die Bilddarstellung; (g) Berechne-





Die rotatorische Orientierung von Gitterkacheln kann mithilfe eines Laser-
AKF gemessen werden. Beim Kacheln mehrerer Gitterkacheln kann es zur 
Aufsummierung von Positionierfehlern der einzelnen Kacheln kommen, 
wenn diese immer zu ihrer Nachbarkachel ausgerichtet werden. Um das zu 
vermeiden, sollten alle Kacheln anhand einer als „Referenz“ definierten 
Kachel ausgerichtet werden. Die steigende Distanz zwischen den Kacheln bei 
steigender Anzahl von Gitterkacheln macht dies jedoch auf direktem Wege 
unmöglich. Die Gitterkacheln können zwar abwechselnd mit einem Laser-
AKF in ihrer Orientierung vermessen und anschließend über Linearführun-
gen an ihren Bestimmungsort bewegt werden, jedoch setzt dies voraus, dass 
die Führungsfehler klein genug sind um die Kachelorientierung beizu-
behalten. Im Idealfall muss das Bildfeld des Messgerätes sowohl die 
„Referenzkachel“ als auch die Messkachel einfangen um beide direkt 
miteinander referenzieren zu können. Dies ist jedoch bei Kachelgrößen von 
mindestens 50 mm × 50 mm nur bei direkt benachbarten Kacheln möglich, 
wenn der Messfleck groß genug ist um beide Kacheln teilweise zu 
beleuchten. Die halbe Abschattung des Messstrahls und die damit 
verbundene Nutzung der halben Apertur führt jedoch auch verstärkt zu 
Aberrationen, welche die Spotqualität und damit die Detektionsgenauigkeit 
reduzieren. 
Der Einsatz eines Strahlteilers zur Aufspaltung des optischen Strahlenganges 
eines Laser-AKF kann genutzt werden um zwei Messstrahlen zu erzeugen, 
die unabhängig voneinander zwei weit entfernte Messobjekte beleuchten 
[102]. In Abbildung A-3 ist dargestellt, wie der Strahlengang über einen 
Strahlteiler aufgeteilt und mithilfe eines Spiegels auf eine zweite  Gitter-
kachel gelenkt wird. Der reflektierte Strahl beider Gitterkacheln wird 
anschließend wieder auf dem Kamerasensor überlagert. Beschränkt wird der 
maximale Abstand der Messobjekte durch die begrenzte Apertur, die von 
den einzelnen reflektierten Beugungsordnungen der Gitter ab einem 
gewissen Abstand nicht mehr getroffen wird. Durch Einsatz von einem 
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Fernrohr zwischen den Strahlteilern, dass eine Abbildung von unendlich 













Abbildung A-3: Schematische Darstellung Zweistrahl-AKF zum Antasten zweier weit ent-
fernter Gitter. 
Die Reflexionen der beiden Messstrahlen überlagern sich gleichzeitig auf 
dem Kamerasensor. Die mittels Kamera aufgenommenen Reflexe müssen 
nun zueinander referenziert werden. Die Lage des Messgerätes zu den 
Messobjekten spielt dabei im Rahmen des Fangbereiches der Optik keine 
Rolle. Da sich bei sehr genauer Positionierung die beiden Reflexe auf dem 
Kamerasensor genau überlagern, wird eine exakte Lokalisation erschwert. 
Zur Erhöhung der Lokalisationsgenauigkeit unter Vermeidung einer 
Überlagerung der Beugungseffekte können deshalb einzelne Messstrahlen 
mittels Verschluss kurzzeitig abgeblendet werden. Dadurch werden die 




Das Prinzip des Zweistrahl-AKF wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
getestet. Aufgrund der erhöhten Anforderungen an die Abbildungsqualität 
die an die verwendeten optischen Elemente gestellt werden, wurde jedoch 
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